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Kurzfassung
Die Transplantation eines Organes ist in der Medizin oftmals die letzte Mo¨glichkeit
zur Behandlung einer terminalen Organinsuffizienz. Das grundlegende Problem der
internationalen Transplantationsmedizin ist die stetig wachsende Diskrepanz zwi-
schen Bedarf und Angebot von Transplantaten. Die Situation wird dramatisiert
durch einen Trend der Marginalisierung von Spenderorganen. Marginale Spender-
organe werden ha¨ufig aufgrund mangelnder Mo¨glichkeiten zur Funktionsbewertung
verworfen. Die Technik der ex-vivo Organperfusion kann maschinell physiologiena-
he Bedingungen bereitstellen, um ein isoliertes Transplantat zu rekonditionieren und
sogar eine Bewertung seines Zustands zu ermo¨glichen. Perfusionsprozesse sind organ-
systemindividuell durch eine hohe Komplexita¨t ihrer biologisch-technisch verkoppel-
ten Vorga¨nge gekennzeichnet. Fu¨r nutzer- und sicherheitsorientierte, klinisch taug-
liche Perfusionssysteme ist eine Prozessautomatisierung unumga¨nglich. Hier sind in
klassischer anwendungsindividueller Entwicklung hohe Kosten die Folge.
Auf Basis von Recherchen zum aktuellen Stand von Medizin und Technik konnten
Eigenschaften von Perfusionsprozessen fu¨r die Organsysteme Herz, Lunge, Leber und
Niere bestimmt werden. Aus a¨hnlichen Anwendungen der extrakoporalen Lebensun-
terstu¨tzung sind Erkenntnisse zur Systemautomatisierung zusammengetragen wor-
den.
In Fortfu¨hrung der Arbeit sind die Organperfusionsprozesse abstrahiert und verall-
gemeinert worden. Beteiligte Prozessgro¨ßen, sowie deren funktioneller Verkopplung-
en wurden identifiziert und evaluiert, um schließlich eine generalisierte, organun-
abha¨ngige Strategie zur dezentralen Mehrgro¨ßenregelung abzuleiten.
Die abgeleitete Regelungsstrategie wurde folgend speziell fu¨r die ex-vivo Nierenperfu-
sion umgesetzt. Dazu wurde zuna¨chst auf Basis des generalisierten Organperfusions-
prozesses ein Gera¨tesystem zur Nierenperfusion abgeleitet, entwickelt und aufgebaut.
Fu¨r das entstandene Perfusionssystem wurden Modellbildungen und Parameteriden-
tifikationen des Temperatursystems, des ha¨modynamischen Systems und des Blut-
gassystems durchgefu¨hrt. Die entstandenen Zustandsraummodelle wurden jeweils in
Simulink implementiert und mittels realer Perfusionsexperimente an Schweinenie-
ren im Tiermodell validiert. Simulativ und analytisch wurden fu¨r die drei Subsyste-
me Regelungsstrategien zur robusten Einzelgro¨ßenregelung entwickelt und im realen
Perfusionssystem implementiert.
Im Zuge von weiteren Perfusionsexperimenten im Tiermodell konnten die Regelun-
gen ebenfalls validiert und deren Robustheit im Mehrgro¨ßenfall evaluiert werden. Die
Erkenntnisse der speziellen Umsetzung des generalisierten Mehrgro¨ßenregelungsan-
satzes zur Organperfusion wurden auf die Organsysteme Herz, Lunge und Leber
projiziert. Die Hypothese dieser Arbeit, dass eine organu¨bergreifende generalisierte
Regelungsstrategie zur ex-vivo Perfusion bei Nutzung mit verschiedenen speziellen
Organsystemen tauglich ist, konnte besta¨tigt werden. Auf dieser Basis ist eine ver-
einfachte und kostenreduzierte Entwicklung von Perfusionssystemen fu¨r verschiedene
Organsysteme mo¨glich.
Abstract
In many cases the transplantation of an organ is the last way to treat a termi-
nal organ insuffiency. The basic problem of international transplant medicine is a
continiously increasing gap between the demand and the proposal of sufficient or-
gan grafts. The situation is compounded by the actual trend of marginalization of
organ grafts. Marginal donor grafts often are discarded due to absent options to
test their vitality and viability. The technique of ex-vivo organ perfusion provides
near physiologic conditions in order to recondition and even to evaluate the state
of an isolated organ graft. Perfusion processes are organ individual characterized by
highly complex coupled biological-technical processes. For achieving an user- and
safety-focussed, clinical suitable perfusion system, an automation of the system is
inavoidable. Within classical development of technologies, high costs were following.
On the base of research according to the actual status quo of medicine and techno-
logy, characteristics of the perfusion processes for the heart, the lungs, the liver and
the kidneys could be determined. Knowledge about similar processes of extracorpo-
real life support were gathered.
Subsequently the organ perfusion processes were abstracted and generalized. Parti-
cipating process values, as well as their couplings, were identified and evaluated in
order to extract a generalized, organ independent strategy for decentral multivaria-
ble control.
The extracted control strategy was then transfered specificly for ex-vivo kidney per-
fusion. Therefore a device for ex-vivo kidney perfusion was developed and built from
the generalized organ perfusion process. According to the implemented device, the
temperature system, the hemodynamic system and the blood gas system were model-
led mathematically and parameter estimations were performed. The resulted state
space models were implemented to Simulink and validated by comparing simulations
to the results of experiments on real procine kidneys. Within the simulations and
based on analytical methods, robust single variable control strategies for the control
of the three subsystems temperature, hemodynamic and blood gases were developed
and implemented into the real kidney perfusion device.
During further perfusion experiments within the large animal model, the control stra-
tegies could be validated an their robustness could be evaluated in the multivariable
case. The findings of the special implementation of the generalized multivariable
approach for organ perfusion were projected on the organ systems heart, lungs and
liver.
The hypothesis of this work, in detail, that a generalized, organ independent control
strategy for organ perfusion processes is suitable for the use with several special
organ systems, could be confirmed. On this basis, simplified and cost reduced deve-
lopments of perfusion systems for different organ systems are possible.
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1 Einleitung
1.1 Hintergrund und Motivation
Die Transplantation eines Organes ist in der Medizin oftmals die letzte Mo¨glichkeit
zur Behandlung einer terminalen Organinsuffizienz. Dabei wird ein Transplantat von
einem Spenderpatienten an einen passenden Empfa¨ngerpatienten u¨bertragen. Das
grundlegende Problem der internationalen Transplantationsmedizin ist die stetig
wachsende Diskrepanz zwischen der Anzahl von nutzbaren Organen fu¨r Transplan-
tationszwecke und der Zahl von Patienten, die eine Organtransplantation beno¨tigen
[34]. So standen Ende 2014 allein in Deutschland 7717 Patienten auf der Warte-
liste fu¨r eine Spenderniere lediglich 2128 transplantierte Nieren gegenu¨ber. 2014
wurden in Deutschland 3096 neue Patienten fu¨r eine Spenderniere gelistet [35]. Die
Entwicklung wird zusa¨tzlich verscha¨rft durch eine wachsende Marginalisierung von
Spenderorganen. Die Zahl verfu¨gbarer Organspender ist dabei trotzdem ausreichend
zur prinzipiellen Deckung des Bedarfs [123]. Viele Spenderorgane sind aufgrund feh-
lender Mo¨glichkeiten zur Funktionsbewertung oder unzureichender Vitalerhaltung
wa¨hrend des Organtransports nicht transplantierbar [22]. Ein umfassender U¨berblick
zur Thematik soll in Abschnitt 2 gegeben werden.
Hieraus erwa¨chst ein dringender Bedarf an Technologien und Verfahren, die es
ermo¨glichen, bisher nicht zur Transplantation zugelassene oder verworfene Spen-
derorgane zu rekonditionieren, ihre Funktionalita¨t zu bewerten und ihre Vitalita¨t
wa¨hrend Transportvorga¨ngen besser zu erhalten.
Dazu steht die Technik der ex-vivo Organperfusion seit vielen Jahren im Fokus
der Forschung und Entwicklung [86, 128, 102]. Die Technik bietet Mo¨glichkeiten
zur Lo¨sung der klassischen, großen Probleme der Transplantationsmedizin. Die ex-
vivo Organperfusion hat zum Ziel, einem isolierten Organ innerhalb eines speziellen
Gera¨tesystemes eine Umgebung bereitzustellen, um so Organvitalita¨t und Organ-
funktionalita¨t zu erhalten. Bisher liegt der Anwendungsfokus auf der ex-vivo Per-
fusion der Organsysteme Herz, Lunge, Leber und Niere. Dabei sind sowohl mobile
Systeme fu¨r einen verbesserten Organtransport, als auch stationa¨re Systeme fu¨r ei-
ne Organrekonditionierung in der Diskussion. Alle bisher bekannten Gera¨tesysteme
sind individuell spezialisierte Entwicklungen (siehe A).
1
1 Einleitung
In jedem Fall ist die spezielle Umsetzung eines ex-vivo Perfusionssystemes ein kom-
plexes biologisch-technisches System. Mobil und auch u¨ber lange Laufzeiten ist es
fu¨r einen Nutzer nur schwer mo¨glich den zeitvarianten Prozess einer ex-vivo Organ-
perfusion optimal zu fu¨hren [45]. Hinzu kommen die Probleme des demographischen
Wandels. Nutzer und Endanwender in der Gesundheitsversorgung sind mit immer
mehr Aufgaben und Informationen konfrontiert. All dies fu¨hrt zu einer Verschwerung
der Nutzung von komplexen Technologien, wie insbesondere der ex-vivo Organper-
fusion.
Die Automatisierung und Regelung von medizinischen Systemen ist seit vielen Jah-
ren ein grundlegender Trend der Medizintechnik [98]. Ein automatisiertes und ge-
regeltes System ist einfacher zu bedienen und kann schneller erlernt werden [72].
Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen demographischen Wandels wird
dieser Nutzen intensiviert. Immer weniger medizinisches Personal versorgt mehr und
mehr Patienten [17]. Dies steigert sich in ho¨here Gesundheitskosten. Automatisierte
Therapiesysteme helfen Personalaufwand und Kosten zu reduzieren. So verspricht
auch der Ansatz automatisiert geregelter ex-vivo Organperfusionsprozesse wesent-
liche Vorteile. Bisher gab es keine umfassende organu¨bergreifende Betrachtung zur
Automatisierung und Regelung von ex-vivo Organperfusionsprozessen. Erste speziel-
le wissenschaftliche Betrachtungen existieren [120]. Ebenfalls beinhalten erste kom-
merzielle Gera¨tesysteme zur Organperfusion spezialisierte Einzelgro¨ßenregelungen
(na¨here Informationen dazu, siehe 3.3.1), jedoch verzichtet man hier auf stets auf
einen u¨bergreifenden Mehrgro¨ßenansatz. Gleichzeitig stellen Gesetzgeber internatio-
nal individuelle regulatorische Anforderungen an automatisierte Medizinprodukte
[2]. Diese Entwicklungsumsta¨nde fu¨hren zu hohen Entwicklungs- und Testkosten
der Hersteller fu¨r Gera¨tetechnik zur ex-vivo Organperfusion und somit zu hohen
Gera¨te- und Verfahrenskosten der Endnutzer. Dies resultiert in einer langsameren
Verbreitung der Technologie, wiederum ho¨heren Gesundheitskosten und ggf. einer
kostenbegru¨ndeten schlechteren Gesundheitsversorgung, als technisch mo¨glich. Das
Aufzeigen von generalisierten Prozesseigenschaften der ex-vivo Organperfusion kann
die sichere, vereinfachte Konzipierung und Automatisierung von wiederum speziali-
sierten Gera¨tesystemen zur ex-vivo Organperfusion vorantreiben. Dies ero¨ffnet den
Weg hin zu bezahlbarer und den vorherrschenden demographischen Bedingungen
angepasster Medizintechnik.
Vor diesem Hintergrund erwa¨chst fu¨r die vorliegende Arbeit die Hypothese, dass
es einen generalisierten ex-vivo Organperfusionsprozess gibt, der die Organsysteme
Herz, Lunge, Leber und Niere umfasst, der sich mit einer generalisierten Regelungs-
strategie teilautomatisieren la¨sst, welche wiederum am Beispiel der speziellen Umset-
zung der automatisiert geregelten ex-vivo Nierenperfusion validierbar ist. Einzelne
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1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Ergebnisse der speziellen Umsetzung und Validierung lassen sich auf den generali-
sierten Ansatz u¨bertragen.
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Arbeit auf Basis der zuvor abgeleiteten Arbeitshypothese wird nun zu-
na¨chst sein, einen generalisierten ex-vivo Organperfusionsprozess abzuleiten. Fu¨r
diesen generalisierten Prozess wird eine allgemeine Regelungsstrategie abgeleitet.
Prozess und Regelungsstrategie werden am speziellen Beispiel der ex-vivo Nieren-
perfusion umgesetzt und evaluiert. Dabei wird in dieser Arbeit besonderes Augen-
merk auf die Prozesssicherheit und Regelungsrobustheit gelegt, um Anforderungen
an medizinische automatisierte Systeme entgegenzukommen.
Um einen thematischen Einstieg in die Arbeit zu geben wird in Abschnitt 2 zuna¨chst
die Situation der Transplantationsmedizin na¨her erla¨utert. Anschließend werden kli-
nische Hintergru¨nde zu den einzelnen Organperfusionsprozessen dargestellt.
Abschnitt 3 wird den Prozess der Organperfusion thematisch und technologisch ein-
sortieren. Zur Abgrenzung dieser Arbeit werden bereits bekannte und auf die Organ-
perfusion u¨bertragbare Sachverhalte dargestellt und diskutiert. Anschließend werden
Methoden zur Automatisierung und Regelung einleitend dargestellt.
In Abschnitt 4 werden zuna¨chst auf Basis von Anatomie und Physiologie der Organ-
systeme Anforderungen an einen allgemeinen ex-vivo Organperfusionsprozess abge-
leitet. Teilprozesse werden mitsamt Regel- und Stellgro¨ßen identifiziert. Zusa¨tzlich
werden technische Umsetzungen und Stellstrategien dargestellt. Fu¨r den abgeleite-
ten generalisierten Perfusionsprozess werden anschließend beteiligte Prozessgro¨ßen
auf gegenseitige Verkopplungen analysiert. Auf Basis der Ergebnisse werden Rege-
lungsstrategien zur Lo¨sung des Mehrgro¨ßenproblems diskutiert und eine allgemeine
Regelungsstrategie wird abgeleitet.
Abschnitt 5 wird sich nun mit der Umsetzung des generalisierten Perfusionsprozes-
ses inklusive Mehrgro¨ßenregelung am speziellen Beispiel der ex-vivo Nierenperfusion
befassen. Zuna¨chst wird der allgemeine Prozess fu¨r die Nierenperfusion topologisch
konzentriert. Auf dieser Basis wird ein Nierenperfusionssystem funktionell und tech-
nisch umgesetzt. Fu¨r die wichtigsten Teilprozesse werden mathematische Modelle
hergeleitet, validiert und fu¨r Simulationszwecke implementiert. Anschließend wer-
den Regelungsalgorithmen anwendungsorientiert entwickelt, in das erstellte Perfu-
sionssystem implementiert und im Zuge realer ex-vivo Nierenperfusionsexperimente
validiert.
Die im speziellen erarbeiteten Ergebnisse werden auf den generalisierten Ansatz pro-
jiziert, sodass dieser abschließend diskutiert werden kann.
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2 Medizinische und klinische
Grundlagen
2.1 Hintergrund zum Stand der
Organtransplantation
In diesem Abschnitt werden einige Statistiken betrachtet, um einen U¨berblick u¨ber
den Anwendungsfall der ku¨nstlichen ex-vivo Organperfusion zu bekommen. Zusa¨tzlich
wird ein U¨berblick u¨ber den Inhalt und Ablauf sowie den Stand der Organspende
gegeben.
2.1.1 Regula¨re Transplantationen
In Deutschland ist seit dem 1.12.1997 das Transplantationsgesetz (TPG) in Kraft.
Dieses regelt die Spende, Entnahme, Vermittlung und U¨bertragung von Organen, die
nach dem Tod oder zu Lebzeiten gespendet werden [27]. Mit Hinblick auf den Fokus
dieser Arbeit auf der Technik der maschinellen Organperfusion soll im Weiteren die
postmortale Organspende im Mittelpunkt stehen.
Um die an einer Organtransplantation beteiligten Mechanismen nachvollziehen zu
ko¨nnen, wird der Prozess der postmortalen Organspende nachfolgend beschrieben.
Beteiligte Institutionen Am Ablauf einer Organtransplantation sind zuna¨chst
Kliniken in Form eines sogenannten Entnahmekrankenhauses und eines Transplan-
tationszentrums beteiligt.
Zur Organisation der Aufgaben beauftragen der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen, die Bundesa¨rztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft bzw. die
Bundesverba¨nde der Krankenhaustra¨ger gemeinsam eine Koordinierungsstelle [15].
In Deutschland ist dies die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO). Die DSO
hat Aufgaben der Beratung fu¨r Patienten und Kliniken sowie den Dialog gegenu¨ber
der O¨ffentlichkeit fu¨r Aufkla¨rung und mehr Anerkennung der Organspende [26].
Zusa¨tzlich ist Deutschland Mitglied des Eurotransplant-Raumes. Die Eurotransplant
International Foundation (ET) hat die Aufgaben, gemeinsam mit der DSO gemel-
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Abbildung 2.1: Darstellung des Eurotransplant-Raumes [33]
dete Spenderdaten zu nutzen, um eine Allokation1 von verfu¨gbaren Spenderorganen
im ET-Raum (siehe Abbildung 2.1) nach festgelegten Kriterien durchzufu¨hren.
Ablauf einer postmortalen Transplantation Der klassische Prozess einer post-
mortalen Organtransplantation (siehe Abbildung 2.2) beginnt in allen Fa¨llen mit
dem Versterben eines Patienten.
Dabei ist gesetzlich festgelegt, dass als Organspender nur Patienten in Frage kom-
men, bei denen der Hirntod eindeutig festgestellt wurde. Wa¨hrend bzw. nach der
Feststellung des Todes, wird der potenzielle Spender, sofern er in Deutschland ver-
storben ist, an die DSO gemeldet. Seit dem 1.11.2012 gilt nach dem TPG in Deutsch-
land die sogenannte Zustimmungslo¨sung. Dies bedeutet, dass ein jeder Bundesbu¨rger
seine eigene Bereitschaft zur Organspende schriftlich festhalten kann. Ist der Wille
eines Organspenders nicht dokumentiert, so entscheiden seine na¨chsten Angeho¨rigen
u¨ber Spendebereitschaft. Der Wille des Verstorbenen zu Lebzeiten hat im Falle des
Todes Vorrang [27]. Im Prozess der Transplantation erfolgt nun ein sogenanntes
Angeho¨rigengespra¨ch. Besteht die Einwilligung zur Organspende erfolgt die medi-
zinische Untersuchung des Verstorbenen Spenders. Zur Protektion der Organe und
Erhaltung der individuellen Organfunktionen ist der potenzielle Organspender seit
der Hintotdiagnose einer organprotektiven Intensivbehandlung unterzogen worden
[28]. Im Rahmen der medizinischen Untersuchung des potenziellen Spender wird
eine Vielzahl von zur Allokation der Organe notwendigen Informationen erhoben.
Gleichzeitig wird auf das Vorhandensein von Kontraindikationen zur Organspende
geachtet. Auf die einzelnen Kriterien soll hier jedoch nicht genauer eingegangen wer-
1Allokation umfasst den Prozess der Zuordnung eines Spenderorgans zu einem Wartelistenpati-
enten.
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Abbildung 2.2: Ablauf einer regula¨ren Organtransplantation nach [30]
den. Dem geneigten Leser sei [97] empfohlen.
Die ermittelten Patientendaten werden von der DSO an ET vermittelt. Dort wird
auf Basis festgelegter Kriterien, wie z.B. der Blutgruppe, der U¨bereinstimmung von
Gewebemerkmalen (sog. HLA-Match), der Dringlichkeit einer Empfa¨ngersituation,
der Wartezeit eines Wartelistenpatienten, der kalten Ischa¨miezeit, usw., eine Allo-
kation vorgenommen. Es wird also entschieden, wer ein Spenderorgan bekommt.
Es folgt der Transport und die individuelle Transplantation der jeweiligen Organe
[30].
Organtransport und Implantation Insbesondere die Transportdauer ist fu¨r die
jeweiligen Organe individuell. Richtwerte sind in Tabelle 2.1 dargestellt. Die ange-
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gebenen Werte stellen die maximal tolerable kalte Ischa¨miezeit dar.






Wa¨hrend der Entnahme von Organen aus dem Spender erfolgt ein Kreislaufstill-
stand. Hier beginnt die warme Ischa¨miezeit, d.h. die Organe befinden sich nor-
motherm unter Sauerstoffmangel. Im Weiteren werden die Organe in situ2 mittels
spezieller geku¨hlter Konservierungslo¨sungen blutleer gespu¨lt. Dabei kommt in vie-
len Fa¨llen sogenannte Histidine-Tryptophan-Ketoglutarate-Lo¨sung (HTK-Lo¨sung)
zum Einsatz [18]. Das Spu¨len erfolgt meist zweistufig. Zuna¨chst wird eine indi-
viduelle Menge Lo¨sung als Druckinfusion verwendet. Anschließend folgt als zwei-
te Stufe eine individuelle Schwerkraftinfusion. Mit dem Spu¨len der Organe be-
ginnt die sogenannte kalte Ischa¨miezeit. Die blutleeren und nun geku¨hlten Orga-
ne werden einzeln dreistufig in Lo¨sung lagernd steril verpackt und nach Richtlinien
auf Eis bei einer Lagertemperatur von TLager = 4
◦C gelagert [39]. Eine Redukti-
on der Zelltemperatur um ∆T = 10 K verursacht allgemein eine Halbierung des
Metabolismus [131]. Eine erniedrigte Organtemperatur erlaubt also eine deutliche
Verla¨ngerung der Organtransportzeiten. Ungeachtet dessen finden weiterhin verlang-
samt Stoffwechselprozesse statt. Mit fortschreitender Ischa¨miezeit sinken die Vita-
lita¨t und Viabilita¨t der Organe. So bewirkt beispielsweise eine Verla¨ngerung der
kalten Ischa¨miedauer von 15 Minuten bereits einer Erniedrigung der statistischen
30-Tages-U¨berlebensrate nach Herztransplantationen von etwa 1,5% [5]. Wa¨hrend
einer Ischa¨mie werden Spenderorgane maßgeblich gescha¨digt. Auf die exakten Me-
chanismen des Ischa¨mieschadens soll an dieser Stelle nicht genauer eingegangen wer-
den. Dem interessierten Leser sei [56] empfohlen. Die kalte Ischa¨miezeit endet mit
Beginn der Reperfusion, also der Wiederdurchblutung, im Organempfa¨nger.
Nach Eintreffen eines Spenderorganes im Transplantationszentrum wird dieses prin-
zipiell dem Empfa¨nger zugefu¨hrt. Das Spenderorgan wird aus der Eislagerung ent-
nommen und einer optischen sowie olfaktorischen3 Kontrolle unterzogen. Die Kon-
trolle findet gema¨ß eines rechtsgu¨ltigen Protokolles statt. Es existieren hierbei jedoch
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Tabelle 2.2: Zahlen zur Transplantation (2009 - 2013) [34]
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013
Herz
Warteliste 1191 1226 1277 1287 1283
Neueintra¨ge 1123 1091 1020 1026 1053
Transplantationen 578 631 589 604 587
Lunge
Warteliste 1011 1004 1026 844 800
Neueintra¨ge 844 818 883 817 829
Transplantationen 538 593 636 694 688
Leber
Warteliste 2641 2695 2614 2406 2111
Neueintra¨ge 2942 3072 2959 2926 2603
Transplantationen 1791 1930 1905 1809 1695
Niere
Warteliste 11010 10768 10622 10525 11120
Neueintra¨ge 5840 6159 6224 6134 6883
Transplantationen 4711 4969 4922 4813 4584
ganes erfolgt eine vorbereitende chirurgische Pra¨paration bevor das Organ in den
Empfa¨nger implantiert wird.
Nach Implantation des jeweiligen Spenderorganes erfolgt die Freigabe der in-vivo
Perfusion im Patienten. In diesem Stadium erleidet das Transplantat einen soge-
nannten Ischa¨mie-Reperfusionsschaden4. Das Auftreten und die Intensita¨t dieser
Scha¨digung sind unmittelbar korreliert mit dem Risiko des Auftretens eines Trans-
plantatversagens. [3, 56]
Statistik Eurotransplant vero¨ffentlicht ja¨hrlich einen Statusbericht zur Organ-
transplantation im ET-Raum. Im Folgenden wird die derzeitige Situation beschrie-
ben. Zuna¨chst soll Tabelle 2.2 einen U¨berblick u¨ber die Zahl der derzeit auf ein
Spenderorgan wartenden Menschen geben.
Aus den Wartelistenzahlen wird ersichtlich, dass fu¨r die Organe Herz, Lunge und
Leber leichte Ru¨ckga¨nge zu beobachten sind. Diese ru¨ckla¨ufigen Zahlen sind jedoch
4Der Ischa¨mie-Reperfusionsschaden umfasst alle Scha¨digungen, die ein Organ im Zuge kalter und
warmer Ischa¨mie erfa¨hrt. Dazu geho¨ren insbesondere absterbende Gewebeteile, Schwellungen,
Sauerstoffradikalbildung. Nach Reperfusion im Empfa¨nger verteilen und versta¨rken sich viele
der Schadstoffe.
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von einer leeren Warteliste weit entfernt. Fu¨r die Warteliste der Nierentransplan-
tationen ist im Fu¨nf-Jahres-Verlauf keine A¨nderung zu verzeichnen. Den Zahlen
der Wartelisten stehen die Zahlen der Neueintra¨ge auf den Wartelisten gegenu¨ber
(siehe Tabelle 2.2). Insgesamt ist ein Wachstum der Neuzuga¨nge gegenu¨ber 2012
um 4,2% zu verzeichnen. Die Zahl der durchgefu¨hrten Transplantationen von Her-
zen und Lungen ist im Mittel der letzten fu¨nf Jahre weitgehend stabil. In den Fa¨llen
von Leber- und Nierentransplantationen sind seit 2010 deutliche Ru¨ckga¨nge der Fall-
zahlen zu beobachten. Außer im Falle der Niere sind auch die Zahlen der Sterbefa¨lle
auf der Transplantationswarteliste leicht ru¨ckla¨ufig [34].
Insgesamt ist eine stetige deutliche Diskrepanz der Spenderzahlen gegenu¨ber den
Wartelistenzahlen erkennbar. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass das Durchschnitts-
alter eines Organspenders stetig steigt (siehe Abbildung 2.3). Die durchschnittliche
Wartezeit bis zur Transplantation eines Organes wa¨chst ebenfalls, was die Behand-
lungskosten sowie die sogenannte Wartelistenmortalita¨t gleich erho¨hen wird.
Aufgrund der Entwicklungen bestehen in Bezug auf Lungen-, Leber- und Nieren-
transplantationen intensive Forschungen in Hinblick auf die notwendige Verbesse-
rung und Erweiterung des bisherigen Spenderpools [56, 34, 131, 103]. Dazu geho¨rt
insbesondere die Nutzbarkeit bisher unnutzbarer Organspender. In diesem Bereich
sind die sogenannten marginalen Organspender und auch Organspender mit irrever-
siblem kardiozirkulatorischem Versagen, sogenannte Donor after cardiocirculatory
death (DCD) zu nennen [103]. Gleichzeitig bestehen insbesondere im Bereich der
Herz- und Lungentransplantationen Bestrebungen zur Verbesserung von Transport
und Lagerung von Spenderorganen [96, 87].
Abbildung 2.3: Zeitliche Entwicklung des Durchschnittsalters von Organspendern
im Eurotransplant-Raum [34]
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2.1.2 Zielbereich der Organperfusion
Marginale Organspender Statistische Auswertungen in der Transplantations-
medizin werten neben Spender- und Wartelistenzahlen auch die Qualita¨t der Organ-
transplantationen bzw. deren Erfolg aus [155, 83]. Einige der wichtigsten Kriterien
zur statistischen Bewertung der Qualita¨t und des Erfolges von Organtransplanta-
tionen sind die sogenannten U¨berlebensraten nach bestimmten Zeitintervallen, die
jeweilige sogenannte zeitige Transplantatfunktion bzw. Early Graft Function (EGF)
sowie die verzo¨gerte Transplantatfunktion5 bzw. Delayed Graft Function (DGF)
[152, 143, 135].
Im klinischen Bereich gibt es seit vielen Jahren Bestrebungen, den Erweiterung des
Spenderpools bei hoher Behandlungsqualita¨t und Patientensicherheit zu erweitern
[123]. Dabei sollen bisher nicht nutzbare Organspender im Mittelpunkt stehen. Dies
betrifft vor Allem sogenannte marginale Spender bzw. Extended Criteria Donors
(ECD) und DCD. Insbesondere fu¨r die Organe Leber und Niere ist diese Entwick-
lung sehr deutlich [105].
Die Klassifikation von ECD’s ist international nicht einheitlich. Ein Spender gilt
allgemein als marginal bei Vorliegen eines oder mehrerer Risikofaktoren, die je nach
Organ unterschiedlich ausfallen ko¨nnen (siehe Tabelle 2.3)6.
Tabelle 2.3: Risikofaktoren marginaler Spendern
Faktor Herz [73] Lunge [87] Leber [43] Niere [108]
Alter > 55 Jahre x x x x
DCD x x x
Kalte Ischa¨miezeit > 12 Std. 36 Std.
Arterielle Hypertonie x x x x
Diabetes mellitus x x x x
Ein Spender gilt als DCD, sofern er aufgrund kardio-respiratorischer Kriterien fu¨r
tot erkla¨rt wurde. Problematisch an der Verwendung herztoter Spender fu¨r die Or-
gantransplantation ist die unweigerlich auftretende warme Ischa¨mie. Diese verur-
sacht vor einer Transplantation bisher nicht evaluierbare Scha¨den an den potenziel-
len Transplantaten. DCD gliedern sich gema¨ß offizieller Kriterien in die sogenannten
Maastricht-Kategorien [70]. Die Einteilung der Kategorien findet nach dem Zeit-
punkt des Kreislaufstillstandes ab. Die Kategorisierung repra¨sentiert also allgemein
die Dauer der warmen Ischa¨mie und das Risiko von daraus herru¨hrenden Organ-
und Gewebescha¨den.
5Die Transplantatfunktion wird innerhalb der ersten drei Tage nach Implantation bewertet.
6Hypertonie: Hochdruck
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• Kategorie I: Dead on arrival bzw. Tot bei Ankunft - Kategorie 1 umfasst al-
le vor Ankunft von medizinischer Hilfe verstorbenen Patienten. Die warme
Ischa¨miedauer ist nicht bezifferbar. Der Herztot erfolgte nach offizieller No-
menklatur unkonrolliert.
• Kategorie II: Unsuccessful resuscitation bzw. erfolglose Wiederbelebung - Ka-
tegorie II umfasst alle Patienten, die durch medizinische Hilfe nicht wiederbe-
lebt werden konnten. Die warme Ischa¨miedauer ist auch hier nicht bezifferbar.
Auch Kategorie II stellt einen unkontrollierten Herztot dar.
• Kategorie III: Awaiting cardiac arrest bzw. Herzstillstand zu erwarten - Kate-
gorie III beinhaltet hauptsa¨chlich Patienten, die irreversible Hirnscha¨den erlit-
ten, jedoch aufgrund der Kriterien zur Feststellung eines Hirntod nicht hirntot
sind. Hier kann es zum Herzkreislaufstillstand kommen, wenn aufgrund in-
dividueller Entscheidungen lebenserhaltende Systeme deaktiviert werden. Die
Entscheidung zur Deaktivierung von Lebensunterstu¨tzungssystemen muss da-
bei unabha¨ngig von der Option der Organspende getroffen werden [105]. In
Kategorie III handelt es sich um Fa¨lle eines kontrollierten bzw. beobachteten
Herztodes. Die Dauer der warmen Ischa¨mie ist bezifferbar und kann minimiert
werden.
• Kategorie IV: Cardiac arrest in brain-dead donor bzw. Herzstillstand in hirn-
totem Spender. Patienten der Kategorie IV sind bereits im Vorfeld aufgrund
irreversibler Hirnscha¨den fu¨r hirntot befunden worden, erleiden jedoch in wei-
teren Verlauf einen Herzkreislaufstillstand. Kategorie IV stellt analog zu Ka-
tegorie III einen kontollierten Herztot dar. Die Dauer der warmen Ischa¨mie ist
bezifferbar und kann minimiert werden.
Tabelle 2.4: Nutzbarkeit von Transplantaten abha¨ngig von ihrer DCD-Kategrie [103]
Kategorie Herz Lunge Leber Niere
I
II x
III x x x
IV x x x
Innerhalb der Kategorien ko¨nnen verschiedene Organe eines DCD genutzt werden
(siehe Tabelle 2.4). Die Herzen herztoter Spender kommen als Transplantat allge-
mein nicht in Frage. Lediglich die Nieren von Patienten der Kategorie II sind unter
Umsta¨nden zur Transplantation nutzbar. Im Falle eines Transplantatversagens kann
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ein Patient notfalls per Dialyse gerettet werden. Im Falle von Lebern und Lungen
kommen wegen des Fehlens von Notfallvarianten nur Spenderorgane von Patienten
der Kategorien III und IV in Frage. Die Nutzung von ECD, insbesondere von DCD ist
kontrovers diskutiert [105, 123, 9, 103]. Besonders ethische Aspekte der Organspen-
de mu¨ssen beru¨cksichtigt werden. Das Potenzial von marginalen Spenderorganen
bleibt unumstritten, das Risiko von irreversiblen nicht handhabbaren Organscha¨den
auch. Allgemein fehlt es an Mo¨glichkeiten zur Bewertung der Vitalita¨t und Viabilita¨t
der marginalen Organe [88].
Anwendung der Organperfusion Die Technologie der ex-vivo Organperfusion
hat an dieser Stelle ein großes Potenzial. Ein Organ kann im Rahmen des Trans-
plantationsprozesses in ein extrakorporales ku¨nstliches Perfusionssystem integriert
werden. Das Perfusionssystem hat dabei jeweils den Zweck, dem integrierten Organ
mo¨glichst physiologische Umgebungsbedingungen bereitzustellen und es zu versor-
gen. Aus diesem Hintergrund heraus enstehen mehrere Anwendungsmo¨glichkeiten:
• Transportsystem: Ein Perfusionssystem kann im Rahmen des Transplantati-
onsprozederes als Lagerungs- und Transporteinheit funktionieren. Das Trans-
plantat kann je nach Organ, Szenario und Anwendung hypotherm oder nor-
motherm perfundiert werden.
• System zur Konditionierung und Charakterisierung: Die Anwendung eines ex-
vivo Organperfusionssystemes bietet sich sowohl im Fall von Standard-, als
auch ECD-Organen an. Im Zuge des Transplantationsprozesses kann ein Organ
in das jeweilige Perfusionssystem integriert werden. Das Organ wird wa¨hrend
des Perfusionsprozesses zuna¨chst konditioniert, also in einen physiologischen
Zustand u¨berfu¨hrt. Hat es einen solchen physiologischen Zustand erreicht, kann
das jeweilige Organ nach individuellen Kriterien auf seine Vitalita¨t und Viabi-
lita¨t getestet werden. Stellt sich ein Transplantat als valide heraus, setzt sich
der Transplantationsprozess normal fort.
• Experimentalsystem: Im Falle von medizinischer bzw. pharmazeutischer For-
schung kann ein Organ innerhalb eines Perfusionssystemes individuell unter-
sucht werden. Es ist in diesem Szenario mo¨glich einzelne physiologische Effekte
zu untersuchen. Zusa¨tzlich ko¨nnen Auswirkungen von Pharmazeutika indivi-
duell untersucht werden.
Mehr Informationen zu den Szenarien sind in Abschnitten 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 zu
finden.
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2.2 Organperfusion - Herz
Bereits im Jahr 1866 ist die erste ku¨nstliche Perfusion eines isolierten Froschher-
zens von Elias Cyon durchgefu¨hrt worden. Oscar Langendorff war es schließlich,
der im Jahr 1897 als erster ein isoliertes Sa¨ugetierherz retrograd ku¨nstlich perfun-
dierte [126]. Im Jahr 1939 wurde die Technik nach Langendorff von Katz um eine
Pumpeneinheit erweitert. Diese ermo¨glichte erstmals die Einstellung des Perfusions-
druckes, um anschließend den Einfluss vasoaktiver7 Substanzen zu testen [14]. In
den nachfolgenden Jahrzehnten konnte mit Hilfe der warmen ex-vivo Perfusion die
Physiologie eines Herzens ausfu¨hrlich erforscht werden [126].
Heute sind zwei Methoden zur warmen Herzperfusion u¨blich. Hypotherme Herzper-
fusion hingegen findet kaum Anwendung.
2.2.1 Perfusionstechniken des Herzens
Physiologische Perfusion Die physiologische Perfusion eines Herzens folgt der
Funktion des Herzens im Organismus. Bei dieser Perfusionstechnik wird dem iso-
lierten Herzen der physiologische Perfusatvolumenstrom dem linken Atrium (LA)
u¨ber pra¨parierte Enden der Vena pulmonalis zugefu¨hrt. Eine schematische Darstel-
lung des Prozesses ist in Abbildung 2.4 zu finden. Mittels der Pumpfunktion des
Herzens wird das Perfusat anschließend durch den linken Ventrikel (LV) in den
pra¨parieren Aortenbogen geleitet. Wegen der Nutzung der herzeigenen Pumpfunk-
tion wird diese Technik auch als beating heart mode bezeichnet. Je nachdem wieviel
Perfusatfluss vom Herzen bereitgestellt werden kann, muss zusa¨tzlich eine Pumpe
als Unterstu¨tzung dienen. Hier wird nun unterschieden zwischen dem working mode
und dem non working mode. [41]
Vom Aortenbogen zweigen die Arteriae coronariae ab. U¨ber diese wird das Herz
maßgeblich versorgt [124]. Der Pumpvolumenstrom des Herzens u¨bersteigt den Per-
fusatbedarf der Koronarien erheblich. Das u¨berschu¨ssige Perfusat wird analog zur
physiologischen Funktionalita¨t im Organismus einem sogenannten Nachlastu¨berlauf
zugefu¨hrt. Die eigentliche Nachlast, wie sie aus der Literatur bekannt ist, schließt die
Koronararterien ein [124]. Die Nachlast stellt zusammen mit dem Nachlastvolumen-
strom (flowal) die hydraulische Grundlage fu¨r das Entstehen des Perfusionsdruckes
in den Koronarien dar [52, 120, 41].
Retrograde Perfusion Die retrograde Perfusion eines isolierten Herzens erfolgt
nach Langendorff [126]. Hier wird dem Herzen das Perfusat entgegen der physiolo-
gischen Richtung zugefu¨hrt. Abbildung 2.5 zeigt eine schematische Darstellung des
7Blutgefa¨ßbeeinflussend
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Abbildung 2.4: Zuga¨nge und Prozessgro¨ßen wa¨hrend ex-vivo Herzperfusion mit an-
tegradem flow
Prozesses. Das Perfusat wird u¨ber die pra¨parierte Aorta in die abgehenden Arteriae
coronariae geleitet. Der aufgebrachte Perfusionsdruck entgegen der physiologischen
Stro¨mungsrichtung fu¨hrt dazu, dass die Flu¨gel der Aortenklappe geschlossen gehal-
ten werden [7]. Der zugefu¨hrte Perfusatvolumenstrom muss dem Bedarf des Herzens
angepasst sein, da hier kein U¨berlauf a¨hnlich der Nachlast des Herzens existiert. Die
Pumpfunktion des Herzens spielt bei dieser Perfusionstechnik keine weitere Rolle.
Somit existiert lediglich ein non beating non working mode.
Funktionelle Besonderheiten Sowohl bei der physiolgischen Perfusion, als auch
bei einer retrograden Perfusion nach Langendorff erfolgt der veno¨se Ru¨ckstrom des
Perfusates u¨ber den Sinus coronarius. So wird das Perfusat dem rechten Atrium
(RA) zugefu¨hrt.
Fu¨r die ku¨nstliche Perfusion eines isolierten Herzens mu¨ssen unabha¨ngig von der
verwendeten Technik der Perfusion physiologische Besonderheiten der Funktion des
Herzens bedacht werden. Zuna¨chst ist hier die sogenannte koronare Autoregulation
zu nennen. Dies beschreibt den Effekt, dass die Arteriae coronariae den Volumen-
strom durch sich selbst in einem individuellen Druckbereich regulieren [124].
Ein zweiter besonderer physiologischer Effekt der Herzfunktion ist der Frank-Starling-
Mechanismus. Dieser Effekt beschreibt eine funktionelle Kopplung der Kontrakti-
lita¨t der Herzmuskelzellen zum Fu¨llvolumen eines Ventrikels. Der Frank-Starling-
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Abbildung 2.5: Zuga¨nge und Prozessgro¨ßen wa¨hrend ex-vivo Herzperfusion mit re-
trogradem flow nach Langendorff
Mechanismus sorgt dafu¨r, dass die Schlagvolumina von rechtem (RV) und linkem
Ventrikel (LV) nahezu gleich sind [124].
2.2.2 Stand der Anwendung der Herzperfusion
Im bisher normalen Fall des Transportes eines Spenderherzens, wird dieses sta-
tisch hypotherm in HTK-Lo¨sung gelagert. Im Bereich von Herztransplantationen
wird die normotherme Perfusion als bessere Alternative zur statischen kalten Lage-
rung gesehen. Erste klinische Studien zum Nutzen der Technik sind bekannt. Dazu
za¨hlen diverse Einzelzentrumsstudien [69], genauso wie erste multizentrische Stu-
dien (siehe Tabelle 2.5). Im allgemeinen kommt dabei das einzig bisher verfu¨gbare
kommerzielle Perfusionssystem Organ Care System Heart (siehe Abschnitt A) zum
Einsatz.
In den bisherigen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass die Organkon-
servierung mittels normothermer Herzperfusion eine geeignete bessere Alternative
zur statischen kalten Lagerung ist. Ho¨here U¨berlebensraten und erniedrigte Risiken
prima¨ren Transplantatversagens waren zu beobachten. Ho¨here Kosten und eine er-
schwerte Durchfu¨hrung mit deutlich erho¨hten Kosten des Transplantationsprozesses
sind dabei zu beru¨cksichtigen [96].
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Tabelle 2.5: U¨bersicht multizentrischer Studien und klinischer Erfahrung zur Herz-
perfusion nach [96]
Ursprung Zeitraum Transplantate Spender
PROTECT I (EU) 2006-2007 22 Standard Criteria Do-
nor (SCD)
PROTECT II (EU) 2007-2008 20+ SCD
PROCEED I (US) 2007-2008 15 SCD
PROCEED II 2011-2013 62 SCD
Berlin 2009-2013 20 ECD
Deutschland (andere) 2012-jetzt 13+ ECD
Harefield EXPAND 2013-jetzt 17 ECD
Australien 2013-jetzt 4 ECD
2.3 Organperfusion - Lunge
Die ex-vivo Lungenperfusion kam urspru¨nglich auf, um die Lungenphysiologie zu
erforschen und spa¨ter um verschiedene Lungenkrankheiten zu behandeln. Die erste
klinische Anwendung ist erst 2001 von Steen et al. beschrieben worden [87]. 2005
konnte erstmals eine zuvor abgelehnte Spenderlunge rekonditioniert werden [133]. In
den letzten Jahren wurde die Technik der normothermen ku¨nstlichen ex-vivo Lun-
genperfusion im Bereich der Organtransplantation popula¨rer [21]. Die hypotherme
Lungenperfusion spielt mittlerweile eine untergeordnete Rolle.
2.3.1 Perfusionstechniken der Lunge
Aufgrund des alleinigen Vorhandenseins eines organzufu¨hrenden und eines organ-
abfu¨hrenden Gefa¨ßes impliziert die Anatomie einer Lunge, dass es nur eine An-
schlussmo¨glichkeit zur Perfusion des Organs gibt. In Abbildung 2.6 ist der Prozess
der Lungenperfusion schematisch dargestellt. Perfusat wird u¨ber die pra¨parierte Ar-
teria pulmonalis zur Lunge zugefu¨hrt. Der veno¨se Ru¨ckstrom erfolgt u¨ber die Vena
pulmonalis. Im Gegensatz zu allen anderen hier betrachteten Organen muss die
Lunge mit deoxygeniertem8 und karboxyliertem9 Perfusat versorgt werden, da die
perfundierte Lunge selbst die Oxygenierung u¨bernimmt.
Die Lunge zeigt in Hinblick auf ihre Perfusion ebenfalls einen charakteristischen Ef-
fekt. Dieser wird auch als Euler-Liljestrand-Reflex bezeichnet. Dies beschreibt einen
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Abbildung 2.6: Zuga¨nge und Prozessgro¨ßen wa¨hrend ex-vivo Lungenperfusion
Perfusionswiderstand der angrenzenden Kapillargefa¨ße. Sinkt die Sauerstoffkonzen-
tration ab, so erho¨ht sich lokal der Perfusionswiderstand und der lokale Perfusatvo-
lumenstrom nimmt ab. Steigt die Sauerstoffkonzentration hingegen, so steigt auch
der lokale Perfusatvolumenstrom wieder an. Auf diese Weise sind besser ventilier-
te und Sauerstoffreiche Alveolargebiete besser perfundiert, als schlechter ventilierte
und sauerstoffarme Gebiete. So wird die Sauerstoffzufuhr bestmo¨glich durchgefu¨hrt.
Die ex-vivo Lungenperfusion umfasst dementsprechend auch eine maschinelle und
kontrollierte Ventilation der perfundierten Lunge [87].
2.3.2 Stand der Anwendung der Lungenperfusion
International gibt es im klinischen Umfeld im Wesentlichen drei Anwendungsvarian-
ten der ex-vivo Lungenperfusion fu¨r Transplantationszwecke [4].
Lund-Protokoll In Weiterfu¨hrung der Erfahrungen von Steen wurde in Lund,
Schweden ein Protokoll zur ex-vivo Lungenperfusion entwickelt. Das Lund-Protokoll
wurde entwickelt, um einem Transplantat mo¨glichst Bedingungen zu bieten, die es
nach Transplantation im Empfa¨nger bekommen wird. Das Einsatzszenario sieht vor,
dass grenzwertige Spenderorgane, die bisher fu¨r Transplantationen nicht mehr in
Frage gekommen wa¨ren, zuna¨chst am Perfusionssystem getestet werden. Perfusions-
zeiten von ein bis zwei Stunden sind bisher berichtet worden [80]. Wa¨hrend dieser
Perfusionsdauer geschieht eine Ausdehnung von Atelektasen10, eine Reduktion in-
10Kollabierte Lungenabschnitte
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Tabelle 2.6: U¨bersicht multizentrischer Studien und klinischer Erfahrung zur Lun-
genperfusion nach [4]
Ursprung Zeitraum Protokoll Inhalt
NOVEL Lung Trial
(USA)
2011-2014 Toronto ex-vivo perfundierte rekonditio-
nierte Lungen vs. SCD
OCS Lung INSPIRE
Trial




2012-jetzt Lund ex-vivo perfundierte rekonditio-
nierte Lungen vs. SCD
EXPAND Lung Pivo-
tal Trial
2013-jetzt mobile OCS gelagerte ECD
flammatorischer Last11 durch Leukozytenfilter, die Zirkulation von Pharmazeutika
und eine Reduktion von O¨demflu¨ssigkeit im Lungenparenchym durch hyperonchoti-
sches Perfusat [4]. Die Durchfu¨hrung des Lund-Protokolles ist maßgeblich an das Per-
fusionssystem Vivoline R©LS1 gebunden (siehe Abschnitt A). Erste multizentrische
Studien zum Nutzen des Lund-Protokolles sind abgeschlossen (siehe Tabelle 2.6)
[36].
Toronto Protokoll Parallel zur Anwendung des Lund-Protokolls ist das Toron-
to Protokoll entstanden. Dieses wurde maßgeblich von Keshavjee et al. entwickelt,
um nicht nur eine Entscheidung u¨ber die Gu¨te eines Transplantates zu treffen, son-
dern um vielmehr auch die Perfusionszeiten zu erweitern. So ist man in der Lage
eine bessere Organkonditionierung marginaler Spenderlungen durchzufu¨hren [24].
U¨ber die Toronto-Technik sind bisher Perfusionszeiten von bis zu vier Stunden in
Humanstudien berichtet worden [23]. In diesem Rahmen kommt das kommerziel-
le Perfusionssystem XPSTM zum Einsatz (siehe Abschnitt A). Auch im Falle des
Toronto-Protokolls sind erste multizentrische Studien angelaufen (siehe Tabelle 2.6).
Portable ex-vivo Lungenperfusion Als dritte Anwendungsform der ex-vivo
Lungenperfusion entwickelte sich die mobile Technik. 2012 wurde u¨ber die ersten
Fa¨lle einer transportablen ex-vivo Lungenperfusion in der klinischen Anwendung be-
richtet [149]. Fu¨r diesen Anwendungsfall kommt das kommerzielle Perfusionssystem
Organ Care System Lung zum Einsatz (siehe Abschnitt A). Als Protokoll kommt
hier eine Mischung des Lund-Protokolls und des Toronto-Protokolls zum Einsatz.
Derzeit wird auch die portable ex-vivo Lungenperfusion in ersten multizentrischen
11Ausmaß von Entzu¨ndungsreaktionen in Gewebe
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Studien evaluiert (siehe Tabelle 2.6) [139].
2.4 Organperfusion - Leber
Eine der ersten erfolgreichen normothermen Perfusionen einer isolierten Leber fu¨r
Transplantationszwecke ist 1968 von Brettschneider et al. durchgefu¨hrt worden [13].
Die Technik ist schnell von Starzl et al. fu¨r die Transplantation von elf humanen
Lebern adaptiert worden [132]. Hypotherme ex-vivo Perfusion von isolierten Lebern
ist bisher nur von geringem Erfolg gewesen [102].
2.4.1 Perfusionstechniken der Leber
Die Perfusion einer isolierten Leber erfordert nicht nur die Zufuhr von Perfusat
zur Arteria hepatica, sondern auch zur Vena portae hepatis. Beiden pra¨parierten
Gefa¨ßen wird ein aufeinander abgestimmter Perfusatstrom zugefu¨hrt. Hier liegt ei-
ne funktionelle Charakteristik der Leberphysiologie zu Grunde. Die Volumenstro¨me
von Arteria hepatica und Vena portae hepatis sind funktionell durch die sogenannte
hepatic arterial buffer response gekoppelt. Der gesamte zur Leber zugefu¨hrte Per-
fusatstrom wird durch diese funktionelle Beziehung nahezu konstant gehalten [76].
Abbildung 2.7 zeigt schematisch den Prozess der Leberperfusion.
Die Leber muss mit unterschiedlich konditioniertem Perfusat versorgt werden. Ar-
terialisiertes12 Blut wird der Arteria hepatica zugefu¨hrt. Der Vena portae hepatis
hingegen muss gemischtveno¨ses13 Perfusat zugefu¨hrt werden [76]. Gleichzeitig ist
die Einstellung eines suffizienten pH-Wertes notwendig [146]. Eine zusa¨tzliche oszil-
lierende Druckapplikation auf das perfundierte Organ zur Simulation physiologischer
Zwerchfellbewegungen kann die hepatische Mikrozirkulation verbessern [142].
2.4.2 Stand der Anwendung der Leberperfusion
Trotz zeitiger erfolgreicher klinischer Anwendungen der Leberperfusion konnte sich
die Technik lange Zeit nicht gegen eine statische kalte Lagerung durchsetzen. Diese
zeigte sich fu¨r die Lagerung von SCD-Lebern valide. Erst in den letzten 15 Jahren
erkannte man die Notwendigkeit einer Erweiterung des klassischen Spenderpools.
Im Zuge dessen zeigte sich, dass besonders ECD-Lebern oft nicht mittels statischer
kalter Lagerung konserviert werden ko¨nnen [102].
Mittlerweile haben sich drei Perfusionsprotokolle entwickelt, die sich im Wesentlichen
durch die Temperatur unterscheiden (siehe Tabelle 2.7).
12Mit Sauerstoff angereichert und mit Kohlendioxid abgereichert
13Mischung von arteriellem und veno¨sem Blut
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Abbildung 2.7: Zuga¨nge und Prozessgro¨ßen wa¨hrend ex-vivo Leberperfusion
Tabelle 2.7: U¨bersicht verschiedener Leberperfusionsprotokolle [102]
Wert Hypotherm Normotherm Subnormotherm
Temperatur 4-6◦C 32-39◦C 20◦C
Perfusat Azellula¨r Sanguino¨s Azellula¨r/Sanguino¨s
Perfusionsdruck Hypoton Physiologisch nicht definiert
Der Nutzen von ex-vivo Leberperfusion, insbesondere des normothermen Protokolls
konnte in ersten Großzierversuchen nachgewiesen werden [61, 130]. Unter Nutzung
des kommerziellen Perfusionssystemes OrganOx R©metraTM (siehe Abschnitt A) wer-
den derzeit erste multizentrische Studien gefu¨hrt [19].
2.5 Organperfusion - Niere
Bereits in der ersten Ha¨lfte des 20. Jahrhunderts konnten erstmals isolierte Organe
mittels oxygeniertem Serum perfundiert werden [109]. 1963 gelang es Starzl et al.
bei einer Temperatur von 12 bis 15 ◦C eine Hundeniere mit autologem14 Vollblut
fu¨r bis zu sechs Stunden funktionell zu erhalten [90]. Spa¨ter konnten Nieren mittels
kalter Perfusion mit oxygeniertem Plasma bis zu 72 Stunden konserviert werden [8].
Aufgrund der einfachen und kostengu¨nstigen Umsetzung setzte sich bis heute die
statische kalte Lagerung von SCD-Nierentransplantaten durch [131].
14Ko¨rpereigenes
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Aufgrund einer gestiegenen Notwendigkeit zur Erweiterung des Spenderpools, ist die
ex-vivo Nierenperfusion fu¨r Transplantationszwecke in den letzten Jahren erneut in
den Fokus geru¨ckt.
2.5.1 Perfusionstechniken der Niere
Verglichen mit der ex-vivo Perfusion von Lungen, Herzen und Lebern, ist die Nie-
renperfusion weniger komplex. Dies ist der meist einfacheren Anatomie einer Nie-
re geschuldet. Eine Niere wird u¨ber ihre Arteria renalis (flow) perfundiert. Der
Ru¨ckfluss der Niere entstammt der Vena renalis. Abfiltrierter Urin entstammt dem
Ureter (Urin). Abbildung 2.8 illustriert die Zuga¨nge einer isolierten Niere und zeigt
beteiligte Prozessgro¨ßen.
Abbildung 2.8: Zuga¨nge und Prozessgro¨ßen wa¨hrend ex-vivo Nierenperfusion
Eine Niere muss mit suffizientem Perfusionsdruck beaufschlagt werden (Part.), um
die Nierenglomeruli vor Scha¨den zu bewahren und gleichzeitig einer ada¨quate Urin-
produktion zu sichern. Bei normothermer Perfusion ist eine Niere innerhalb eines
bestimmten Bereiches des Perfusionsdruckes in der Lage, den durch sie stro¨menden
Flow weitgehend konstant zu halten. Dieser Effekt wird auch als renale autoregulati-
on bezeichnet. Diese basiert auf zwei wesentlichen Effekten, dem tubulo-glomerula¨re
Feedback und dem Bayliss Effekt [124].
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2.5.2 Stand der Anwendung der Nierenperfusion
Im Bereich der ex-vivo Nierenperfusion haben sich im Wesentlichen zwei Metho-
den entwickelt (siehe Tabelle 2.8). Dies sind die hypotherme und die normotherme
Perfusion. Die subnormotherme Nierenperfusion spielt als dritte Variante eine un-
tergeordnete Rolle.





Temperatur 4-6◦C 32-39◦ [64]
Perfusat Azellula¨r Sanguino¨s
Die hypotherme Perfusion von Nieren zu Transplantationszwecken ist mittlerweile
weit verbreitet. Insbesondere unter Nutzung des kommerziellen Systemes LifePort
(siehe Abschnitt A) ist die Technik einer breiten klinischen Anwendung zugefu¨hrt
worden. Erste klinische Studien sind erfolgreich durchgefu¨hrt worden [40, 101]. Trotz
der vielversprechenden Ergebnisse der hypothermen ex-vivo Nierenperfusion ist bei
erniedrigter Temperatur nicht mo¨glich eine aussagekra¨ftige Bewertung der Organ-
funktionalita¨t zu fu¨hren. Aus diesem Grund ist die normotherme Nierenperfusion
ebenfalls in der explorativen Entwicklung. Bisher sind lediglich klinische und uni-
versita¨re Forschungsgruppen bekannt [57]. 2013 wurde eine erste klinische Studie
zum Einsatz der normothermen Nierenperfusion im Transplantationsfall publiziert
[106]. Im Falle der ex-vivo Nierenperfusion gibt es erste Erfahrungen zur funktionel-
len Bewertung isolierter Nieren [64, 45].
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3.1 Technologische Einordnung der ex-vivo
Organperfusion
Organperfusion im Kontext extrakorporaler Lebensunterstu¨tzung Extra-
korporale Lebensunterstu¨tzung (engl.: Extracorporeal Life Support - ECLS) umfasst
nach Definition von Skinner Methoden, Techniken und Systeme, die im Rahmen
medizinischer Interventionen eine a¨ußere Unterstu¨tzung von physiologischen Leben-
sprozessen bereitstellen, wa¨hrend pathophysiologische Prozesse abklingen oder be-
handelt werden. Dabei geschieht eine Heilung spontan, unter medizinischer bzw.
chirurgisch-therapeutischer Intervention oder durch Transplantation. [125]
In diesem Technologiebereich gibt es eine Vielzahl von Systemen, deren Aufgaben
darin bestehen, die Funktionen einzelner oder mehrerer Organe zu unterstu¨tzen oder
zu ersetzen. Abbildung 3.1 zeigt eine prinzipielle U¨bersicht.
Als beru¨hmte Beispiele sind hier die Dialyse, als extrakorporaler Ersatz der Nie-
renta¨tigkeit, die Herz-Lungen-Maschine (HLM) oder die Extrakorporale Membran-
oxygenierung (engl.: Extracorporeal Membrane Oxygenation - ECMO), als Un-
terstu¨tzung oder Ersatz von Herz und/oder Lunge zu nennen.
In diesem Umfeld kann die ku¨nstliche ex-vivo Organperfusion ebenfalls in den Be-
reich der extrakorporalen Lebensunterstu¨tzungssysteme (engl.: Extracorporeal Life
Support - ECLS) bzw. der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) eingeteilt werden.
Hier besteht die Besonderheit, dass die Technik keinen funktionellen Ersatz einzel-
ner Organe fu¨r einen Patienten, sondern vielmehr eine Simulation der funktionellen
Umgebung eines isolierten Organs bereitstellt.
Im Gebiet des ECLS gibt es erste Betrachtungen zur Automatisierung und Mehr-
gro¨ßenregelung vieler stattfindenden Prozesse. Der Untersuchungsumfang reicht da-
bei von Konzepten fu¨r die Mehrgro¨ßenregelung bis hin zu umgesetzten Einzel-
gro¨ßenregelungen. Mit Fokus auf die Automatisierung und Mehrgro¨ßenregelung wa¨h-
rend ex-vivo Organperfusion sind dabei insbesondere die Techniken des ECLS un-
ter Nutzung extrakorporaler Blutoxygenierung von Interesse. In den folgenden Ab-
schnitten soll dazu zuna¨chst ein Einstieg in das Umfeld gegeben werden.
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Abbildung 3.1: U¨bersicht extrakorporaler Lebensunterstu¨tzung (ECLS)
Herz-Lungen-Maschine Bereits 1812 hatte Le Gallois erstmals die Idee, ein
Herz durch eine Blutpumpe zu ersetzen. 1885 schließlich wurde die erste Herz-
Lungen-Maschine (HLM) von Frey und Gruber in Straßburg gebaut. Erst 1953
konnte erstmalig eine HLM unter Leitung von Gibbon erfolgreich eingesetzt wer-
den [140].
Heute ist eine HLM ein multifunktionales, dezentral modulares Gera¨tesystem zum
Einsatz wa¨hrend Operationen und Behandlungen. Dabei werden mittels eines extra-
korporalen Kreislaufes die Funktionen von Herz und Lunge des Patienten ganz oder
teilweise ersetzt (siehe Abbildung 3.2). Dazu besteht eine HLM im Wesentlichen
aus einer Blutpumpe und einem sogenannten Oxygenator. Die Blutpumpe, welche
in der Regel je nach Anwendung als Zentrifugal- oder als Peristaltikrollenpumpe
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Arterialisiertes und konditioniertes Blut
Abbildung 3.2: Schematische Darstellung einer Herz-Lungen-Maschine nach [140]
ausgefu¨hrt ist, ersetzt die Funktion des Herzens. Blut wird mittels einer veno¨sen
Drainage u¨ber den rechten Vorhof oder die Vena Cava superior und inferior aus dem
Patienten abgeleitet. Der Oxygenator ersetzt als extrakorporaler Blutgasaustauscher
die Funktion der Lunge. Sauerstoff und Kohlendioxid werden durch Diffusion zwi-
schen dem Patientenblut und einem Prozessgas ausgetauscht. Dies geschieht in dem
meisten Fa¨llen durch eine mikroporo¨se Membran. Mittels eines im Oxygenator be-
findlichen Wa¨rmetauschers kann das Patientenblut zusa¨tzlich temperiert werden.
Nach der Arterialisierung wird das konditionierte Blut dem Patienten mittels einer
Perfusionskanu¨le in die Aorta ascendens zuru¨ckgefu¨hrt. Zusa¨tzlich zur Hauptpumpe
kommen anwendungsabha¨ngig noch weitere Pumpen zum Einsatz. Diese dienen der
Ru¨ckfu¨hrung des aus dem Sinus coronarius und den Pulmonalvenen ausstro¨menden
Blutes in ein sogenanntes Kardiotomiereservoir. Hieraus wird veno¨ses Blut fu¨r die
Arterialisierung entnommen. Vor dem Patienten befindet sich ein arterieller Filter,
der die Ru¨ckfu¨hrung von Zellfragmenten verhindert. [140]
Extrakorporale Membranoxygenierung Im Gegensatz zur HLM dient die ex-
trakorporale Membranoxygenierung (ECMO) nicht nur dem kurzzeitigen Vollersatz
von Herz und Lunge. Die Anwendung der ECMO dient vielmehr der Unterstu¨tzung
von Herz und/oder Lunge zur U¨berbru¨ckung akuter kritischer Zusta¨nde wa¨hrend
bestimmter Erkrankungen. Der Umfang eines Systemes fu¨r die ECMO ist deutlich
kompakter im Vergleich zur HLM. Dabei kommen je nach Anwendung pumpenlo-
se oder pumpengetriebene Systeme zur Anwendung. Allgemein wird dem Patienten
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veno¨ses Blut abgefu¨hrt. Dieses wird in einem extrakorporalen Zweig konditioniert,
bevor es dem Patienten arterialisiert zugefu¨hrt wird. Dabei wird das Patientenblut
a¨hnlich zur HLM in einem Oxygenator oxygeniert und dekarboxyliert. Es wird zwi-
schen Verschiedenen Formen der ECMO unterschieden [125].
Abbildung 3.3: Schematische Darstellung einer VA-ECMO nach [71]
• VA-ECMO: Bei der veno-arterielle-ECMO (siehe Abbildung 3.3) wird sau-
erstoffarmes Blut aus dem Rechtsherzen oder einem gro¨ßeren veno¨sen Gefa¨ß
u¨ber eine Kanu¨le entnommen [10]. Zuru¨ckgeleitet wird das oxygenierte Blut
in die rechte Arteria carotis interna [125]. Das Verfahren wird in den meisten
Fa¨llen genutzt, um ein akutes Herz- oder Lungenversagen zu behandeln. Eine
der ha¨ufigsten Anwendungen ist hierbei die Behandlung von Neugeborenen,
bei denen noch keine ausreichende Herz- bzw. Lungenfunktion vorliegt.
• VV-ECMO: Die veno-veno¨se-ECMO wird in den meisten Fa¨llen bei einem
Ausfall der Lungenfunktionen angewandt. Als Quelle fu¨r sauerstoffarmes Blut
dient fu¨r diese Form der ECMO die Vena femoralis. Das oxygenierte Blut wird
dem Ko¨rper in die rechte Vena jugularis interna zuru¨ckgefu¨hrt. Die VV-ECMO
kann nicht genutzt werden, um einen Verlust der Herzaktivita¨t auszugleichen
[10].
• ECCO2R: Die extrakorporale CO2-Entfernung (ECCO2R) ist eine spezielle
Unterform der ECMO. Sie dient der Unterstu¨tzung der Lungenta¨tigkeit. Es
gibt hier weitere Unterformen, wie die veno-veno¨se-ECCO2R (pumpengetrie-
ben) und die arterio-veno¨se ECCO2R (pumpenlos) [136].
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Arten von Organperfusionssystemen Ausgehend von den Anwendungsmo¨g-




Transportable Systeme dienen prima¨r der Vitalerhaltung des perfundiert transpor-
tierten Organs. Ein stationa¨res System hingegen dient der Konditionierung und
Pru¨fung des perfundierten Organs.
Die Anwendungen stellen individuelle Anforderungen an die technische Umsetzung
eines Perfusionssystemes. Im Umfeld der Gera¨tetechnik fu¨r ex-vivo Organperfusion
sind in den vergangenen Jahren einige wenige kommerzielle Systeme entstanden. Das
Gera¨tespektrum erstreckt sich u¨ber alle vier relevanten Organgruppen: Herz, Lunge,
Leber und Niere. Die Entwicklungssta¨nder dieser Systeme reichen dabei von Design-
studien bis hin zu fertigen, als Medizinprodukt in mehreren La¨ndern zertifizierten
Produkten. Insbesondere fu¨r die Organsysteme Herz, Lunge und Leber sind in den
letzten Jahren Gera¨tesysteme zur warmen bzw. normothermen Perfusion entstan-
den. Fu¨r die ex-vivo Perfusion der Niere sind vorrangig Systeme zur hypothermen
Erhaltung entstanden.
Eine ausfu¨hrliche Darstellung der bekannten Systeme zur ex-vivo Organperfusion ist
im Anhang dieser Arbeit unter Abschnitt A zu finden.
Keines der aufgezeigten Perfusionssysteme ist ganzheitlich automatisiert. In verein-
zelten Systemen finden sich lediglich vereinzelte Einzelgro¨ßenregelungen.
3.2 Regelungstechnischer Hintergrund
Zum Zwecke der automatisierten Regelung der ex-vivo Organperfusion ist es im
Rahmen dieser Arbeit wichtig, einen theoretischen Hintergrund zur verwendeten
Methodik zu Grunde zu legen. Nachfolgend soll ein kurzer Einstieg in Grundlagen
der Regelungstechnik gegeben werden, bevor anschließend mit Fokus auf Anforde-
rungen dieser Arbeit ein Hintergrund zu Prozessunbestimmtheiten und Methoden
zur Regelung von Prozessen mit Unbestimmtheiten gegeben wird.
3.2.1 Systeme und Signale
Als Ausgangspunkt der hiesigen Ausfu¨hrungen soll eine abstrakte Darstellung ei-
nes U¨bertragungssystemes dienen. Ein U¨bertragungssystem ist dabei eine allgemein
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repra¨sentative modellhafte Darstellung eines jeden physikalischen Systems bzw. Teil-
systems. Zur Unterstu¨tzung soll Abbildung 3.4 als Blockschaltbilddarstellung dienen.
System S








Abbildung 3.4: Verallgemeinertes System
Allgemein ist ein System im hiesigen Sinne als ein dynamisches U¨bertragungsglied
zu interpretieren, das ausgehend von einer Menge von Eingangssignalen eine Menge
von Ausgangssignalen erzeugt [84]. Signale, im Folgenden verallgemeinert x sind
dabei Abbildungen aus einer Zeitmenge in die Menge der reellen Zahlen [122]:
x : dom(x) ⊆ R 7→ R. (3.1)
Den betrachteten Signalen sind nun unter anderen wichtige Eigenschaften zugeord-
net.
Kontinuierliche und Diskrete Signale Zeitkontinuierliche Signale besitzen in
ihrem Definitionsbereich ein Kontinuum, genauer dom(x) = {t : t ≥ 0} = R+.
Ein zeitdiskretes Signal hingegen kann bei realer Betrachtung unter Nutzung eines
Abtastgliedes mit der Abtastzeit T aus einem zeitkontinuierlichen Signal diskretisiert
werden. Der Definitionsbereich des diskreten Signals xdiskret bildet nun eine diskrete
Teilmenge des kontinuierlichen dom(x) = {t : t = t0 + k ·∆t; ∆t > 0}. [122]
Energiebeschra¨nktheit Realita¨tsnah beschriebene Signale sind als sogenannte
energiebeschra¨nkte Signale alle quadratisch integrierbaren reellwertigen Signale. Sie
sind im sogenannten Hilbertraum L2 zusammengefasst. Dieser bildet nun den Si-
gnalraum der quadratisch integrierbaren Signale




in dem ein Skalarprodukt 〈x1, x2〉 =
∞∫
−∞
x1(t)x2(t)dt erkla¨rt ist. [122]
Weitere Signaleigenschaften sind [122] entnehmbar.
Neben den beschriebenen Eigenschaften sind an dieser Stelle auch einige Systemei-
genschaften von zentralem Interesse.
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Einzel- und Mehrgro¨ßensysteme Besitzt ein System ein Eingangssignal und
ein Ausgangssignal, so stellt es ein Einzelgro¨ßensystem (engl. SISO - Single Input
Single Output) dar. Besitzt es hingegen mehrere Eingangssignale und Ausgangssi-
gnale, so stellt es ein Mehrgro¨ßensystem (engl. MIMO - Multiple Input Multiple
Output) dar. Mehrgro¨ßensysteme ko¨nnen nun intern aus mehreren unabha¨ngigen
Einzelgro¨ßensystemen bestehen, zum Beispiel y1 = f1(u1), y2 = f2(u2), ... oder auch
intern verkoppelt sein, zum Beispiel y1 = f1(u1, u2, ..., un), y2 = f2(u1, u2, ..., un), ....
Ein SISO-System ist in dem Sinne ein Spezialfall eines MIMO-Systems.
Zeitvarianz und Linearita¨t Im Rahmen dieser Arbeit sollen insbesondere lineare
und nichtlineare Systeme mittels Modellen mit konzentrierten Parametern betrach-
tet werden.
Gilt, dass sich zwei linear u¨berlagerte Eingangssignale u(t) = k · u1(t) + l · u2(t) am
Ausgang eines Systems y(t) = k ·y1(t)+l ·y2(t) in gleicher Weise linear u¨berlagern, so
ist das betrachtete System linear [84]. Eine geschlossene und universell einsetzbare
Theorie existiert nur fu¨r lineare Systeme [151].
Sind nun in einem betrachteten System die konzentrierten Modellparameter im Ver-
lauf der Zeit konstant, so ist das System zeitinvariant. Andernfalls handelt es sich
bei betrachtetem System um ein System mit Unbestimmtheiten (siehe Abschnitt
3.2.3).
Auch neben den hier dargestellten Systemeigenschaften existieren noch weitere. Zu
diesem Thema werden [84] und [158] empfohlen.
Beschreibung von Systemen Zur eigentlichen Beschreibung von dynamischen
Systemen existieren verschiedene Formen. Prima¨r werden dynamische Systeme in
Form von Differentialgleichungen (DGL) dargestellt, welche die Realita¨t modellhaft
und na¨herungsweise abbilden. Auf die Hintergru¨nde von DGL soll an dieser Stelle
im Einzelnen nicht na¨her eingegangen werden. Weiterfu¨hrende Literatur ist in [158]
empfohlen.




= A · ~x(t) + B · ~u(t), (3.3)
~y(t) = C · ~x(t) + D · ~u(t), (3.4)
x(0) = x0. (3.5)
Hierin stellt der Vektor ~x(t) den aktuellen internen Systemzustand dar. Die System-
matrizen A, B, C und D beschreiben nun das System [84].
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Mo¨chte man nun auf Basis eines Eingangssignalvektors den Ausgang eines bekannten
Systems bestimmten, so wa¨re es an dieser Stelle notwendig, die Systemdifferential-
gleichungen zu lo¨sen. Um diese Berechnung einfacher zu gestalten, hat sich die Me-
thode der Laplace-Transformation bewa¨hrt. Vereinfacht wird dabei ein Signal f(t)
in eine unendlich große Zahl von Exponentialsignalen F (s) · ds
2pij
· est mit s = δ+ jω,
wobei δ = const. und ω = −∞...∞, zerlegt. Die lineare Zustandsraumdarstellung
als Systembeschreibung im Zeitbereich kann damit in den sogenannten Bildbereich
bzw. Laplace-Bereich transformiert werden. Fu¨r eine ausfu¨hrlichere Beschreibung
der Zusammenha¨nge sei an dieser Stelle [85] empfohlen.
Unter Nutzung der Eigenschaften der Laplace-Transformation kann nun eine System-
beschreibung als U¨bertragungsfunktion G(s) im SISO-Fall bzw. als U¨bertragungs-
funktionsmatrix G(s) im MIMO-Fall genutzt werden. Im Einzelgro¨ßenfall bestimmt
sich der Systemausgang beispielhaft nun als Y (s) = U(s) · G(s). Hierbei sind U(s)
und Y (s) die Laplace-Transformierten der Eingangs- und Ausgangssignale und G(s)
die U¨bertragungsfunktion.
Fu¨r den Fall zeitdiskreter Systeme existiert als Pendant zur DGL die sogenannte
Differenzengleichung. Mit dieser ist ebenfalls eine lineare zeitdiskrete Zustandsraum-
darstellung mo¨glich. [122]
3.2.2 Der Regelkreis
Unter Nutzung der zuvor beschriebenen System- und Signaleigenschaften ko¨nnen
nun mehrere U¨bertragungssysteme zu einem sogenannten Regelkreis kombiniert wer-
den. Ein klassischer Regelkreis ist in Abbildung 3.5 zu finden. Die zentrale Eigen-
schaft einer Regelung ist die Ru¨ckkopplung der aktuell gemessenen Regelgro¨ße. Da-
bei liegen drei wesentliche Teilfunktionen zugrunde: Messen der Regelgro¨ße, Verglei-


















Abbildung 3.5: Klassischer Regelkreis
Im Allgemeinen besteht die Aufgabe eines Reglers innerhalb eines Regelkreises dar-
in, einem Prozess derart Eingangssignale bereitzustellen, dass der Prozessausgang
mit einem dem Regelkreis zugefu¨hrten Sollwert u¨bereinstimmt. Dabei existieren vier
Hauptforderungen an einen geschlossenen Regelkreis, die sich mit den Eigenschaften
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einer Regelung decken. Auf die Robustheit einer Regelung wird dabei erst in Ab-
schnitt 3.2.3 eingegangen. Weiterfu¨hrende ausfu¨hrliche Informationen sind an dieser
Stelle in [122] empfohlen.
Stabilita¨t Ein stabiler Regelkreis bzw. ein stabiles System reagiert auf eine end-
liche bzw. energiebeschra¨nkte Erregung durch Fu¨hrungs- bzw. Sollwertsignale oder
durch Sto¨rsignale mit einem endlichen bzw. energiebeschra¨nkten Ausgangssignal.
Das Regelkreisverhalten ist fu¨r Zeiten t → ∞ durch sein stationa¨res Verhalten be-
stimmt. Sowohl freie Bewegung und U¨bergangsverhalten klingen ab. Wird ein Regel-
kreis durch eine Sto¨rung angeregt, so kehrt er in seine stationa¨re Ruhelage zuru¨ck.
Ein instabiler Regelkreis wird am Ausgang bzw. in seinen inneren Zusta¨nden bei
Anregung u¨ber alle Maßen ansteigen.
In der realen Umsetzung von Regelkreisen ist die Stabilita¨t aus physikalisch-techni-
scher Sicht die zentrale Entwurfsforderung an einen Regler. [122]
Sollwertfolge Die Forderung nach dem Erreichen eines gewu¨nschten stationa¨ren
Sollwertes des Regelkreises ist nicht fu¨r beliebige Eingangssignale erfu¨llbar. Viel-
mehr kann eine Regelung nur fu¨r vorgegebene Klassen von Signalen der Fu¨hrungs-
und Sto¨rgro¨ßen die Regelgro¨ße der Fu¨hrungsgro¨ße asymptotisch folgen lassen, so-
dass lim
t→∞
(w(t)− y(t)) gilt. An dieser Stelle ist insbesondere auch die stationa¨re
Genauigkeit von Bedeutung. Erlaubt man im Entwurf des Reglers eine tolerable
stationa¨re Regelabweichung ∆e, so ist der geschlossene Regelkreis stationa¨r genau,
wenn lim
t→∞
e(t) = ∆e. [84]
Dynamik An den Regelkreis werden nicht nur Forderungen des stationa¨ren Ver-










Abbildung 3.6: U¨bergangsverhalten mit ausgewa¨hlten Kenngro¨ßen
namische Zusammenhang zwischen Fu¨hrungsgro¨ße w(t) bzw. Sto¨rgro¨ße d(t) und
Regelgro¨ße y(t) u¨ber den Nutzen der Regelung. Betrachtet man modellhaft das
U¨bergangsverhalten eines PT-2-Glieds, als einfachstes schwingungsfa¨higes System
(siehe Abbildung 3.6), so lassen sich relevante Kenngro¨ßen verdeutlichen [84]. Das
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Regelkreisverhalten kann unter Zusammenfassung der Begriffe Dynamik und Soll-
wertfolge auch als Gu¨te zusammengefasst werden. Neben den gezeigten Kenngro¨ßen
existieren noch weitere Charakteristika, auf die hier nicht genauer eingegangen wer-
den soll.
3.2.3 Unbestimmtheiten und Robustheit
Unbestimmtheiten im Kontext der Regelungstechnik beschreiben Abweichungen des
modellierten Prozessverhaltens von der Realita¨t. Im Folgenden sollen sowohl der
Begriff der Robustheit eines Regelkreises, als auch der Unbestimmtheit inklusive
der Modellierung von Unbestimmtheiten na¨her betrachtet werden.
Robustheit einer Regelung Die Robustheit eines Regelkreises beschreibt im
Allgemeinen seine Toleranz gegenu¨ber Unbestimmtheiten, bevor das Verhalten der
Regelung intolerabel wird. Dabei kann zwischen robuster Stabilita¨t und robuster
Gu¨te unterschieden werden. Ein Regler wird im Falle einer zeitinvarianten Regel-
strecke auf eine sogenannte nominelle Gu¨te stabil ausgelegt. Ein Regelkreis kann
ohne robuste Gu¨te robust stabil sein. Ein Regelkreis mit robuster Gu¨te muss robust
stabil sein. Zur Veranschaulichung dient Abbildung 3.7. [158]
Menge aller Regler
robuste Stabilität nominelle Güte
nominelle Stabilität
robuste Güte
Abbildung 3.7: Veranschaulichung von Robustheit
Zuna¨chst sollen auftretende Unbestimmtheiten na¨her betrachtet werden.
Unbestimmtheiten Im Rahmen dieser Arbeit spielen insbesondere Prozessmo-
delle mit konzentrierten Parametern eine Rolle. Solche Prozessmodelle unterliegen
Abweichungen von der Realita¨t. Diese Abweichungen ko¨nnen dabei sowohl in der
Struktur des Modells auftreten, als auch in den Modellparametern. Abweichun-
gen der Modellstruktur sind meist auf wa¨hrend der Modellierung notwendigerwei-
se geta¨tigte Vereinfachungen zuru¨ckzufu¨hren. Parameterabweichungen hingegen be-
gru¨nden sich meist in unmodellierten weiteren Abha¨ngigkeiten oder Messunsicher-
heiten. [158]
Unbestimmtheiten lassen sich mathematisch in strukturierte und unstrukturierte
34
3.2 Regelungstechnischer Hintergrund
Unbestimmtheiten unterteilen. Unstrukturierte Unbestimmtheiten stellen hierbei ei-
ne allgemeinere Variante dar. Sie lassen sich im regelungstechnischen Kontext durch
eine vollbesetzte U¨bertragungsfunktionsmatrix ∆ ∈ RH∞ mit beschra¨nkter H∞-
Norm beschreiben. Dabei beschreibt die Mengenzugeho¨rigkeit von ∆, dass es zur
Menge der stabilen, properen U¨bertragungsfunktionsmatrizen geho¨rt. Durch un-
strukturierte Unbestimmtheiten lassen sich unter Nutzung von zusa¨tzlichen Wich-
tungsfunktionen zur Formung des Unbestimmtheitsverhaltens verschiedene Struk-
turen abbilden. So stellt sich beispielsweise eine additive Unbestimmtheit wie folgt
dar:
G ∈ {Gnom +W1 ·∆ ·W2|∆ ∈ RH∞; ||∆||∞ ≤ 1}. (3.6)
Hierin stellt Gnom das nominelle Prozessmodell dar. W1 und W2 sind Gewichtsma-
trizen. Auf weitere mo¨gliche Strukturen soll hier nun nicht genauer eingegangen
werden. Mehr Details zu den Hintergru¨nden sind in [158] zu finden.
Ist die Modellstruktur hinreichend bekannt und liegen Unbestimmtheiten nur in
Form von Parameterschwankungen vor, so liegt eine strukturierte Unbestimmtheit
vor. Diese a¨ußert sich in Form einer strukturiert besetzten U¨bertragungsfunktions-
matrix [158].
Robustheitsmaße und Kriterien Zur Beschreibung bzw. Quantifizierung der
Robustheit eines Regelkreises existieren verschiedene Robustheitsmaße. Klassisch
werden vereinfachend in der Regelungstechnik fu¨r SISO-Standardregelkreise die Ma-
ße der sogenannten Phasen- und Betragsreserve verwendet. Diese beiden Maße lassen
sich im Bode-Diagramm, einer graphischen Darstellungsform der Frequenzabha¨ngig-
keit des Betrags- und Phasenverhalten eines U¨bertragungssystems, darstellen. Der
Frequenzgang eines Systems bestimmt sich neben anderen Mo¨glichkeiten aus der
U¨bertragungsfunktion im Zeitbereich G(s). Wird der Laplace-Operator in Hinblick
auf die Fourier-Transformation s = jω substituiert, so ergibt sich der Frequenzgang
des Systems G(jω), dessen Betragsverlauf |G(jω)| und Phasenverlauf arg(G(jω))
von Interesse sind. Die Betragsreserve und Phasenreserve, die im Frequenzgang des
sogenannten offenen Regelkreises (Messeinrichtung = 0) definiert sind, bestimmen
sich nach [122]:




|G0(jωpi)| , wobei arg(G(ωpi)) = −180
◦. (3.8)
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Allgemein geben die beiden Reserven die mo¨gliche tolerable Betragsversta¨rkung bzw.
die mo¨gliche tolerable Phasendrehung an, die eine Unbestimmtheit zusa¨tzlich ein-
bringen darf, bevor das betrachtete System instabil wird. Unter Nutzung dieser
Robustheitsmaße, ist es mo¨glich mittels empirischer Reglereinstellung auch einfache
Regler, wie zum Beispiel den PI-Regler robust auszulegen. [85]
Die Frequenzgangreserven sind an dieser Stelle nun jedoch nur Indizien zur Beschrei-
bung der Robustheit eines Systems, sie sind keine hinreichenden Indikatoren [158].
Eine alternative Quantifizierung der Robustheit eines Systems liefert hier genauere
Aussagen.
Stellt man einen unbestimmtheitsbehafteten Standardregelkreis als Linear-Fractio-
nal-Transformation (LFT) dar, so zeigt sich dieser gema¨ß Abbildung 3.8. Dabei
stellen P das verallgemeinerte Prozessmodell und K den verallgemeinerten Regler
dar. Mit Bezug auf Abbildung 3.5 ist w der Regelkreiseingang, u die Stellgro¨ße, y
der Systemausgang, e die Regelabweichung. w∆ ist nun der Unbestimmtheitsanteil








Abbildung 3.8: LFT eines Standardregelkreises mit Unbestimmtheit
Fu(Fl(P,K),∆)
In diesem Kontext la¨sst sich nun ein Kriterium fu¨r robuste Stabilita¨t auf Basis des
sogenannten Satz der kleinen Kreisversta¨rkungen formulieren [158]:
Fu(Fl(P,K),∆) ist robust stabil ⇔ Fl(P,K) intern stabil und
||Fl(P,K)||∞ < 1
α





Bewertung der Modellgu¨te Fu¨r komplexe Prozesse oder bei Forderung eines
modellbasierten Regelungsentwurfes ist es no¨tig, den zu regelnden Prozess mathe-
matisch zu modellieren. Anhand des Modelles ko¨nnen nun Regelungsalgorithmen
abgeleitet werden oder Simulationen zur Beurteilung des Prozesses durchgefu¨hrt
werden. Eine Voraussetzung fu¨r die methodische Korrektheit ist, dass das identifi-
zierte Prozessmodell validiert, also auf Korrektheit gepru¨ft wurde.
Eine ga¨ngige Methode zur Modellvalidierung ist, das jeweilige Prozessmodell mit
realen Eingangs-Daten anzuregen und den Modellausgang mit dazugeho¨rigen rea-
len Ausgangsmessdaten zu vergleichen [42, 121, 156, 60]. Hier existieren nun eine
Vielzahl von Gu¨temaßen zur Modellbewertung [81]. Fu¨r regelungstechnische Zwecke
u¨blich ist hier die Nutzung des sogenannten Fitness-Wertes oder Goodness of Fit.
Hier gibt es nun anwendungs- bzw. datenabha¨ngig zwei Auspra¨gungen des Gu¨temaßes.
Fu¨r normalverteilte Prozessausga¨nge, also statistische Modelle bzw. fu¨r Rauschpro-
zesse berechnet sich der Wert zu:





Hierin stellen yreal(j) einen Messwert der realen Vergleichsdaten, ysim(j) einen Mo-
dellwert zum Abtastschritt j dar. y¯real =
∑jend
j=hstart
yreal(j) ist der Mittelwert u¨ber alle
realen Vergleichsdaten [82]. Fu¨r zeitkontinuierliche Modelle bzw. Zeitverla¨ufe derer
Zusta¨nde und Ausga¨nge wird hier nun der Mittelwert der Realdaten weggelassen:









dische Norm eines Vektors mit den Element-Indizes jstart bis jend. Die euklidische
Norm eines Vektors, respektive eines Signals ist ein Maß fu¨r dessen Energieinhalt.
NRMSE = 1−Fit, also der normalisierte mittlere quadratische Fehler, wichtet nun
also den Energieinhalt des Modellfehlers u¨ber den Energieinhalt eines Referenzver-
laufes. Der Fit stellt dazu die normalisierte mittlere quadratische Gu¨te dar.
Bewertung der Regelgu¨te Im Vergleich verschiedener Regelalgorithmen an ei-
nem Prozess ist es notwendig diese objektiv miteinander vergleichen zu ko¨nnen. An
dieser Stelle sind insbesondere die beiden Werte des Integral absolute error (IAE)
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Hierbei wird fu¨r den IAE die Summe der Fla¨che unter dem Regelfehlerzeitverlauf
berechnet. Dies gibt ein Maß u¨ber die gesamte gerichtete Abweichung zum Sollwert.
Beim ISE wird das Quadrat dieser Fla¨che aufsummiert. Hier kann ein Maß u¨ber die
Na¨he bzw. die Entfernung zwischen Soll- und Ist-Wert gewonnen werden. Gemeinsam
ist so eine Aussage zu Mittlerer Gesamtabweichung und Sollwertfolge mo¨glich.
3.2.5 Ausgewa¨hlte Strategien zur robusten Regelung
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten eine allgemeine Einfu¨hrung zur Sys-
tem- und Signaldarstellung sowie zur Problematik einer Regelung gegeben wurde,
soll der Fokus nun auf ausgewa¨hlte Strategien zur Regelung gelegt werden. Die dar-
gestellten Strategien werden im Rahmen dieser Arbeit, insbesondere in Kapitel 5
verwendet.
Die robuste Auslegung und die Synthese von robusten Regelungen fu¨r verschiedene
Anwendungen ist eine der Kerndisziplinen der Regelungstheorie. In einer Vielzahl
existierender Regelungsstrategien fu¨r verschiedene Probleme, existieren auch viel-
versprechende Ansa¨tze zur robusten Regelung. In dieser Arbeit spielen neben der
empirischen Einstellung eines klassischen PI-Reglers mit zusa¨tzlichem Anti-Windup
die Methoden der H∞-Synthese und der µ-Synthese eine herausragende Rolle.
Robuste PI-Regelung Der PI-Regler bildet die einfachste Reglerstruktur, wel-
che eine verschwindende bleibende Regelabweichung nach sprungfo¨rmiger Anregung
eines Systems verspricht. Hier existieren viele Erfahrungen, einen PI-Regler robust
zu parametrieren und entsprechend hohe Betrags-, sowie Phasenreserven zu errei-
chen (siehe Abschnitt 3.2.3), die bereits in Softwareplattformen zur Reglersynthese,
wie zum Beispiel der Matlab - robust control toolbox [138] oder der Matlab - control
system toolbox [137] implementiert sind. Eine u¨bliche Umsetzungsvariante ist die
Implementierung als Parallelstruktur:
K(s) = KP +
KP
TN · s. (3.14)
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Hierin bilden KP und KP/TN die Reglerparameter. In der realen Anwendung ei-
nes Reglers ist der mo¨gliche Bereich der Stellgro¨ße meist beschra¨nkt. Diese Stell-
gro¨ßenbeschra¨nkung fu¨hrt dazu, dass reale Umsetzungen einer Regelung entgegen Ih-
rer theoretischen Umsetzung meist nichtlinear sind. In diesem Fall kann es zum soge-
nannten Windup-Effekt kommen. Kann die Stellgro¨ße aufgrund Ihrer Beschra¨nkung
keine ausreichende Streckenreaktion erzeugen, so summiert sich der I-Anteil des
Reglers auf. Dies kann im Falle von Regelfehlera¨nderungen eine erhebliche Tra¨gheit
des Regelkreises bis hin zu Instabilita¨t erzeugen. Zur Unterbindung dieses Verhal-
tens gibt es Methoden des sogenannten Anti-Windup, die ein Aufsummieren des
I-Anteils im Regler verhindern. Ein Anti-Windup kann somit positiv zur Robustheit
eines Systems beitragen. [85]
H∞-Synthese Das Verfahren der H∞-Synthese basiert im Wesentlichen darauf,
dass ein Regler fu¨r einen gegebenes verallgemeinertes Prozessmodell numerisch ite-
rativ so ausgelegt wird, dass der verallgemeinerte Regelkreis intern stabil ist und die
gro¨ßte Eingangs-Ausgangs-Versta¨rkung von Fl(P,K) u¨ber alle energiebeschra¨nkten
Signale minimiert wird (siehe Abbildung 3.8). Dabei ist es mo¨glich mittels der
Einfu¨hrung von virtuellen Systemausga¨ngen und Wichtungsfunktionen (We und Wu)
im Entwurfsprozess bereits gewu¨nschte Gu¨teforderungen an den Regelkreis einzu-
bringen (siehe Abbildung 3.9). Dabei ist zu beru¨cksichtigen, dass Gu¨teforderungen
durchaus kontra¨r sein werden. Werden strenge Forderungen an die Sollwertfolge bzw.
die Sto¨runterdru¨ckung gestellt und werden gleichzeitig strenge Forderungen an die
Stellwertbegrenzung gestellt, so besteht die Gefahr, das es keinen entsprechenden
Regler geben kann.












Abbildung 3.9: Standardregelkreis mit Hilfsausga¨ngen fu¨r H∞-Synthese
Gleichzeitig ist es mittels dieser Methode auch mo¨glich, Unbestimmtheiten der Re-
gelstrecke nach Abschnitt 3.7 zu adressieren. Dabei muss die Unbestimmtheit im
verallgemeinerten Prozessmodell modelliert sein. Fu¨r weitergehende Informationen
wird an dieser Stelle [158] empfohlen.
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µ-Synthese Existieren Informationen u¨ber die Art bzw. die Struktur der Un-
bestimmtheit, so la¨sst sich die Methode der µ-Synthese nutzen. Dabei wird (mit
Ru¨ckblick auf Abbildung 3.8) der strukturierte Singula¨rwert eines robusten Regel-
problems mo¨glichst minimiert. Das Regelungsproblem wird analog zur H∞-Synthese
beschrieben. Der strukturierte Singula¨rwert
µ∆S =
1
inf{σ¯(∆) : ∆ ∈ ∆S, det(I −M ·∆) = 0} (3.15)
beschreibt mit Bezug zu einer blockdiagonal strukturierten Menge von Unbestimmt-
heitsmatrizen ∆S die maximale Eingangs-Ausgangs-Versta¨rkung, die eine Matrix M
unter Einwirkung der Unbestimmtheit ∆ ausu¨ben darf, bevor das Gesamtensemble
unter Beru¨cksichtigung aller Gu¨teforderungen instabil wird. Mit Ausnutzung dieser
Zusammenha¨nge bietet die µ-Synthese nun eine numerisch iterative Approximation
eines Reglers, der den strukturierten Singula¨rwert minimiert [158]. Vereinfacht wird
numerisch iterativ ein Regler synthetisiert, der fu¨r alle modellierten Unbestimmt-
heiten robuste Gu¨te und damit einhergehend robuste Stabilita¨t garantiert. Im Ge-
gensatz zur H∞-Synthese versta¨rkt sich hier das Risiko kontra¨rer Gu¨teforderungen,
da durch das Einbringen der robusten Gu¨te hier eine kleinere Menge an Reglern
existiert. Die Gefahr des Nichtfindens eines passenden Reglers ist ho¨her. An dieser
Stelle ist abzuwa¨gen, ob strengere Gu¨teforderungen oder geringere Gu¨teforderungen
mit entsprechender Umsetzung fu¨r alle modellierten Unbestimmtheiten wichtiger
sind.
3.3 Automatisierung extrakorporaler Zirkulation
3.3.1 Stand der Automatisierung der ex-vivo
Organperfusion
1 Im Umfeld der kommerziell erha¨ltlichen Perfusionssysteme aus Abschnitt A sind
aktuell keine u¨bergreifenden Konzepte zur Mehrgro¨ßenregelung bzw. zur jeweiligen
Prozessfu¨hrung bekannt. In den meisten Systemen sind lediglich Einzelgro¨ßenrege-
lungen implementiert. Weiterhin existieren aktuell wenige wissenschaftliche Ansa¨tze.
Der Hersteller Transmedics, Inc. schu¨tzt in Patentschriften eine Pumpenantriebsein-
heit, die unter Nutzung einer Zentrifugalpumpe eine Druckregelung und insbeson-
dere einen pulsatilen Volumenstrom bereitstellen kann [52]. Zusa¨tzlich wird in be-
nannter Patentschrift eine Heizvorrichtung zur direkten elektrischen Wa¨rmung des
Perfusates benannt, doch nicht na¨her beschrieben.





3.3 Automatisierung extrakorporaler Zirkulation
Zentrifugalpumpe, was eine A¨hnlichkeit zu Transmedics, Inc. nahelegt. Eine Sauer-
stoffkonzentrationssteuerung wird mittels Mischung von konzentriertem Sauerstoff
und Luft bei variablem Gasvolumenstrom realisiert [115]. Eine ausfu¨hrlichere Be-
schreibung von Stellstrategien zur Blutgasregelung ist in Abschnitt 5.4 zu finden.
Auch die Gera¨tesysteme der Hersteller Vivoline MEdical, AB. und Xvivo, AB. bein-
halten einfache Volumenstromregelungen im Rahmen der verbauten OEM-Zentrifu-
galpumpen [145] [154].
Systeme zur ex-vivo Nierenperfusion, speziell der Hersteller OrganAssist, Organ Re-
covery Systems und der IGL Group sind passiv mittels Ka¨ltereservoir temperiert.
Neben einfachen Druckregelungen zur Perfusion sind jeweils keine weiteren Regelun-
gen implementiert [113] [112] [59]. Es ist zum Zeitpunkt der Recherchen , die dieser
Arbeit zu Grunde liegen, keine u¨bergreifende Mehrgro¨ßenbetrachtung der Automa-
tisierung eines Systems zur ex-vivo Organperfusion bekannt.
Im Bereich wissenschaftlicher Vorarbeiten existieren von Hexamer et al. individu-
elle Untersuchungen zur Regelung der Perfusion isolierter Herzen. Hierbei wurden
Druckregelungen fu¨r den arteriellen Perfusionsdruck und die Herznachlasten, eine
Temperaturregelung, sowie eine Blutgasregelung mit Gasmischung implementiert.
Dabei wurden isolierte Einzelgro¨ßenregelungen entwickelt, die maßgeblich eine Blut-
gasregelung zum Ziel haben [120]. Der Ansatz zur Blutgasregelung findet sich in [99]
wieder.
3.3.2 Vorarbeiten im Bereich der Herz- und
Lungenunterstu¨tzungssysteme
In Bezug auf die Systemautomatisierung sind sich die Techniken der HLM und der
ECMO sehr a¨hnlich. Die enthaltenen Systemkomponenten und auch die Anwen-
dungsziele sind weitgehend gleich.
Wa¨hrend eines Einsatzes eines extrakorporalen Lebensunterstu¨tzungssystemes sind
viele der Teilfunktionen im klinischen Alltag unbemerkt automatisiert. Einzelgro¨ßen-
regelungen finden sich in den einzelnen Systemmodulen. Verwendete Blutpumpen
funktionieren unter Nutzung von Drehzahlregelungen zur Ansteuerung der verwen-
deten Elektromotoren [129].
Eine Einstellung der im Oxygenator transportierten Mengen von Sauerstoff und
Kohlendioxid kann durch automatisierte Variation der Gaspartialdru¨cke im Pro-
zessgas stattfinden. Auch dies ist im klinischen Alltag nicht u¨blich. Die Einstellung
des Prozessgases erfolgt manuell [99]. Weiterhin wird das Blut im extrakorpora-
len Zweig innerhalb des Oxygenator temperiert. Dazu wird ein Wa¨rmetauscher mit
einem externen Thermostatkreislauf verbunden. Innerhalb dieses Thermostatkreis-
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laufes erfolgt eine Regelung der Temperatur des Konvektionsmediums [140]. Der
Umfang der Beru¨cksichtigung anwendungsspezifischer Besonderheiten, wie Grenz-
werten, Sa¨ttigungen, etc. ist nicht bekannt. Gru¨nde fu¨r die bisherige mangelhafte
Etablierung der Automatisierungstechnik liegen in regulatorischen Sicherheitsanfor-
derungen fu¨r medizinische Gera¨tetechnik.
Im internationalen Umfeld gab es in der Vergangen u¨berschaubare Bemu¨hungen zur
Automatisierung der Herz-Lungen-Maschine. Auf Basis der Modellierung des Aus-
tauschverhaltens in der menschlichen Lunge [53] konnte von Hexamer et al. zuna¨chst
ein mathematisches Zwei-Kompartimente-Modell adaptiert werden, um den Gasaus-
tausch von Sauerstoff und Kohlendioxid in einem Oxygenator zu modellieren. Dabei
wurden fu¨r die Kompartimente Blut und Prozessgas jeweils Volumenbilanzen als Ba-
sis der Modellbildung genutzt. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieses Modell ebenfalls
genutzt. Daher wird fu¨r eine ausfu¨hrlichere Modelldarstellung auf Abschnitt 5.4 ver-
wiesen.
Im Rahmen einer Promotion wurden spa¨ter von Misgeld in Bochum vielverspre-
chende Einzelregelungen fu¨r den Blutfluss einer Zentrifugalpumpe, dem arteriel-
len Blutdruck am Patienten und der Partialdru¨cke von Sauerstoff und Kohlendi-
oxid im Patienten entwickelt. Eine Ausfu¨hrliche Diskussion, was automatisiert wer-
den muss, wurde geta¨tigt. Auf Basis einer ausfu¨hrlichen Modellbildung und Simu-
lation konnten verschiedene konservative robuste Regelungsansa¨tze evaluiert wer-
den. Aufgrund der starken nichtlinearen Eigenschaften der Prozesse zeigte sich eine
U¨berlegenheit statischer Entwurfsmechanismen, wie H∞ -loop shaping und robuste
PI-Regelung gegenu¨ber modellbasierten adaptiven Verfahren. Gleichzeitig konnte
dem klassischen PI-Regler kein nennenswerter Nachteil gegenu¨ber komplexen Rege-
lungsansa¨tzen nachgewiesen werden. [99]
In Aachen bescha¨ftigten sich Kopp et al. auch mit der Entwicklung automatisierter
Therapiesysteme. Hier stand die Patientensicherheit im Fokus der Anwendung. Man
betrachtet hier das Vorhandensein einer Systemautomatisierung als Voraussetzung
fu¨r eine prozessbegleitende, modellbasierte Fehlerdiagnose. So wurde ein Konzept
zur Eigenu¨berwachung eines automatisierten ECMO-Systems vorgestellt [72]. Eben-
falls in Aachen beschrieben Walter et al. eine Lo¨sung zur Langzeitautomatisierung
eines ECMO-Systems. Man testete im porcinen Tierversuch eine Blutgasregelung
auf Basis von PI-Reglern mit Anti-Windup jeweils fu¨r Sauerstoff und Kohlendi-
oxid. Um einer Verkopplung des Blutgastransportes mit dem Systemblutvolumen-
strom zu begegnen, integrierte man hier ebenfalls ein statisches Gain-Scheduling,
also ein stufenweises Anpassen der jeweiligen Reglerparameter an aktuellen Volu-
menstrombereich. Als Stellstrategie kam der Ansatz nach Misgeld zu Anwendung
[147]. Neben diesen konservativen Ansa¨tzen zur Automatisierung der extrakorpora-
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len Zirkulation gab es auch Ansa¨tze auf Basis wissensbasierter unscharfer Methoden
von Mendoza et al. [94]. Hier nutzte man einen adaptiven Fuzzy-Regelungsansatz fu¨r
die Einstellung des Volumenstromes von Blut und Prozess im Oxygenator wa¨hrend
eines ECMO-Einsatzes zur Einstellung des mittleren arteriellen Druckes und der
arteriellen Konzentration von Sauerstoff des Patienten. Hinzu kommt der Vergleich
verschiedener Regelungsansa¨tze von Baumgartner et al.. Hier wurden fu¨r einen Pa-
tienten, der als dreielementiger Windkessel dargestellt wurde, im Fall der Regelung
des mittleren arteriellen Blutdruckes die Ansa¨tze der PI-Regelung, ein H∞-Regler
und ein PI-Fuzzy-Regelungsansatz verglichen [6]. Allgemein zeigte sich, dass der
wissensbasierte Ansatz einfach zu erstellen ist. Jedoch konnten die modellbasierten
Ansa¨tze eine bessere Performance zeigen. So zeigte die klassische PI-Regelung die
beste Regelgu¨te. Ein Fuzzy-Ansatz wird im Falle der unmo¨glichen Modellierbarkeit
empfohlen [95].
3.4 Zusammenfassung zum aktuellen Stand
Im den vorangegangenen Abschnitten wurden die klinischen Randbedingungen zur
Organtransplantation, sowie eine intensive Hintergru¨nde zur Organperfusion dar-
gestellt. Im Anschluss wurde eine Einfu¨hrung in die fu¨r diese Arbeit wichtigsten
Aspekte der Regelungstheorie gegeben. Bis dahin dienen die Informationen als Wis-
sensbasis fu¨r diese Arbeit. In der Fortfu¨hrung wurde schließlich der Stand der aktuel-
len Gera¨tetechnik zur Organperfusion dargestellt. Daraus ließen sich technologische
und wissenschaftliche Lu¨cken aufzeigen, die in den folgenden Abschnitten dieser Ar-
beit explorativ bedient werden. Schließlich wurden Parallelen zu anderen Techniken
der extrakorporalen Lebensunterstu¨tzung aufgezeigt, wobei hier ebenfalls ein Stand
der Automatisierung dargestellt wurde. Daraus la¨sst sich nun eine Eingrenzung der
dieser Arbeit zugrunde liegenden Methoden zur Prozessautomatisierung ableiten.
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4 Generalisierte Ansa¨tze zur
Perfusion von Organen
Dieses Kapitel wird sich mit allgemeinen Ansa¨tzen zur Automatisierung der ku¨nstli-
chen ex-vivo Perfusion isolierter Organe bescha¨ftigen. Dazu werden zuna¨chst ausge-
hend von der Physiologie des Organismus beno¨tigte technische Funktionseinheiten
eines Perfusionssystemes hergeleitet. Dazu werden beteiligte Prozessgro¨ßen verall-
gemeinert fu¨r verschiedene Perfusionstechniken (vgl. Abschnitte 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1,
2.5.1) in Kontext gesetzt. In Fortfu¨hrung dessen wird das verallgemeinerte Rege-
lungsproblem des Prozesses der Organperfusion aufgezeigt. Rahmenbedingungen zur
Automatisierung werden abgeleitet. Anschließend wird eine Strategie zur Prozessre-
gelung der ex-vivo Organperfusion entwickelt.
4.1 Organperfusion allgemein
Ein Organismus besteht aus vielen funktionellen Komponenten. Diese besitzen kom-
plexe und individuelle Funktionen und Funktionalita¨ten (vgl. Abschnitte 2.2.1, 2.3.1,
2.4.1, 2.5.1). Gleichzeitig besitzen alle Komponenten bzw. Organe eines Organismus
a¨hnliche physiologische und anatomische Bedu¨rfnisse. Ein inneres Organ ist im Rah-
men der Entwicklung von Perfusionstechnik als Bedu¨rfnistra¨ger zu betrachten. Zu
den gemeinsamen Bedu¨rfnissen eines Organs geho¨ren die prima¨ren Funktionen der
Bereitstellung geeigneter spezifischer Konzentrationen der Blutgase Sauerstoff und
Kohlenstoffdioxid sowie verschiedener essentieller Na¨hrstoffe, der Temperierung, der
Blutversorgung und Organlagerung. Die Funktionen und mo¨gliche technische Um-
setzungen sind nachfolgend kurz umrissen.
Oxygenierung/Dekarboxylierung Die Zellen eines Organismus bzw. eines Or-
gans beno¨tigen eine Energiezufuhr in Form von Adenosin-Tri-Phosphat (ATP), um
ihrer Bestimmung gema¨ß zu funktionieren. ATP wird unter Verbrauch von Sauerstoff
innerhalb der Atmungskette in Mitochondrien1 gebildet. Dieser Prozess erfordert die
1Teil des Energiestoffwechsels in Zellbestandteilen (Mitochondrien).
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kontinuierliche Versorgung von Gewebe mit ausreichend Sauerstoff. In engen Gren-
zen ko¨nnen Zellen unter Verbrauch von Energiereserven einen kurzzeitigen Ausfall
der Sauerstoffversorgung kompensieren. Im weiteren Verlauf der Sauerstoﬄosigkeit
bezieht die Zelle ihre Energie aus anaerober Glykolyse. Dabei tritt ein erho¨hter
Glukosebedarf auf und es wird Lactat gebildet. Dieses kann nur unzureichend ab-
transportiert werden und fu¨hrt zu einer nicht-respiratorischen Azidose2. Nach einer
Phase der Funktionsbeeintra¨chtigung stirbt die Zelle. Ist die Zufuhr von Sauerstoff
u¨berho¨ht, entstehen freie Sauerstoffradikale, welche durch schnelle Reaktion mit Zell-
bestandteilen die Zelle scha¨digen.
Wa¨hrend der Bildung von ATP entsteht Kohlendioxid, welches als Stoffwechselpro-
dukt abgefu¨hrt werden muss. Geschieht dies nicht oder unzureichend, fu¨hrt dies zu
einer respiratorischen Azidose, da sich Kohlendioxid in Wasser lo¨st und Kohlensa¨ure
entsteht. Diese Situation fu¨hrt letztlich ebenfalls zum Zelltod. Wird zu viel Kohlen-
dioxid entfernt, fu¨hrt dies zu einer respiratorischen Alkalose, was die Zellfunktionen
bis hin zum Zelltod beeintra¨chtigt.[75]
Die Zufuhr von Sauerstoff (Oxygenierung) und Abfuhr von Kohlendioxid (Dekar-
boxylierung) zum bzw. vom Gewebe geschieht physiologisch durch konvektiven Stoff-
transport u¨ber das Perfusat. Diese Funktionalita¨t kann fu¨r die ex-vivo Perfusion von
Organen u¨bernommen werden. Der Transport der Atemgase Sauerstoff und Kohlen-
dioxid von einem Prozessgas zum Perfusat kann durch einen Blutgasaustauscher
durchgefu¨hrt werden [140]. Eine auf das perfundierte Organ abgestimmte Zu- bzw.
Abfuhr der Atemgase ist gema¨ß der oben gezeigten Randbedingungen der Physio-
logie unabdingbar. Nachfolgende Tabelle 4.1 soll den Bedarf verschiedener Organe
darstellen.
Tabelle 4.1: Physiologischer Sauerstoffbedarf verschiedener Organe
Organ Sauerstoffbedarf in
ml/min/100g
Herz (in Ruhe) 10 [54]





Technisch umsetzbar ist die Gasaustauschfunktion einer Lunge durch einen soge-




Abbildung 4.1: (links) Mikroskopische Darstellung der poro¨sen Struktur einer Oxy-
genatormembran [134]; (rechts) Illustration der Funktionsweise eines
Oxygenators
Funktionsprinzipien. Dazu za¨hlen der Blasenoxygenator, der Filmoxygenator und
der Membranoxygenator. Mittlerweile finden fast ausschließlich Hohlfasermembran-
oxygenatoren Anwendung [62]. Diese bestehen aus einem Bu¨ndel von mikroporo¨sen
gaspermeablen Polyethylen- bzw. Polymethylpenthenhohlfasern [93]. Im Inneren der
Hohlfasern stro¨mt ein Prozessgas durch den Oxygenator. Das Perfusat umstro¨mt die
Fasern im Oxygenator. Das grundlegende Funktionsprinzip und eine mikroskopische
Darstellung der Fasern sind in Abbildung 4.1 abgebildet. Die meisten Modelle be-
sitzen einen in den Oxygenator integrierten Wa¨rmetauscher zur Temperierung des
Perfusates [62].
Stoffwechselbezogene Versorgung Die stoffwechselbezogene Versorgung eines
Organs umfasst allgemein betrachtet zuna¨chst die Zufuhr von Energietra¨gern und
funktionswichtigen Stoffen zu Zellen. Zu den Energietra¨gern za¨hlen neben ATP auch
Glukose als Basis fu¨r die Erzeugung von ATP. Funktionswichtige Stoffe sind verschie-
dene Ionen und Enzyme sowie Hormone. Prima¨r wichtig im Rahmen der Perfusions-
technik sind hier Energietra¨ger und bestimmte Ionen im Perfusat. Der Energiebedarf
verschiedener Organe kann Tabelle 4.1 entnommen werden. Ohne Energietra¨ger kann
eine Zelle und somit auch ein Organ seine Funktionalita¨t und das Leben nicht auf-
rechterhalten.
Die wichtigsten Ionen sind Natrium-, Kalium-, Calcium-, Magnesium-, Chlorid-, Bi-
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karbonat- und Phosphationen. Natrium, Kalium und Chloridionen sind maßgeblich
an der Funktionsweise der Elektrophysiologie einer Zelle und somit an der grundle-
genden interaktiven Funktionsweise eines Organes beteiligt. Der Mechanismus des
aktiven Ionentransportes von Natrium und Kalium sowie an vielen Stellen auch
Calcium ist die Grundlage dafu¨r [124]. Gleichzeitig sind alle Stoffe, die im Perfusat
transportiert werden beteiligt an der Aufrechterhaltung der Osmolarita¨t einzelner
Flu¨ssigkeitsra¨ume. Entgleist die Osmolarita¨t an einer Stelle, so fu¨hrt dies je nach
Richtung der Abweichung zu einer Hypo- bzw. Hyperhydratation. Ersteres la¨sst
Zellen austrocknen und sterben. Letzteres la¨sst Zellen anschwellen oder fu¨hrt zu
Embolien, was wiederum auch zum Zelltod fu¨hrt. [118]
Eine technische Umsetzung der Zufuhr und Abfuhr von Stoffen zu einzelnen Gewe-
beabschnitten basiert hauptsa¨chlich auf der Zugabe von Ionen, der Verdu¨nnung von
bereits vorhandenem Perfusat und der Verteilung der Stoffe durch einen Antrieb. Die
Zufuhr von Ionenlo¨sungen in das Perfusat erfolgt mittels hoch genauer elektrischer
Dosiereinrichtungen, insbesondere Spritzenpumpen [140]. Die Verdu¨nnung des Perfu-
sates erfolgt hingegen durch die Zufuhr von reinem Wasser. Um lokal u¨berho¨hte bzw.
unterschrittene Stoffkonzentrationen im Perfusat zu vermeiden, ist es zweckma¨ßig
die Nachdosierung in ein tempora¨res Perfusatreservoir vorzunehmen.
Temperierung Eine der Hauptaufgaben eines Organismus ist die Temperierung
der einzelnen Organismusbestandteile. Jedes Organ hat seine individuelle Arbeit-
stemperatur [117]. Ist die Temperatur erniedrigt, laufen chemische Stoffwechselpro-
zesse verlangsamt oder gar nicht ab. Die Erniedrigung der Temperatur um 10 K
bewirkt im Mittel eine Reduktion der Stoffwechselaktivita¨t von Gewebe um den
Faktor 2 [39]. Dies fu¨hrt im Weiteren zum Aussetzen lebenswichtiger Muskelfunk-
tionen und ferner zum Tod des Organismus. Außerdem laufen notwendige chemische
Reaktionen zum Abbau von toxischen Stoffwechselendprodukten verlangsamt oder
nicht mehr ab. Ist die Temperatur erho¨ht, droht ab einer Temperatur von ca. 42◦C
die Denaturierung3 von Proteinen. Dies fu¨hrt zum Zelltod [140].
Im allgemeinen besteht die Notwendigkeit, jedem Organ bzw. Gewebe eine indivi-
duell optimale Temperatur zur Verfu¨gung zu stellen.
Die technische Umsetzung der Temperierungsfunktion eines Organismus kann un-
terschiedlich ausfallen. Die Wa¨rmezu- bzw. abfuhr mit Nutzung des Perfusates als
konvektivem Transportmedium liegt hier am na¨chsten. Die Wa¨rme kann mittels
Wa¨rmetauschern aus einem externen Thermostat oder direkt mit Heiz- bzw.- Ku¨hl-
aggregaten ausgetauscht werden. Externe Wa¨rmetauscher zur Perfusattemperierung
sind in den meisten modernen Oxygenatoren bereits enthalten. Alternativ kann Ge-
3Irreversible, zersto¨rende strukturelle Vera¨nderung von Proteinen.
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webe mittels elektrischer Heiz- bzw. Ku¨hlgera¨te durch direkte Integration in eine
Lagerungseinheit temperiert werden.
Blutversorgung In den vorangegangenen Abschnitten wurde allgemein die Not-
wendigkeit der Versorgung von Gewebe innerhalb eines Organismus mit Stoffen und
Energie beschrieben. Der Stoff- bzw. Wa¨rmetransport kann dabei makroskopisch be-
trachtet diffusiv oder auch konvektiv geschehen. Lediglich der konvektive Transport
im Perfusat als Transportmedium reicht aus, um die beno¨tigten Mengen an Stoffen
und Wa¨rme zur Verfu¨gung zu stellen [65]. Erst im mikroskopischen Maßstab spielen
diffusive Transportvorga¨nge eine gro¨ßere Rolle.
Im menschlichen Organismus ist die Menge des gefo¨rderten Perfusates bzw. des
Blutes unter anderem abha¨ngig vom Bedarf des Organismus. Die Blutversorgung
funktioniert adaptiv in Abha¨ngigkeit verschiedener Prozessgro¨ßen [124]. Gleichzei-
tig wirkt die Menge des gefo¨rderten Perfusates massiv auf den lokal herrschenden
Perfusionsdruck. Um diesen Einfluss zu kompensieren, haben viele Arterien die Funk-
tionalita¨t, ihren Stro¨mungswiderstand zu vera¨ndern und sich so an gea¨nderte Be-
dingungen anzupassen [12].
Zur technischen Umsetzung der Perfusatversorgung geho¨ren funktionell zwei Funkti-
onskomponenten. Die erste Komponente ist ein Reservoir, dass es ermo¨glicht, gro¨ßere
Mengen an Perfusat zwischenzuspeichern. Fu¨r diese Komponente gibt es bereits vie-
le verschiedene Modelle auf dem Markt, die prima¨r fu¨r den Einsatz wa¨hrend einer
ECMO bzw. eines kardiopulmonalen Bypass ausgelegt sind. Moderne sogenannte
Kardiotomiereservoire beinhalten neben einer Stro¨mungsfu¨hrung zur Reduzierung
von Ha¨molyseeffekten auch Filtereinrichtungen zur Vermeidung von Embolien [140].
Die zweite Funktionskomponente zur Umsetzung der Perfusatversorgung ist eine
ha¨mokompatible Pumpe. Hierbei gibt es zwei grundlegende Funktionsprinzipien.
Rotationspumpen oder auch Zentrifugalpumpen basieren auf einem schnell drehen-
den Rotor innerhalb eines perfusatfu¨hrenden Pumpenkopfes. Geringe Reibungskra¨fte
zwischen Perfusat und Rotor beschleunigen das Perfusat. Dieser Effekt wird als
Antrieb genutzt [100]. Alternativ ist der Einsatz von Verdra¨ngerpumpen mo¨glich.
Hierbei gibt es Rollenpumpen, die zyklisch Volumen aus einem perfusatfu¨hrenden
Schlauch pressen[140]. Weiterhin gibt es Membranpumpen, die a¨hnlich einem mensch-
lichen Ventrikel Perfusat zyklisch ansaugen und auspressen. Der Volumenstrom wird
hier durch Ru¨ckschlagventile gerichtet [104].
Lagerung Neben der Zu- und Abfuhr von Stoffen und Energie zu bzw. von einem
Organ, spielt auch die Lagerung dessen in einem Organismus eine entscheidende
Rolle. Im physiologischen Fall hat jedes Organ eine spezielle Art der Lagerung. Im
Falle des Herzens, ist dies der Herzbeutel, welcher das Herz fixiert und gleichzeitig
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Zusammenwirkens der Teilfunktionen
seine Arbeit ermo¨glicht [124]. Die Lunge ist durch Lungen- und Rippenfell beweg-
lich gelagert [74]. Die Nieren sind durch die Nierenkapseln und zusa¨tzlich Fettkapseln
mechanisch und auch thermisch isoliert [124]. Die Leber ist gleitend bzw. schwebend
gelagert und erfa¨hrt durch das Zwerchfell eine sanfte zyklische Kompression, welche
die hepatische Mikrozirkulation verbessert [127].
Die technische Umsetzung einer Organlagerung stellt technisch betrachtet große Her-
ausforderungen dar. Jedes Organ muss individuell gelagert werden. Kommerziell ge-
nutzt werden in den meisten Fa¨llen Hartschalen, die an die Form des gelagerten
Organes angepasst sind verwendet. Viele Umsetzungen beinhalten gleichzeitig Sieb-
strukturen, die ein Ablaufen von austretendem Perfusat ermo¨glichen [52, 153, 107].
Zusammenfu¨hrung Ausgehend von den hier aufgezeigten allgemeinen Funkti-
onseinheiten kann nun ein organu¨bergreifendes allgemeines Prozessschema mit be-
teiligten Prozesszustandsgro¨ßen dargestellt werden (Abb. 4.2). Dieses Prozesssche-
ma liegt allen Techniken zur Organperfusion zu Grunde. Die Abbildung illustriert
zusa¨tzlich zur Struktur bereits die Mo¨glichkeiten zur technischen Umsetzung der
einzelnen Bedu¨rfnisse eines Organes.
Die expliziten individuellen Umsetzungen werden sich jedoch spa¨ter unterschei-
den. Auf diese individuelle Problematik soll am Beispiel der Nierenperfusion in
Abschnitt 5 exakt eingegangen werden.
4.2 Ableitung des Regelungsproblems
Fu¨r die Definition des vorliegenden Regelungsproblems werden im dargestellten
Mehrgro¨ßenprozess alle beteiligten physikalischen Gro¨ßen als Prozessgro¨ßen interpre-
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tiert. Jeder physikalische Prozess kann theoretisch durch einen Satz beliebig komple-
xer Differentialgleichungen mathematisch beschrieben werden. In den meisten An-
wendungsfa¨llen genu¨gt eine Differentialgleichung. Ein fundamentales Problem der
Regelungstheorie sind unbekannte bzw. mathematisch bisher nicht beschreibbare
Prozesse. Zu diesen za¨hlen auch in weiten Bereichen die Organperfusionsprozesse.
Eine direkte Ableitung von allgemeinen Zustandsgro¨ßen bzw. Zustandsgleichungen
ist daher nicht mo¨glich. Die genaue mathematische Modellierung muss individu-
ell auf die individuelle Systemtechnik und Organperfusionstechnik ausgelegt sein.
Na¨here Betrachtungen dazu werden beispielhaft fu¨r die Nierenperfusion in Abschnitt
5 gegeben. An dieser Stelle erfolgt die abstrakte Darstellung des verallgemeinerten
Problems.
4.2.1 Identifikation der Prozessstruktur und Analyse der
Prozessgro¨ßen
Nachdem im vorhergehenden Abschnitt allgemein beteiligte Teilprozesse der ex-
vivo Organperfusion abgeleitet wurden, sollen nun zuna¨chst die am Gesamtpro-
zess beteiligten Prozessgro¨ßen identifiziert werden. Diese spielen in spa¨teren auto-
matisierungstechnischen Betrachtungen eine wichtige Rolle. Der erste Schritt dazu
liegt in der Abstrahierung des verallgemeinerten Prozesses aus dem Aufbau von
Abbildung 4.2 und der umstrukturierten Darstellung als verallgemeinertes Mehr-
gro¨ßenregelungsproblem [50]. Zur Veranschaulichung der Mehrgro¨ßenstruktur eines
geregelten verallgemeinerten Organperfusionsprozesses dient Abbildung 4.3. Hierin




























Abbildung 4.3: Abstrahierter Organperfusionsprozesses als Mehrgro¨ßenregelungs-
problem
Nachfolgend sollen zur na¨heren Prozessinterpretation die abgeleiteten Prozessgro¨ßen
mit betrachtet werden.
Temperaturen Am Perfusionsprozess sind verschiedene Temperaturen beteiligt,
da im Prozess sowohl Wa¨rmequellen, als auch Wa¨rmesenken vorhanden sind. Hier
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erfolgt nun eine erste Betrachtung. Genauere Ausfu¨hrungen zur Thermodynamik
der Organperfusion sind in Kapitel 5 enthalten. U¨blicherweise werden im Rahmen
von Gera¨tetechnik fu¨r die extrakorporale Zirkulation in Oxygenatoren enthaltende
Flu¨ssigkeitswa¨rmetauscher verwendet. Der Wa¨rmetauscher u¨bertra¨gt Wa¨rme zwi-
schen Perfusat und einem Konvektionsmedium. Das Konvektionsmedium wird mit-
tels eines Thermostats u¨ber Wa¨rmeleitung temperiert. Die Thermostattemperatur
Tth spiegelt die Arbeitstemperatur einer externen Heizeinheit wieder. Aufgrund des
nicht idealen U¨bertragungswirkungsgrades ηth =
Tperf
Tth
< 1 eines Wa¨rmetauschers,
kann die Perfusattemperatur praktisch nicht identisch mit der Thermostattempera-
tur sein. Dabei stellt die Perfusattemperatur Tperf die Temperatur des Perfusates
unmittelbar nach dem Durchlaufen des Wa¨rmetauschers dar. Die Wa¨rmeverteilung
im Gewebe des jeweils perfundierten Organ wird als homogen idealisiert. Eine di-
rekte Messung einer Organtemperatur TOrgan wu¨rde das Einbringen eines Sensors in
das Organ notwendig machen. Betrachtet man das Kapillargeflecht eines Organs als
Wa¨rmetauscher mit hohem Wirkungsgrad und nimmt man das Organ als thermisch
homogen an, so repra¨sentiert die Perfusattemperatur unmittelbar nach dem Orga-
naustritt die Organtemperatur.
Aufgrund der funktionellen Wichtigkeit von Perfusat- und insbesondere Organtem-
peratur, werden diese beiden als Regelgro¨ßen fu¨r die Automatisierung eines verallge-
meinerten Perfusionsprozesses gesetzt. Stellgro¨ßen fu¨r die Regelung der genannten
Temperaturen sind prinzipiell Wa¨rmemengen, die dem Prozess durch Heizeinrich-
tungen zugefu¨hrt werden und der Perfusatvolumenstrom, da dieser die Verteilung
der Wa¨rme im Perfusionssystem limitieren kann.
Hydraulische Gro¨ßen Wichtige hydraulische Prozessgro¨ßen sind der Perfusat-
volumenstrom flow und der arterielle Perfusionsdruck Part. Je nach Art des per-
fundierten Organs, kann es hier mehrere Gefa¨ßdru¨cke geben. In Abschnitt 4.1 ist
bereits die besondere Wichtigkeit dieser Gro¨ßen beschrieben worden. Sie sind da-
her als weitere Regelgro¨ßen fu¨r die Prozessautomatisierung der allgemeinen ex-vivo
Organperfusion notwendig. Die Wahl mo¨glicher Stellgro¨ßen ist hier abha¨ngig von
der Art der verwendeten Perfusatpumpe. Im Falle einer Zentrifugalpumpe, ist die
Stellgro¨ße der Pumpe dessen Fo¨rderdruck infolge ihrer Drehzahl. Der Volumenstrom
stellt sich dann dem Systemperfusionswiderstand folgend ein. Diese Systemlast ist
in Grenzen auch als Stellgro¨ße nutzbar.
Im Falle der Nutzung einer Verdra¨ngerpumpe, ist der Volumenstrom selbst bereits
eine Stellgro¨ße infolge der Pumpendrehzahl. Der Perfusionsdruck ist in diesem Fall
abha¨ngig vom Perfusionswiderstand des Organes.
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Blutgase Die korrekte Einstellung der Konzentrationen von Sauerstoff CO2,gew
und Kohlendioxid CCO2,gew im Gewebe des perfundierten Organes ist essentiell not-
wendig zur Durchfu¨hrung einer Perfusion. Die Konzentrationen der Blutgase im
Gewebe lassen sich nur schwer messtechnisch erfassen. Alternativ ist die Messung
der Perfusatpartialdru¨cke von Sauerstoff PO2,B und Kohlendioxid PCO2,B einfacher
mo¨glich [20]. Erfasst man nun die Blutgaspartialdru¨cke vor und hinter einem Organ,
so kann auf die Menge der zu- bzw. abgefu¨hrten Stoffe geschlossen werden.
Mit Hinblick auf die Messung der Blutgaspartialdru¨cke im Perfusat und einer phy-
siologischen Versorgung des perfundierten Organs, muss die Regelung der arteriellen
Sauerstoff- und Kohlendioxidgehaltes erfolgen. Diese sind abha¨ngig vom Perfusat-
volumenstrom und der Menge der dem Perfusat hinzugefu¨gten bzw. entnommenen
Blutgasmengen. Der Gasaustausch geschieht im Oxygenator. Hier lassen sich die
Transmembranaustauschraten von Sauerstoff V˙O2 und Kohlendioxid V˙CO2 durch Va-
riation der jeweiligen Partialdru¨cke im Prozessgas bzw. des Volumenstroms dieses
Prozessgases stellen. Als Stellgro¨ßen fu¨r die Blutgase kommen also letztendlich der
Perfusatvolumenstrom, die Gaspartialdru¨cke von Sauerstoff PO2,G und Kohlendioxid
PCO2,G sowie der Volumenstrom des Prozessgases in Frage. Eine genauere Beschrei-
bung ablaufender Transportvorga¨nge im Blutgasaustausch sind in Abschnitt 5.4 be-
schrieben.
Elektrolytkonzentrationen Die Konzentrationen der am Stoffwechsel beteilig-
ten Ionen sind aufgrund ihrer Wichtigkeit fu¨r den Perfusionsprozess ebenfalls als
Regelgro¨ßen notwendig. Insbesondere trifft dies hier auf die Gewebekonzentrationen
der Ionen zu. Diese entsprechen im Falle eines stationa¨ren Zustandes des Perfusi-
onsprozesses etwa den Ionenkonzentrationen im Perfusat. Da die Einstellung der
Ionenkonzentrationen im Perfusat durch unmittelbare Zugabe von Ionen im Reser-
voir erfolgt, ist die Menge der pro Zeiteinheit zugefu¨hrten Stoffmenge die jeweilige
Stellgro¨ße.
4.2.2 Verkopplung der Prozessgro¨ßen
Bei der ex-vivo Organperfusion handelt es sich um einen biologisch-technischen Pro-
zess. Dieser ist durch eine intensive Verkopplung der beteiligten Prozessgro¨ßen ge-
kennzeichnet. Abbildung 4.4 soll diese Verkopplungen illustrieren.
Im folgenden Abschnitt werden gegenseitige Verkopplungen der Prozessgro¨ßen des
verallgemeinerten Perfusionsprozesses na¨her betrachtet. Allgemeine und bekannte
funktionelle Zusammenha¨nge werden dargestellt. Nicht verallgemeinerbare Zusam-
menha¨nge werden qualitativ beschrieben.
Die Temperatur hat eine zentrale Rolle im Perfusionsprozess, da alle anderen be-
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Abbildung 4.4: Verkopplung der Prozessgro¨ßen nach[45]. Knoten stellen Prozess-
gro¨ßen dar. Pfeile stellen die Mechanismen der Verkopplungen dar.
teiligten Prozessgro¨ßen durch sie beeinflusst werden. Den sta¨rksten Einfluss hat die
Prozesstemperatur direkt auf ablaufende Reaktionen im biologischen Teilsystem. So
bewirkt eine Absenkung der Prozesstemperatur im Organ zuna¨chst eine Absenkung
des Metabolismus (Stoffwechsels). Eine Absenkung um 10 Kelvin bewirkt etwa ei-
ne Reduktion der Geschwindigkeiten ablaufender Reaktionen um den Faktor 2 bis
3 [117]. Eine geringere Organtemperatur (TOrgan) bewirkt in der Regel auch eine
erho¨hte Perfusionsimpedanz |ZOrgan| von Blutgefa¨ßen [78]. In Abschnitte 5 wird
aufgezeigt, dass es sich beim in der Literatur verwendeten Perfusionswiderstand in
Analogie korrekt um eine Impedanz handelt.
Dieser Mechanismus ist zuru¨ckzufu¨hren auf die Funktion des Organismus zur Tem-
peraturregulierung [150]. Es gilt: |ZOrgan| = f(TOrgan, ...), wobei die expliziten funk-
tionellen Zusammenha¨nge fu¨r verschiedene Organe bisher nicht ausreichend bekannt
sind. Im Falle einzelner Beispiele gibt es lediglich Indizien [78].
Eine erniedrigte Perfusattemperatur bewirkt vera¨nderte Transportfa¨higkeiten des
Blutes fu¨r Sauerstoff und Kohlendioxid. Diese a¨ußern sich insbesondere bei der Tem-
peraturabha¨ngigkeit der Stoﬄo¨slichkeitskoeffizienten (αO2 und αCO2) in Flu¨ssigkeiten
αO2(T ) = (1, 37− 0, 0137 · (T/◦C − 37)+







αCO2(T ) = (3, 07− 0, 057 · (T/◦C − 37)+







wobei WPl = 0, 94 als Korrekturfaktor von Blutplasma zu Wasser dient [25]. Hinzu
kommen die Temperaturabha¨ngigkeiten der speziellen Gasbindungscharakteristika
54
4.2 Ableitung des Regelungsproblems




C1+n0O2 + (αO2(T ) · P50(pH, PCO2, T, ...))1+n0
. (4.3)
Hierbei stellen n0 = 1, 7 den sog. Hill’schen Parameter, C die Konzentration, S die
Sa¨ttigung am Ha¨moglobin und P50 den Sauerstoffpartialdruck bei einer Sa¨ttigung
von 50% dar. Im Falle von Kohlendioxid betrifft dies hauptsa¨chlich die Bindungs-
charakteristik von Kohlendioxid an Ha¨moglobin (Carbamino-Verbindung)
SCO2 =
CCO2 ·KHb,CO2(T,CO2, pH, ...)
1 + CCO2 ·KHb,CO2(T,CO2, pH, ...) . (4.4)
Hierin stellt KHb,CO2(T,CO2, pH, ...) einen Parameter dar, der die verschiedenen Ab-
ha¨ngigkeiten ablaufender Reaktionen widerspiegelt [25]. Auf die Mechanismen und
Zusammenha¨nge des Blutgastransportes wird spa¨ter in Abschnitt 5.4.2 genauer ein-
gegangen.
Im Zuge dieser Problematik hat die Prozesstemperatur auch analogen Einfluss auf
die Zusammensetzung des Elektrolyts in Hinblick auf die physikalischen Lo¨slichkeiten
der Ionen im Perfusat. Mit niedrigerer Temperatur sinkt die Lo¨slichkeit von Salzen
in Wasser [44]. Gleichzeitig verringert sich auch die Diffusivita¨t der Stoffe in Was-
ser [44]. Die Transportfa¨higkeit des Perfusates fu¨r Elektrolyte und die Verteilung in
Gewebe sind fu¨r niedrigere Temperaturen verringert. Auch hier sind exakte mathe-
matische funktionelle Zusammenha¨nge weitgehend unbeschrieben.
Aufgrund der Funktionalita¨t des Perfusates als konvektives Transportmedium spielt
der Perfusionsfluss in Kombination mit dem im Kreislauf herrschenden Druck ei-
ne weitere wichtige Rolle. Vergro¨ßert man den Perfusatvolumenstrom, so vergro¨ßert
man ebenfalls die Menge der dem Organ durch das jeweilige Gefa¨ß maximal zu- bzw.
abfu¨hrbaren Stoffe und Wa¨rme. Es gelten:
Q˙kon = cth · flow, (4.5)
m˙i,kon = cm,i · flow. (4.6)
Dabei stellen Q˙kon und m˙i,kon den konvektiven Wa¨rmestrom bzw. Massenstrom des
Stoffes i mittels des Perfusates dar. cth und cmi sind die thermischen und Massenka-
pazita¨ten (des Stoffes i) des Perfusates. Der Volumenstrom kann also die Tempera-
tursituation und Stoffverteilung im System maßgeblich limitieren.
Mit steigendem Perfusatvolumenstrom steigt aufgrund der Perfusionsimpedanz der
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Der optimale Perfusionsdruck ist durch die jeweilige Physiologie des perfundierten
Organs vorgegeben [124].
Weitere wesentliche gegenseitige Abha¨ngigkeiten im Perfusionsprozess sind in den
Konzentrationen der Ionen im Perfusat und den Blutgasen vorhanden (vgl. Gleichun-
gen 4.3 und 4.4). Aufgrund der Beeinflussung chemischer Bindungscharakteristika
von Sauerstoff und Kohlendioxid am Ha¨moglobin durch den pH-Wert bestehen auch
hier Verkopplungen zu den Ionenkonzentrationen [25].
4.3 Diskussion der Regelungsstrategien
Nachdem zuvor Prozessgro¨ßen diskutiert wurden, soll hier die Strategie zur Behand-
lung des verallgemeinerten Mehrgro¨ßenproblems diskutiert werden.
Um den Prozess der ex-vivo Organperfusion erfolgreich und sinnvoll zu automatisie-
ren, ist es notwendig, Ziele der Automatisierung zu definieren. Der hier angestrebte
Zweck der Perfusionstechnik ist es, einem isolierten Organ mo¨glichst optimale Be-
dingungen zur Verfu¨gung zu stellen, um dessen Vitalita¨t und Viabilita¨t bestmo¨glich
wiederherzustellen, zu erhalten und vor allem zu bewerten.
Insbesondere die Bewertung der Vitalita¨t und Viabilita¨t eines Organes im Rahmen
der Perfusionstechnik muss im Mittelpunkt stehen. Erhaltung und Wiederherstel-
lung ko¨nnen nur anhand einer Bewertungsgrundlage erfolgen.
Die Bewertungsmechanismen fallen fu¨r verschiedene Organe unterschiedlich aus. Sie
mu¨ssen individuell auf den perfundierten Organtyp ausgelegt sein. Allgemein muss
im Rahmen der Organbewertung eine Extraktion von entsprechenden Parametern
mo¨glich sein. Diese Identifikation kann sinnvoll in die eigentliche Prozessautomati-
sierung integriert sein.
Die Ziele der Automatisierung der Organperfusion sind also die Schaffung eines Hilfs-
mittels zur automatisierten Einstellung der am Perfusionsprozess beteiligten Gro¨ßen
auf einen vorgegebenen Wert und die gleichzeitige Extraktion von Parametern und
Kennwerten, die eine Bewertung des jeweils perfundierten Organes ermo¨glichen.
Der allgemeine Prozess der ex-vivo Organperfusion ist nach den Ausfu¨hrungen der
vorangegangenen Abschnitte ein komplexes und stark verkoppeltes Mehrgro¨ßensy-
stem. Die internen Zusammenha¨nge sind in weiten Teilen mathematisch struktu-
rell und parametrisch unbekannt. Der Entwurf einer klassischen zentralen Mehr-
gro¨ßenregelung fu¨r den Prozess ist somit nicht mo¨glich.
Es existieren im Weiteren verschiedene bewa¨hrte Strategien im Umgang mit Mehr-
gro¨ßensystemen. Vor allem sind hier die Mo¨glichkeiten einer dezentralen Regelung
oder eines entkoppelten Systemes zu nennen. Bei einem entkoppelten System werden
im Regler ebenfalls Querkopplungen einzelner Prozessgro¨ßen integriert. Diese ha-
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ben die Aufgabe die Querverkopplungen der Streckengro¨ßen zu kompensieren und
das Mehrgo¨ßensystem gewissermaßen zu entkoppeln [85]. Sind jedoch die Zusam-
menha¨nge der Streckenverkopplungen nicht hinreichend bekannt, so entfa¨llt auch
die Mo¨glichkeit dieser Regelungsstrategie.
Als einziger Ansatz verbleibt nun die Entwicklung einer dezentralen Regelung fu¨r
die ex-vivo Organperfusion. Dabei werden im Mehrgro¨ßenprozess einzelne Subsy-
steme identifiziert, die als Einzelregelungen interpretiert werden. Die bestehenden
Verkopplungen der Einzelgro¨ßensysteme ist dann als gegenseitige Sto¨rung zu inter-
pretieren [85].
Die gegenseitigen Sto¨rungen beziehen sich gema¨ß Abschnitt 4.2.2 nicht nur auf addi-
tive Sto¨reinwirkungen auf Prozessgro¨ßen, sondern vielmehr auch auf mathematisch
strukturelle und parametrische A¨nderungen der jeweiligen Prozessstrecken der Sub-
systeme des Perfusionsprozesses. Um diesen erheblichen Prozesssto¨rungen entgegen-
wirken zu ko¨nnen, ist es notwendig alle Regelungen des dezentralen Systems robust
auszulegen. Eine robuste Reglerauslegung bietet einen weiten Stabilita¨tsbereich mit
einhergehender akzeptabler Reglerperformance trotz Parameterschwankungen der


















Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der Intensita¨t einzelner Verkopplungen
der Prozessgro¨ßen. Die Sortierung der Prozessgro¨ßen erlaubt ein
Abscha¨tzen der qualitativen Intensita¨t des Einflusses der Prozessver-
kopplungen.
duziert werden, wenn eine geeignete Struktur der nun verallgemeinerten dezentralen
Regelung eingefu¨hrt wird.
Basis fu¨r die Erstellung einer solchen Systemstruktur ist die qualitative Intensita¨t
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der Einflu¨sse einzelner Prozessgro¨ßen auf die jeweils anderen Subsysteme. Abbildung
4.5 soll dies verdeutlichen.
Gema¨ß Abschnitt 4.2.2 muss also allgemein eine Temperaturregelung zu Grunde ge-
legt werden. Die Temperierung stellt einen vergleichsweise tra¨gen Prozess mit Zeit-
konstanten im Bereich mehrerer Minuten dar und im stationa¨ren Perfusionszustand
stellen die Systemtemperaturen nahezu konstante Werte dar.
Nun folgt die Regelung der Ionenkonzentrationen im Elektrolyt, da hier ebenfalls
weite Einflu¨sse auf Gefa¨ßwidersta¨nde und chemische Transportvorga¨nge der Blut-
gase vorhanden sind. Der Elektrolytregler muss bei geeigneter Umsetzung lediglich
unter dem Sto¨reinfluss der Temperatur arbeiten. Bedingt durch Totzeiten einer Stoff-
zufuhr und die notwendige Vermischung zugefu¨gter Stoffe im Prozess, weist auch
dieser Prozess Zeitkonstanten im Bereich mehrerer Minuten auf, kann also als tra¨ge
angesehen werden.
Anschließend muss die Regelung des Perfusatvolumenstromes bzw. des Perfusions-
druckes erfolgen. Der Volumenstrom- bzw. Druckregler muss dann unter den Sto¨r-
einflu¨ssen der Prozesstemperatur und der Elektrolytkonzentrationen arbeiten. Die
Regelung der Ha¨modynamik in einem Organperfusionssystem ist ein vergleichsweise
schneller Prozess. Hier sind Zeitkonstanten im Bereich von ca. zehn Sekunden zu
erwarten [99].














































Abbildung 4.6: Allgemeine Systemstruktur zur dezentralen Mehrgro¨ßenregelung der
ex-vivo Organperfusion nach [45]
Organ. Die Blutgasregelung ist ein im Vergleich zur Druckregelung tra¨ger, im Ver-
gleich zur Temperierung schneller Prozess. Es sind Zeitkonstanten im Bereich von we-
nigen Minuten zu erwarten [99]. Hier bestehen allerdings die meisten Abha¨ngigkeiten.
Die Blutgasregelung muss unter dem Sto¨reinfluss der tra¨geren Temperierung, der
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tra¨geren Elektrolytregelung und unter dem Sto¨reinfluss der Druckregelung arbeiten.
Abbildung 4.6 verdeutlicht die resultierende dezentrale Regelungsstruktur.
Auf Basis der allgemeinen und bisher organunabha¨ngigen Herleitung der vorange-
gangenen U¨berlegungen ist auch diese verallgemeinerte Systemstruktur zur ex-vivo
Organperfusion als allgemein gu¨ltig fu¨r alle Organperfusionsprozesse zu sehen. Die
tatsa¨chlichen Ausgestaltungen der einzelnen Regler sind dann abha¨ngig vom Aufbau
des Gera¨tesystemes zur jeweiligen Organperfusion und somit auch vom Organtyp
selbst.
4.4 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden generische Anforderungen an einen allgemeinen Organper-
fusionsprozess abgeleitet. Dazu wurden Bedu¨rfnisse aus der Physiologie und Mo¨glich-
keiten aus der Technologie diskutiert. Teilprozesse des Organperfusionsprozesses
wurden inklusive Prozessgro¨ßen identifiziert. Dabei wurden notwendige Regelgro¨ßen
und mo¨gliche Stellgro¨ßen definiert. Zur Entwicklung einer Regelungsstrategie des
Mehrgro¨ßenproblems wurden anschließend die gegenseitigen Verkopplungen der Pro-
zessgro¨ßen diskutiert. Abschließend konnte ein allgemeiner Ansatz zur Mehrgro¨ßen-
regelung der ex-vivo Organperfusion abgeleitet werden.
Im nachfolgenden Kapitel soll dieser allgemeine Ansatz nun am speziellen Beispiel
der ex-vivo Nierenperfusion umgesetzt und bewertet werden.
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5 Spezielle Ansa¨tze zur Perfusion
der Niere
Im vorangegangenen Kapitel sind organu¨bergreifend verallgemeinerte Ansa¨tze und
Randbedingungen zur Prozessautomatisierung der ex-vivo Organperfusion entstan-
den. Im Rahmen dieses Kapitels sollen davon abgeleitet nun spezielle Ansa¨tze zur
automatisierten Perfusion einer Niere entwickelt werden. Anschließend wird eine de-
zentrale Mehrgro¨ßenregelung zur ex-vivo Nierenperfusion entwickelt.
Fu¨r die Entwicklung werden zuna¨chst fu¨r alle relevanten Subsysteme Modellbildun-
gen durchgefu¨hrt. Die Modelle werden jeweils experimentell validiert. Es folgen die
Entwu¨rfe von Regelungsalgorithmen fu¨r Einzelgro¨ßenregelungen. Abschließend wer-
den die entstandenen Regelungen getestet und bewertet. Dabei wird ein Fokus auf
der Robustheit gegenu¨ber gegenseitigen Sto¨rungen liegen.
5.1 Aufbau des Nierenperfusionssystems
Normotherme ex-vivo Nierenperfusion Im Rahmen der Transplantationsme-
dizin ist die statisch-kalte Lagerung von isolierten Nieren Stand des klinischen All-
tags [35]. Seit vielen Jahren existieren Ansa¨tze zur Etablierung von Perfusionstech-
niken. In den letzten Jahren intensivieren sich insbesondere im Falle der Niere die
Probleme einer wachsenden Lu¨cke zwischen Organangebot und Organbedarf sowie
der Marginalisierung von Spenderorganen [34]. Insbesondere im Fall der Niere kann
eine Konditionierung des Organs die Zahl nutzbarer Organe bei gleicher Zahl von
verfu¨gbaren Organen erho¨hen [57]. Trotz dieses Hintergrundes gab es bisher keine
ada¨quate Verfahrensentwicklung. Auf dieser Basis kann ein Fokus auf der Nierenper-
fusion in diesem Kapitel eine maximale gesellschaftlich-wissenschaftliche Relevanz
erzeugen.
In Kapitel 4 sind allgemeine Ansa¨tze zur Perfusion isolierter Organe entwickelt wor-
den. Dabei entstand ein generalisiertes Prozessschema, welches hier aufgegriffen und
auf die Niere angewendet wird.
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Beschreibung des Perfusionssystems Das Prozessschema nach Abbildung 4.2
ist eine Grundlage fu¨r den Aufbau eines Gera¨tesystemes fu¨r die ex-vivo Nieren-
perfusion. Unter anderem im Rahmen dieser Arbeit entstand auf ein spezielles
Gera¨tesystem fu¨r die normotherme Nierenperfusion (siehe Abbildung 5.1) [47].
Abbildung 5.1: Nierenperfusionssystem
Der Aufbau orientiert sich an Abbildung 4.2. Abbildung 5.2 zeigt den strukturellen
Aufbau des Perfusionssystemes inklusive der beteiligten Prozessgro¨ßen nach Ab-
schnitt 4.2.1.
Das Perfusionssystem nach Abbildung 5.2 besteht, abstrakt betrachtet, zuna¨chst
aus einem einschleifigen Perfusatkreislauf. Ausgehend von einem Reservoir wird das
Perfusat mittels einer Pumpe durch einen Wa¨rmetauscher, einen Oxygenator und
anschließend durch die Niere geleitet, bevor das Perfusat erneut das Reservoir er-
reicht. Als Reservoir kommt ein handelsu¨bliches Kardiotomiereservoir fu¨r den Ein-
satz an einer Neonatal-ECMO zum Einsatz. Derartige Reservoire bieten, abgesehen
von der Fu¨llmenge ein geringes Primingvolumen bzw. statisches Fu¨llvolumen. Dies
kommt der Problematik zu gute, dass sich Perfusatbestandteile bei niedrigen Volu-
menstro¨men im System absetzen ko¨nnen. Als Pumpe kommt eine Verdra¨ngerpumpe
bzw. Peristaltikrollenpumpe zum Einsatz. Die eingesetzte Pumpe liefert einen Vo-
lumenstrombereich von flow = 30...1000 ml
min
bei einem maximalen Differenzdruck
von PPumpe,max = 3 bar = 2250 mmHg. Die Leistungsgrenzen liegen weit u¨ber den
fu¨r eine Niere physiologisch notwendigen Stellbereichen. Diese liegen bei einem vor-




malen Perfusionsdruck von voraussichtlich Part,phys = 150 mmHg [124]. Aufgrund
des Einsatzes einer Peristaltikrollenpumpe, kann die Pumpe als Volumenstromquel-
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des neu entwickelten Nierenperfusions-
systems mit enthaltenen Prozessgro¨ßen. (Gera¨tekomponenten sind
kursiv beschriftet, Prozessgro¨ßen sind nicht kursiv beschriftet,
P: Dru¨cke, T: Temperaturen, flow: Volumenstrom)
le interpretiert werden. Der im System herrschende Perfusionsdruck stellt sich also
in Abha¨ngigkeit des Systemwiderstandes und des Volumenstromes ein. Die inte-
grierte Pumpe wird mittels eines bu¨rsten-behafteten Gleichstrommotor angetrieben.
Dieser wiederum wird durch einen handelsu¨blichen Drehzahlregler auf Basis einer
Leistungsstellung mittels Pulsweitenmodulation (PWM) und einer Drehzahlmes-
sung mittels Ermittlung des induzierten Stromes in den PWM-Pausen angesteuert.
Die Vorgabe der dem Motor zugefu¨hrten Leistung erfolgt auf Basis einer empirisch
ermittelten Volumenstrom-Steuerspannungs-Kennlinie u¨ber einen integrierten Pro-
zessrechner mit LabVIEW. Die Dynamik der Antriebseinheit wird vom Hersteller
des Motorreglers mit weniger als einer Sekunde angegeben. Auf dieser Basis wird
die Antriebseinheit als ideale Volumenstromquelle interpretiert [32].
Von der Pumpe wird das Perfusat durch einen Wa¨rmetauscher geleitet, der be-
reits in handelsu¨blichen Oxygenatoren vorhanden ist. Der Wa¨rmetauscher wird se-
kunda¨r mit temperiertem Wasser bedient durch einen externen Thermostatkreislauf.
In diesem Thermostatkreislauf sind Messstellen fu¨r die Temperatur eines Heizele-
mentes TTauscher und der Temperatur des Wassers vor Erreichen des Wa¨rmetau-
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schers Tth vorhanden. Die prima¨re Temperatur des Perfusates nach Durchlaufen des
Wa¨rmetauschers wird durch TOxy abgebildet. Die Wa¨rmezufuhr im Thermostaten
erfolgt mittels eines eigens entwickelten elektrischen Durchlauferhitzers. Hier wird
mittels PTC-Heizelementen elektrische Energie in Wa¨rme umgewandelt. Die Dosie-
rung der elektrischen Energiezufuhr erfolgt mittels eines handelsu¨blichen steuerba-
ren PWM-Leistungsstellers des Typs Pololu Simple Motor Controller 24V12, der
wiederum durch den integrierten Steuerrechner bedient wird. Auch hier wird das
dynamische Verhalten als ideale Wa¨rmequelle approximiert.
Nach dem Wa¨rmetauscher durchla¨uft das Perfusat den Gasmembranbereich des
Oxygenators. Hier werden Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen dem Perfusat und
einem Prozessgas entlang einer mikroporo¨sen Membran ausgetauscht. Der spezifische
Gasaustausch entsteht entlang eines jeweiligen Partialdruckgefa¨lles. Das Prozessgas
ist charakterisiert durch die Partialdru¨cke von Sauerstoff und Kohlendioxid am Ein-
gang PO2,G,in, PCO2,G,in und PO2,G,out, PCO2,G,out am Ausgang des Oxygenators sowie
durch den Volumenstrom des Prozessgases QG beim Transit durch den Oxygena-
tor. Auf die Mechanismen des Gasaustausches wird spa¨ter genauer eingegangen in
Abschnitt 5.4.2. An dieser Stelle existiert noch keine nutzbare Aktorik. Die Taug-
lichkeit verschiedener Stellstrategien wird im Rahmen spa¨terer Inhalte dieser Arbeit
im Fokus stehen (vgl. Abschnitt 5.4).
Das nun arterialisierte Perfusat wird der Niere zugefu¨hrt. Unmittelbar vor der Nie-
re erfolgt die Messung des arteriellen Perfusionsdruckes Part und arterieller Parti-
aldru¨cke von Sauerstoff PO2,B,art und Kohlendioxid PCO2,B,art im Perfusat.
Die Niere ist gelagert in einer Kunststoffhartschale, die speziell fu¨r diesen Anwen-
dungsfall entwickelt wurde.
Nach dem Verlassen des Organes erfolgt eine erneute Messung der Partialdru¨cke von
Sauerstoff PO2,B,ven und Kohlendioxid PCO2,B,ven im Perfusat. Hierbei handelt es sich
nun um veno¨se Messwerte, da die Niere Sauerstoff aus dem Perfusat aufgenommen
und Kohlendioxid an dieses abgegeben hat. Anschließend erfolgt die Messung der
Perfusattemperatur nach der Niere TN . Unter der Annahme, dass die Wa¨rmeverluste
zwischen der Niere und der entsprechenden Messstelle klein sind, wird hier die Tem-
peratur des Perfusates nach der Niere als Temperatur des Organes interpretiert.
In Hinblick auf die generalisierte Systemstruktur zur Mehrgro¨ßenregelung der ex-
vivo Organperfusion muss im Falle der hiesigen speziellen Anwendung ein Abstrich
erfolgen. Mangels einer realistisch einsetzbaren Messmo¨glichkeit zur kontinuierlichen
Erhebung der Perfusatkonzentrationen der Elektrolyte, muss hier auf eine Regelung
der Elektrolyte verzichtet werden.
Erweiterung zum Stand der Technik Bereits in Abschnitt 3.3.2 wurde auf die
Analogie der ex-vivo Organperfusion zur extrakorporalen Lebensunterstu¨tzung ein-
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gegangen.
Die ex-vivo Nierenperfusion stellt in ihrer Eigenschaft nun spezielle neue Anforde-
rungen. So sind in allen aufgezeigten Vorarbeiten fu¨r die ECLS Zentrifugalpumpen
als Kreislaufantrieb eingesetzt worden. Aufgrund dieser Hardwareabweichung zur
Nierenperfusion sind die Ergebnisse nicht direkt u¨bertragbar. Weiterhin stellt die
Niere in der Volumenstrom- bzw. Perfusionsdruckregelung individuell eine abwei-
chende Regelstrecke dar.
Ebenfalls stellt die ex-vivo Nierenperfusion im Kontext der Regelung des Sauerstoff-
und Kohlendioxidpartialdruck eine spezielle und vom ECLS abweichende Anwen-
dung dar. Die Besonderheit hier liegt im deutlich niedrigeren Perfusatvolumenstrom.
Im ECLS sind hier Zielbereiche von flow = 2...5 l/min u¨blich [99]. Hingegen hat
die Nierenperfusion hier Zielbereiche von flow = 50...500 ml/min.
Mit Hinblick auf eine Mehrgro¨ßenregelung des Prozesses gab es bisher keine bekann-
ten Betrachtungen die Prozesstemperierung zu integrieren.
Bedingt durch die aufgezeigten erheblichen Abweichungen zum Stand der Tech-
nik soll im Rahmen dieser Arbeit eine spezialisierte dezentrale Mehrgro¨ßenregelung
des oben erla¨uterten ex-vivo Nierenperfusionsprozesses erfolgen. Dazu werden fu¨r
die Subprozesse des Temperatursystems, des ha¨modynamischen Systems, sowie des
Blutgassystems Einzelregelungen auf Basis von Abschnitt 4.3 ggf. inklusive der zu
Grunde liegenden Strategien zur Automatisierung diskutiert. Fu¨r jedes der Teilsy-
steme werden Anforderungen und Strategien diskutiert. Auf Basis einer jeweiligen
Modellbildung ggf. inklusive Modellvalidierung erfolgen anschließend robustheitsori-
entiert Reglerentwu¨rfe und Validierungen auf Basis von Simulationen. Abschließend
werden die Regelungen im Einzelgro¨ßenfall und im Mehrgro¨ßenfall experimentell ge-
testet und ggf. validiert. Alle Ergebnisse werden in Hinblick auf Tauglichkeit in der
Anwendung diskutiert.
5.2 Regelung der Systemtemperaturen
5.2.1 Anforderungen und Strategie
Fu¨r den Entwurf von Regelungsalgorithmen zur Temperaturregelung ist es zuna¨chst
notwendig Anforderungen aufzustellen. So ergeben sich aus der Nutzung von Vollblut
als Perfusat und dem Zusammenwirken mit biologischem Gewebe spezielle Anfor-
derungen. Biologisches Gewebe darf eine maximale Temperatur nicht u¨berschreiten.
Andernfalls wird es zu einer Denaturierung von Proteinen und somit zum Abster-
ben betroffenen Gewebes kommen. Es gilt TGewebe,max = 42
◦C [140]. Gleichzeitig gilt
diese Anforderung auch fu¨r Blut TBlut,max = 42
◦C. Um hier eine Sicherheitsreserve
65
5 Spezielle Ansa¨tze zur Perfusion der Niere
zu schaffen werden darunter liegende Grenzen festgelegt. Zuna¨chst gelten somit
TN ≤ 40◦C und TOxy ≤ 40◦C. (5.1)
Da im Wa¨rmetauscher des Oxygenator das Perfusat und das Heizmedium thermisch
aufeinandertreffen, gilt fu¨r die Temperatur des Thermostates die gleiche Grenze. Es
gelten weiter
Tth ≤ 40◦C und TLagerung ≤ 40◦C. (5.2)
Die Temperatur der Heizung des Thermostatkreislaufes ist lediglich durch Materi-
albeschra¨nkungen begrenzt. Hier gilt TTauscher,max = 80
◦C.
Weitere Beschra¨nkungen ergeben sich im Stellbereich der Heizleistung fu¨r den Ther-
mostatkreislauf. Die zugefu¨hrte Heizleistung
0W ≤ PHeiz ≤ 200W. (5.3)
ist direkt proportional einer analogen Steuerspannung
0V ≤ UST ≤ 5V. (5.4)
Die untere Grenze der Steuerspannung macht deutlich, dass die Temperierung nur
eine Wa¨rmezufuhr, jedoch keine Wa¨rmeabfuhr bietet. Das System ist also nicht in
der Lage aktiv zu ku¨hlen.
Im System treten zwei Volumenstro¨me auf. Hierbei handelt es sich um den Volumen-
strom QH2O des Thermostatkreislaufes. Dieser weist einen konstanten Wert auf. Im
Gegensatz dazu weist der zweite Volumenstrom flow, der Perfusatvolumenstrom im
Kreislauf einen sich a¨ndernden Wert auf. Dieser Resultiert aus dem Gefa¨ßwiderstand
der perfundierten Niere. Fu¨r die Regelung der Temperatur bedeutet dies eine vari-
ante Strecke.
Die wohl zentrale Anforderung an das Temperatursystem ist, dass die Regelung
eine vollsta¨ndige Erwa¨rmung des Organs innerhalb von Tmax = 30 min bewerkstel-
ligen muss. Diese Anforderung resultiert aus der Annahme, dass ein physiologischer
Zustand erst mit Erreichen einer Normaltemperatur herrscht. Bis dahin wird der
Zustand des Organs ab Beginn der Erwa¨rmung als warme Ischa¨mie interpretiert.
Hieraus entsteht eine maximale Toleranz von 30 min [38].
In Hinblick auf die Struktur der Regelung der Nierentemperatur, stellt dieses Sy-
stem einen physiologisch ru¨ckgekoppelten Regelkreis dar, da das biologische System
innerhalb der Regelschleife ist. Aus diesem Hintergrund entsteht in Bezug auf die
Anwendbarkeit des Systems ein unausweichlicher Fokus auf der Robustheit des Teil-
systems.
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5.2.2 Modellbildung des Temperatursystems
Die Modellbildung des Temperatursystems basiert auf einer Dekomposition des Per-
fusionssystemes nach Abbildung 5.2. Jedes fu¨r die Temperierung relevante Bauteil
des Perfusionssystemes wird als einzelnes Subsystem behandelt und modelliert. Da-
zu wird jedes identifizierte Subsystem auf Basis einer allgemeinen Modellgleichung
fu¨r stoffdurchla¨ssige Systeme mit instationa¨rem Verhalten dargestellt:
dU
dt
= Ptherm + Q˙+
k∑
i=1























Hierin repra¨sentieren U die innere Energie des aktuellen Systems, Ptherm die Sum-
me aller u¨bertragenen Leistungen und Q˙ die Summe aller Wa¨rmestro¨me im System
zur bzw. von der Umgebung. Die Gro¨ßen H˙i und H˙j repra¨sentieren u¨ber die Sy-
stemo¨ffnungen zu- bzw. abgefu¨hrten Enthalpiestro¨me [31]. E˙i und E˙j stellen die zu-
bzw. abgefu¨hrten Energiestro¨me dar. g repra¨sentiert die Erdbeschleunigung, z stellt
eine Ho¨henkomponente dar und v ist die Stro¨mungsgeschwindigkeit des jeweiligen
Konvektionsmediums. Wird mit dm˙
dt
= 0 die Speicherfa¨higkeit des jeweiligen Subsy-
stemes vernachla¨ssigt, wird ferner ein Subsystem mit lediglich einem Zustrom und
Abstrom angenommen und wird angenommen, dass sich im System keine kinetische
oder potenzielle Energie a¨ndert, vereinfacht sich der allgemeine Ansatz zu
dU
dt
= Ptherm + Q˙+ m˙ein · hein − m˙aus · haus. (5.6)
Hierin stellen hein und haus die spezifischen Enthalpien der Massenstro¨me m˙ein sowie
m˙aus dar. Weiterhin gilt h = cth ·T , wobei cth die thermische Kapazita¨t des Konvek-
tionsmediums und T die jeweilige Temperatur darstellt. Wird nun anschließend das
jeweilige System als Wa¨rmespeicher betrachtet, der keine Zustandsa¨nderung erfa¨hrt
und in dem keine Arbeit verrichtet wird, gilt
dU
dt
= msys · csys · dθ
dt
. (5.7)
Letztendlich kann Gleichung 5.6 als
msys · csys · dθaus
dt
= Ptherm + Q˙+ m˙ · cth · (θein − θaus) (5.8)
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geschrieben werden. Hierin stellen msys die Masse und csys die thermische Kapazita¨t
des jeweiligen Systems dar. dθaus
dt
ist vereinfachend die A¨nderung der Temperatur
bzw. Ausgangstemperatur des Systems.
Fu¨r das Temperatursystem spielen nun alle Elemente des Perfusionskreislaufes und
des Temperierungskreislaufes eine Rolle. Gleichung 5.8 kann auf alle diese Kompo-
nenten angewandt werden. Zur Beschreibung einer Komponente ist es nun noch no¨tig
die allgemeine Gleichung auf den jeweiligen Fall anzuwenden. Dazu sind alle relevan-
ten Bestandteile des Temperatursystemes identifiziert worden. Abbildung 5.3 zeigt
eine schematische Darstellung der hier relevanten Komponenten inklusive der be-
schreibenden Gro¨ßen. Vorherrschend in dieser Modellbildung ist der Wa¨rmetransport
mittels Wa¨rmekonvektion im System. Effekte der Wa¨rmeleitung sind nur in Umge-
bungsverlusten modelliert. Weitere Wa¨rmeleitungseffekte, sowie Effekte der Wa¨rme-
strahlung wurden vernachla¨ssigt.
Heizung 1 Rohr 1 Wärme-tauscher
Rohr 2Speicher 1Rohr 3
Rohr 4 Niere













Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der fu¨r die Modellbildung des Tempera-
tursystems relevanten Komponenten und der dabei beteiligten Tem-
peraturzustandsgro¨ßen θ und T
Heizung Die Heizung stellt einen Durchlauferhitzer dar. Dieser besteht aus ei-
nem ma¨anderfo¨rmigen Rohr, das innerhalb eines Aluminiumblockes verla¨uft. Auf
dem Aluminiumblock sind elektrische PTC-Kontaktheizelemente aufgebracht. Es
wird eine homogene Temperaturverteilung auf Basis einer guten Wa¨rmeisolierung
angenommen. Zur Vereinfachung wird die Heizung als Rohr idealisiert, dessen ge-
samte Mantelfla¨che von elektrischen Heizelementen kontaktiert ist. Weiterhin wird
angenommen, dass die Heizung keine thermische Kapazita¨t besitzt und die gesamte
Heizleistung wegen guter thermischer Isolierung an das durch das Rohr stro¨mende
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Konvektionsmedium abgegeben wird. Wenn nun zusa¨tzlich eine turbulente Durch-
mischung des Mediums Wasser angenommen wird, so ergibt sich Gleichung 5.8 hier
zu




= Ptherm + m˙ · cth,H2O · (θR3 − θH) . (5.9)
Die elektrische Leistung wird den Heizelementen in Form einer mittels Pulsweiten-




Diese wird von einem Spannungssteller erzeugt, der wiederum von einer Steuer-
spannung UST und einer maximalen effektiven Ausgangsspannung UST,max bzw. der
an ihn angeschlossenen Versorgungsspannung US,heiz abha¨ngig ist. Wird nun davon
ausgegangen, dass die gesamte den Heizelementen zugefu¨hrte elektrische Leistung
in thermische Verlustleistung umgewandelt wird, so ergibt sich fu¨r die Leistung





·UST mit KST,1, UST > 0. (5.10)






(θR3 − θH) + KST,1 · UST
cth,H2O · ρH2O · VR . (5.11)
Dabei stellt QH2O den Volumenstrom des Konvektionsmediums im Thermostatkreis-
lauf dar.
Rohre Sowohl im Thermostatkreislauf, als auch im Perfusatkreislauf verbinden
Schla¨uche und Rohre alle u¨brigen Elemente. Hier soll ein beschreibender Ansatz
fu¨r alle Rohre und Schla¨uche abgeleitet werden. Unter Annahme einer turbulenten
Durchmischung des jeweiligen Konvektionsmediums im Rohr, gilt




= Q˙+ m˙ · cth,Medium · (θR,ein − θR) . (5.12)
Die Rohre des Thermostatkreislaufes sind thermisch isoliert, wa¨hrend die Leitungen
des Perfusionskreislaufes zu Gunsten der Sichtbarkeit unisoliert sind. Gilt nun, dass
die a¨ußere Wandtemperatur aller Rohre gleich der Umgebungstemperatur ist, so
la¨sst sich der Wa¨rmestrom fu¨r die Rohre des Thermostatkreislaufes als Wa¨rmestrom
durch eine zweischichtige Rohrwand


















· (θR − θU) (5.13)
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und der Wa¨rmestrom fu¨r die Rohre des Perfusionskreislaufes als Wa¨rmestrom durch
eine einschichtige Rohrwand











· (θR − θU) . (5.14)
darstellen [141]. Hierbei sind r1, r2, r3 die Innen- und Außenradien der Rohrwa¨nde. κ1
und κ2 sind die jeweiligen Wa¨rmeleitfa¨higkeiten der Rohrwa¨nde. Rth,R ist allgemein
der thermische Widerstand des Rohres R gegenu¨ber der Umgebung. Setzt man nun
noch die Fo¨rderrate der jeweiligen Pumpen m˙ = ρmedium ·QH2O der Kreisla¨ufe und
das Volumen der Rohre VR =
pi
4






(θR,ein − θR)− (θR − θU)
Rth,R · cth,medium · ρmedium · VR . (5.15)
Die Gleichungen gelten unter der Annahme, dass die Rohre kurz sind, so dass die
Dauer der Erwa¨rmung wesentlich gro¨ßer als die Transitzeit des Konvektionsmediums
durch das jeweilige Rohr ist. In diesem Fall kann eine homogene Temperaturvertei-
lung angenommen werden und Totzeiteffekte im System sind vernachla¨ssigbar.
Wa¨rmetauscher Der Wa¨rmetauscher im Oxygenator wird vereinfachend in zwei
Rohre aufgeteilt, deren Mantelfla¨chen sich vollsta¨ndig kontaktieren, sodass eine ther-
mische Kopplung zwischen beiden Rohren besteht. Es lassen sich nun nach Gleichung
5.8 eine Bilanzgleichung fu¨r die Thermostatseite des Wa¨rmetauschers




= Q˙th + m˙th · cH2O · (Tth − θWT ) (5.16)
und eine Bilanzgleichung fu¨r die Perfusionskreislaufseite des Wa¨rmetauschers




= Q˙perf + m˙perf · cperf · (θR6 − TOxy) (5.17)
angeben. Die Wa¨rmestro¨me Q˙th und Q˙perf sind gema¨ß
Q˙perf = −Q˙th = Q˙Oxy := αWT · AWT · (θWT − TOxy) (5.18)
verkoppelt. Hierbei stellen AWT die Fla¨che des Wa¨rmetauschers und αWT den Wir-
kungsgrad des Wa¨rmetauschers dar. Wa¨rmeverluste werden hier vernachla¨ssigt und
es wird von einer turbulenten Durchmischung der Konvektionsmedien ausgegangen.
Die Temperaturverteilung wird als homogen angenommen.
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Speicher In den Kreisla¨ufen sind jeweils Speicher vorhanden. Im Thermostat-
kreislauf ist dies ein Ausgleichsbeha¨lter zur Gla¨ttung des Volumenstromes QH2O
und im Perfusatkreislauf ist dies das enthaltene Kardiotomiereservoir. Beide Spei-
cher ko¨nnen allgemein wieder als Rohr modelliert werden. Auch hier werden erneut
eine turbulente Durchmischung der Konvektionsmedien und eine homogene Tempe-
raturverteilung angenommen. Die Reservoire sind unisoliert. Wa¨rmeverluste lassen
sich nach
Q˙ = −Q˙S,U = −
(












· (θS − θU) (5.19)
darstellen [1]. Hierin stellen κ1 die Wa¨rmeleitfa¨higkeit, r1, r2 Innen- und Außenradius
des Speichers, hS dem Fu¨llstand des Speichers und AS,G die Grundfla¨che sowie dS,B
die Dicke der Grundfla¨che des Speichers dar. Rth,S ist der thermische Widerstand







(θS,ein − θS)− (θS − θU)
Rth,S · cth,medium · ρmedium · VS . (5.20)
Niere Im Gegensatz zu allen bisherigen Bestandteilen ist es bei der Niere nicht
mo¨glich, sie thermisch als Rohr zu modellieren. Es ist allerdings trotzdem mo¨glich
die Niere als stoffdurchla¨ssiges System darzustellen, bei dem die Dichte ρNiere und
die Wa¨rmekapazita¨t cNiere von den Werten des Konvektionsmediums abweichen.
Weiterhin wird angenommen, dass innerhalb der Niere keine stoﬄiche Vermischung
auftritt. Es gilt
cN ·mN · dθ
dt
= Q˙+ m˙perf · cperf · (θR4 − TN) . (5.21)
Vernachla¨ssigt man zuna¨chst den Beitrag einer in die Organlagerung integrierten
Heizeinheit, so ergibt sich die Wa¨rmemenge zu




Hierbei entsprechen AN,U der Kontaktfla¨che der Niere mit Umgebungsluft und αN
dem Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten. Rth,N stellt den thermischen Widerstand zwi-
schen Niere und der Umgebung dar.
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Zusammenfu¨hrung In den vorhergehenden Ausfu¨hrungen sind Modellierungs-
ansa¨tze fu¨r alle Elemente des Temperatursystems hergeleitet worden. Lediglich die
Heizeinheit in der Organlagerung ist außen vor gelassen worden. Diese soll spa¨ter
als einfache Erhaltungsheizung dienen, um Wa¨rmeverluste in der Lagerung zu eli-
minieren. Der Einfluss dieser Heizung wird spa¨ter beru¨cksichtigt werden, indem der
thermische Widerstand von der Niere zur Umgebung unendlich groß wird.
Das Gesamtmodell des Temperatursystems soll nun in Form einer Zustandsraum-
darstellung
x˙th = Ath · xth +Bth · uth (5.23)
yth = Cth · xth +Dth · uth (5.24)
erstellt werden. Hierin ist xth der Zustandsvektor des Temperatursystems
xth =
(





θH , Tth, θWT , θR2, θS1, θR3, TOxy, θR4, TN , θR5, θS2, θR6
)T
. (5.26)
Der Eingangsgro¨ßenvektor ist hier ein Skalar und betra¨gt
uth = UST . (5.27)
Da die Temperatur der Niere die Regelgro¨ße dieses Systemes sein soll, lautet der
Ausgangsvektor
yth = TN . (5.28)
Im Temperatursystem gibt es keinen direkten Durchgriff vom Systemeingang auf
den Systemausgang. Dementsprechend lautet Dth = 0. Im Weiteren Verlauf werden
nun alle Wa¨rmeverluste an die Umgebung als Sto¨reinfluss auf das Temperatursystem
interpretiert und hier fu¨r das Nominalmodell zuna¨chst vernachla¨ssigt. Das nominale
Gesamtmodell ohne Sto¨rungen in Zustandsraumdarstellung zeigt sich zusammenge-
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yth = x9. (5.30)
Das gesamte Modell inklusive Umgebungsverlusten ist im Anhang dieser Arbeit
unter E zu finden.
5.2.3 Validierung des Modells des Temperatursystems
Zur Validierung des zuvor identifizierten mathematischen Modelles des Temperatur-
systemes wird hier der Ansatz genutzt, reale Messdaten mit simulierten Verla¨ufen
des Modelles zu vergleichen. Dabei soll es hier genu¨gen, die Validierung auf Basis
zweier unabha¨ngig voneinander durchgefu¨hrter Experimente durchzufu¨hren.
Tabelle 5.1: Kenndaten der Validierungsexperimente des Temperaturmodells
Parameter Niere 1 Niere 2
flow in ml/min 250 250
Umgebungstemperatur in ◦C 20 19
Nierentemperatur zum Beginn in ◦C 3,5 2,4
Thermostattemperatur zum Beginn in ◦C 21,1 23
Heizleistung in Watt 120 60
Zur Bestimmung realer Referenztemperaturverla¨ufe sind im Rahmen von Perfusions-
versuchen an zwei isolierten Schweinenieren Referenzversuche durchgefu¨hrt worden.
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Die Randbedingungen fu¨r die Durchfu¨hrung von Perfusionsversuchen sind im An-
hang unter F zu finden. An dieser Stelle soll darauf nicht na¨her eingegangen werden.
Zur Auswertung der Experimente kann auf alle wichtigen gemessenen Temperatu-
ren, sowie Messwerte des Volumenstroms bei einer Samplingzeit von Tsample = 1 s
zuru¨ckgegriffen werden. Fu¨r die Validierungsexperimente sind die zwei Nieren je-
weils bei gleichem Volumenstrom perfundiert worden. Zu Beginn eines Versuches,
waren die Organe hypotherm bei einer Temperatur von ca. 4◦C. In beiden Expe-
rimenten sind verschiedene, doch konstante Heizleistungen im Thermostatkreislauf
des Perfusionssystemes genutzt worden. Die relevanten Kenndaten sind Tabelle 5.1
zu entnehmen.
Abbildung 5.4: Verla¨ufe der simulierten (blau) und gemessenen (rot) Nierentempera-
tur in (Diagramme a und c) und Thermostattemperatur (Diagramme
b und d) wa¨hrend Systemerwa¨rmung zur Modellvalidierung bei ver-
schiedenen Heizleistungen (Diagramme a und b: Niere 1 in Tabelle
5.1; Diagramme c und d: Niere 2 in Tabelle 5.1)
Fu¨r die Simulation des Temperatursystemes, ist das komplette Zustandsraummodell
nach Gleichung E.1 in Simulink implementiert worden. Die Simulation fand unter
Nutzung eines Verfahrens mit variabler Schrittweite (ode45) bei einem maximalen
74
5.2 Regelung der Systemtemperaturen
relativen Fehler von max = 10
−9 statt [92]. Die simulierten Daten sind bei einer
a¨quivalenten Samplingzeit von Tsample = 1 s abgetastet worden.
Fu¨r den anschließenden Vergleich der Daten wurde der Fit nach Gleichung 3.11
als Gu¨tekriterium genutzt. Abbildung 5.4 zeigt die zeitlichen Verla¨ufe der gemes-
senen und simulierten Temperaturen. Beim Vergleich der jeweiligen Daten zeigten
sich zu Beginn der Simulationen jeweils Abweichungen, die jedoch auf Ausgleichs-
vorga¨nge in der Simulation zuru¨ckzufu¨hren sind. Ursache hierfu¨r sind unbekannte
interne Anfangszusta¨nde. In Abbildung 5.4 sind diese Anfangsbereiche jeweils links
als Abschnitte Ia, Ib, Ic, Id gekennzeichnet. Fu¨r die jeweils verbleibenden Berei-
che IIa, IIb, IIc und IId konnten Fit-Werte fu¨r Niere 1 von FitIIa = 0, 9552 und
FitIIb = 0, 9751, sowie fu¨r Niere 2 von FitIIc = 0, 9611 und FitIId = 0, 9431 erreicht
werden. Vergleichbare Arbeiten aus dem Umfeld der Wettersystemmodellierung er-
reichten Fit-Werte von 0,8 bis 0,86 [42]. Privara, et al. erreichten bei thermischer
Modellierung von Geba¨uden fu¨r Temperaturregelungszwecke Fit-Werte von 0,67 bis
0,76 [121], wohingegen Zacekova, et al. in gleicher Anwendung Fit-Werte von 0,78
bis 0,9 als ausreichend fu¨r Regelungszwecke ansahen.
Das Modell des Temperatursystemes war somit in der Lage, beide unabha¨ngig von-
einander durchgefu¨hrten Perfusionsexperimente in ihren Temperaturverla¨ufen hin-
reichend genau darzustellen. Auf dieser Basis wird das hier entwickelt mathematische
Modell des Temperatursystemes als validiert betrachtet. Auch in der vorliegenden
Arbeit sollen verbleibende Modellabweichungen als Prozesssto¨rung interpretiert wer-
den.
5.2.4 Reglerentwurf zur Temperaturregelung
Strategie Aufgrund der Mo¨glichkeit zweier Stellorte ergeben sich viele Mo¨gliche
Strategien zur Temperaturregelung der ex-vivo Nierenperfusion. Aufgrund einer
schlechten thermischen Ankopplung der Heizeinheit in der Organlagerung mu¨sste es
jedoch zu lokal zu hohen Temperaturen kommen, um eine ada¨quate Wa¨rmemenge
transportieren zu ko¨nnen. Aus diesem Grund soll fu¨r die Temperierung des Sy-
stems die Lagerungsheizung lediglich als Erhaltungsheizung bzw. Ausfallsicherheit
fungieren, die dazu dient, Wa¨rmeverluste in der Lagerung und am Organ selbst zu
eliminieren. Auf diese Weise wird im Organ eine homogene Temperaturverteilung
begu¨nstigt.
Im Weiteren Verlauf wird folglich eine Temperaturregelung fu¨r die Nierentemperatur
TN auf Basis der Steuerspannung UST der Thermostatheizung entwickelt. Hierbei ist
es vorteilhaft, dass in der Modellierung des Temperatursystems die Wa¨rmeverluste
an die Umgebung als Sto¨rgro¨ßen interpretiert wurden. Das verbleibende nominale
Streckenmodell liegt als lineares Zustandsraummodell vor. Dies ermo¨glicht die An-
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wendung von Methoden zum klassischen Entwurf linearer Regler.
Aus der volumenstrombedingten Varianz der Regelungsstrecke resultiert die Notwen-
digkeit eines robusten Reglerentwurfes [85]. Mit steigendem Volumenstrom erho¨ht
sich die Geschwindigkeit der Wa¨rmeverteilung im System, so dass der Modellierungs-
ansatz besser erfu¨llt wird. Daraus resultiert, dass mit kleinerem Perfusatvolumen-
strom eine langsamere Verteilung zu erwarten ist. Fu¨r den Entwurf von Regelungs-
algorithmen wird als Worst-Case Szenario ein Volumenstrom von flow = 50 ml
min
angesetzt. Die Bewertung der Regelung erfolgt dann bei verschiedenen Volumen-
stro¨men zur vollsta¨ndigen Abdeckung.
Gleichzeitig muss ein U¨berschießen der Regelung vermieden werden, da das System
keine aktive Abfuhr von Wa¨rme bietet. Die Temperaturen im System ko¨nnen nur
auf Basis von Verlusten an die Umgebung gesenkt werden.
Reglerentwurf Ein erster Entwurfsansatz fu¨r eine Regelung der Nierentempera-
tur ist die Nutzung eines einfachen PI-Reglers. Der I-Anteil des Reglers garantiert
stationa¨re Genauigkeit, wa¨hrend der P-Anteil die Gu¨te des Reglers verbessern kann
[84]. Auf Basis der Control System Toolbox in Matlab konnte zuna¨chst ein robuster
Regler entworfen werden, der theoretisch eine U¨berschwingweite von ca. 4% bei ei-
ner Phasenreserve von 65◦ und einer Betragsreserve von 29dB aufweist. Nun ru¨ckt
an dieser Stelle jedoch die Problematik der Stellgro¨ßenbeschra¨nkung in den Vorder-
grund.
Aufgrund der Beschra¨nkung der Heizleistung ist das System real nicht in der La-
ge, die wa¨hrend des Entwurfes angenommenen Stellzeiten zu erreichen. Eine klassi-
sche Einheitsfu¨hrungssprungantwort ist an dieser Stelle fu¨r den Entwurf des Reglers
nicht hinreichend aussagekra¨ftig. Vielmehr sollte der Reglerentwurf den realen Ein-
satz widerspiegeln. Dazu ist als Entwurfsszenario die initiale Erwa¨rmungsphase des
Perfusionskreislaufes gewa¨hlt worden. Alle Systemkomponenten haben hierbei eine
Ausgangstemperatur von Tstart = 20
◦C. Die Niere besitzt eine Starttemperatur von
TN,start = 4
◦C. Als Umgebungstemperatur wurde ein Wert von θU = 20 ◦C festge-
legt. Auf Simulationsbasis ist nun ein PI-Regler mit entsprechender Ausgangslimitie-
rung und Anti-Windup entworfen worden, der eine akzeptable Performance aufweist
und das Organ schnell genug erwa¨rmt. Abbildung 5.5 zeigt die Erwa¨rmungen fu¨r ver-
schiedene Volumenstro¨me zur spa¨teren Bewertung der Robustheit. Die Simulations-
verla¨ufe stu¨tzen die Aussage, dass das System mit ho¨heren Perfusatvolumenstro¨men
besser arbeitet. Es zeigen sich fu¨r ho¨here Perfusatvolumenstro¨me geringere notwen-
dige Werte in der Thermostat- und Perfusattemperatur. Gleichzeitig zeigt sich, dass
bei niedrigem Perfusatstrom deutliches U¨berschwingen auftritt. Hinzu kommt die
Problematik, dass die Anforderungen der Begrenzung der Perfusat- und Thermo-
stattemperatur nicht erfu¨llt sind. Zur Verdeutlichung dient Abbildung 5.5. Es ist
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Abbildung 5.5: Verla¨ufe der simulierten Nierentemperatur (oben) und Perfusattem-
peratur (unten) wa¨hrend initialer Systemerwa¨rmung fu¨r verschiede-
ne Perfusatvolumenstro¨me bei PI-Regelung
deutlich erkennbar, dass fu¨r niedrige Volumenstro¨me im Perfusionskreislauf inak-
zeptable Werte der Perfusattemperatur erreicht werden.
Zur Behandlung dieses Problems wird die Regelungsstruktur erweitert auf eine Kas-









Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der Kaskadenstruktur der Temperaturre-
gelung
In einer inneren Regelkreiskaskade wird die Temperatur des Thermostatkreislaufes
Tth geregelt. Hier kommt ein PI-Regler zum Einsatz, dessen Ausgangsgro¨ße UST eine
Ausgangssa¨ttigung zur Darstellung der Begrenzung der Heizeinheit aufweist. In einer
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Abbildung 5.7: Verla¨ufe der simulierten Nierentemperatur (oben) und Thermostat-
temperatur (unten) wa¨hrend initialer Systemerwa¨rmung fu¨r ver-
schiedene Perfusatvolumenstro¨me mit Kaskadenregelung
u¨bergeordneten a¨ußeren Regelkreiskaskade wird die Nierentemperatur TN geregelt.
Die Reglerausgangsgro¨ße Tth,soll ist hier der Sollwert fu¨r die innere Regelung. Der
hier eingesetzte PI-Regler weißt ebenfalls eine Sa¨ttigung auf, um die Begrenzung der
Thermostattemperatur abzubilden. Beide PI-Regler sind mit einem Anti-Windup
ausgestattet. In der Simulation zeigt sich, dass die Kaskadenregelung fu¨r kleinen
Perfusatvolumenstrom ein deutlich kleineres U¨berschwingen aufweist. Abbildung 5.7
zeigt die Verla¨ufe der Nierentemperatur bei vera¨ndertem Perfusatstrom. Gleichzei-
tig ko¨nnen unzula¨ssig hohe Temperaturen fu¨r Tth und TN mittels der integrierten
Stellgro¨ßenbeschra¨nkung vermieden werden (siehe Abbildung 5.7). Innerhalb der
Simulationsumgebung hat sich der Ansatz der Kaskadenregelung weitgehend ro-
bust bewa¨hrt. Zur Implementierung in das reale Nierenperfusionssystem wird der
entstandene Temperaturregelalgorithmus bei einer Samplingzeit von Tsample = 0, 2 s
diskretisiert. Dazu wird der Regelalgorithmus in Laplace-Darstellung mittels der




in den Z-Bereich transformiert. Anschlie-
ßend wird der Algorithmus in Z-Darstellung in den Zeitbereich ru¨cktransformiert.
Die resultierende Differenzengleichung wird implementiert [85].
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5.3.1 Anforderungen an die Druckregelung
Fu¨r den Entwurf einer Druckregelung mu¨ssen zuna¨chst diverse Anforderungen der
Anwendung betrachtet werden. Die Anforderungen entstammen aus der Anatomie
und Physiologie einer Niere und des Blutes, sowie der spa¨teren Anwendung der
normothermen ex-vivo Perfusion zur Bewertung der Vitalita¨t und Viabilita¨t einer
Niere und dem Systemaufbau. Die Druckregelung erfolgt unter Kenntnis des ak-
tuellen mittleren arteriellen Druckes und des aktuellen Blutflusses unter Einstel-
lung eines neuen Blutflusses. Aus der Physiologie stammen dabei zuna¨chst Anfor-
derungen, die den potenziellen Stellbereich eingrenzen. Um eine irreversible Scha¨-
digung von Blutzellen zu vermeiden, mu¨ssen hohe Perfusionsdru¨cke von mehr als
Part,max = 200 mmHg langfristig vermieden werden. Im Falle hoher Dru¨cke verfor-
men sich Erythrozyten kugelfo¨rmig, was zellintern zu einer Zersto¨rung des Cy-
toskeletts fu¨hrt. Als Folge des Zerfallsprozesses gehen polymolekulare Assoziate
des Ha¨moglobins in eine diffusible Gro¨ße u¨ber und verlassen die Zelle. Eine der-
art gescha¨digte Zelle nimmt nicht mehr am chemischen Atemgastransport teil [79].
Eine genauere Eingrenzung des Stellbereiches resultiert aus der mo¨glichen Anwen-
dung eines Systemes fu¨r die normotherme Nierenperfusion zur Funktionsbewertung.
Ju¨ngere Erkenntnisse induzieren, dass die Fa¨higkeit einer Niere zur Autoregulation
ein Indiz auf die Organqualita¨t ist [68]. Zur Evaluierung der Autoregulationsta¨tigkeit
einer Niere, muss die Breite des Druckbereiches bekannt sein. Typischerweise liegt
der Autoregulationsbereich einer humanen Niere bei [67]:
80 mmHg ≤ Part ≤ 180 mmHg. (5.31)
Es zeigte sich in ersten Experimenten, dass der Bereich im Falle isolierter Schweine-
nieren mit
60 mmHg ≤ Part ≤ 150 mmHg (5.32)
deutlich darunter liegt [45]. Innerhalb dieses Druckbereiches Aufgrund der Fo¨rder-
genauigkeit der im Perfusionssystem vorhandenen Peristaltikrollenpumpe von etwa
5%, wird eine a¨hnliche Regelgenauigkeit von angestrebt.
5.3.2 Modellbildung des ha¨modynamischen Systems
Die Modellbildung des hydraulischen Subsystemes zum Nierenperfusionsprozess er-
folgt ansa¨tzlich a¨hnlich dem Temperatursystem. Auch hier werden alle relevanten
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Teile des Systems durch Dekomposition identifiziert. Die am hydraulischen Kreislauf












Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der relevanten Komponenten des hy-
draulischen Subsystemes im ex-vivo Nierenperfusionsprozess
(Gera¨tekomponenten sind kursiv beschriftet, Prozessgro¨ßen sind
nicht kursiv beschriftet, P: Dru¨cke, flow: Volumenstrom)
Fu¨r die Modellierung dieses hydraulischen Systemes wird ein generischer Ansatz ver-
wendet, der auf einer Analogie von Leistungs- und Energiegro¨ßen der Elektrotechnik
und der Hydraulik basiert [63].
Die meisten physikalischen Modellierungsparadigmen basieren auf allgemeingu¨ltigen
Energieerhaltungssa¨tzen. Im Rahmen dessen existieren doma¨nenunabha¨ngige gene-
ralisierte Gro¨ßen, die den Energietransport zwischen Teilsystemen beschreiben. Das
resultierende generische theoretische Gebilde wird an vereinzelten Stellen innerhalb
ausgewa¨hlter physikalischer Doma¨nen durch sogenannte konstitutive Gleichungen zu
einem vollsta¨ndigen Rechenapparat erga¨nzt. Zwischen den expliziten Auspra¨gungen
der generalisierten Gro¨ßen innerhalb verschiedener physikalischer Doma¨nen existie-
ren Analogien. Tabelle 5.2 zeigt die Analogien ausgewa¨hlter, hier relevanter Doma¨nen
auf. Auf dieser Basis ist es hier mo¨glich, das hydraulische Subsystem des Nierenper-
fusionsprozesses mittels Methoden der Elektrotechnik mathematisch zu modellieren.
Als weitere Grundidee gilt der Ansatz, jedes relevante Element des Perfusionskreis-
laufes als U¨bertragungsleitung zu interpretieren. In der Elektrotechnik gibt es ver-
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Tabelle 5.2: Darstellung der Analogien generalisierter Gro¨ßen der Doma¨nen Hydrau-
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schiedene Repra¨sentationsformen fu¨r U¨bertragungsleitungen. Ein weit verbreiteter
Ansatz in der Medizintechnik ist der dreielementige RLC-Vierpol (siehe Abbildung
5.9) [116, 49].
Die Peristaltikrollenpumpe des Perfusionskreislaufes wird in Analogie als ideale
Stromquelle modelliert. Das Perfusatreservoir stellt einen Massenbezugspunkt dar.
Gesamt zeigt sich das System wie in Abbildung 5.10.
In bisherigen Literaturstellen wird eine Niere meist als einfacher Stro¨mungswider-
stand dargestellt. Diese Darstellung ist hier nicht ausreichend. Auf dieser Basis wur-
den im Weiteren entsprechende Parameteridentifikationen zur Modellbildung durch-
gefu¨hrt.
In eigenen Untersuchungen zur Bestimmung der Netzwerkelemente konnte ein hy-
draulischer Kapazita¨tsbelag von CSchlauch,Belag = 5, 67 ·10−3 mlmmHg·m festgestellt wer-
den. Gleichzeitig zeigte sich der Stro¨mungswiderstand der Schlauchleitungen im Ver-
gleich zu den Nierenparametern (siehe Tabelle 5.3) als viel kleiner (Bestimmung
siehe Abschnitt C). Weiterhin ist es u¨blich, einen Oxygenator als reinen resistiven
Stro¨mungswiderstand zu modellieren [99]. Vereinfacht man das Netzwerk nun durch
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Abbildung 5.9: Dreielementiger elektrischer Vierpol zur Darstellung einer allgemei-


















Abbildung 5.10: Gesamte elektrische Analogie des Perfusionskreislaufes mit relevan-
ten Prozessgro¨ßen
Vernachla¨ssigung der Schlauchleitungen und der dynamischen Elemente des Oxyge-
natormoduls, so zeigt sich der Sachverhalt nach Abbildung 5.11.
Das vereinfachte elektrische Netzwerk kann auch in Form eines Zustandsraummo-
delles dargestellt werden. Dazu werden zuna¨chst die Hilfsgro¨ßen flowC und flowN
eingefu¨hrt. Nach dem ersten Kirchhoff’schen Gesetz zeigt sich
flow = flowC + flowN . (5.33)
Weiterhin gilt:





· flowN − 1
CNiere
· flow. (5.35)
Nach dem zweiten Kirchhoff’schen Gesetzt folgt fu¨r Abbildung 5.11:
Part = RNiere · flowN + LNiere · ˙flowN . (5.36)
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Abbildung 5.11: Vereinfachte elektrische Analogie des Perfusionskreislaufes mit re-
levanten Prozessgro¨ßen




· Part − RNiere
LNiere
. (5.37)
Der Signaleingang des hydraulischen Subsystemes ist der Pumpenvolumenstrom
uhydr = flow. Als Systemausgang dient der arterielle Perfusionsdruck yhydr = Part.

























darstellen. Hinzu kommt der Systemausgang





+ 0 · flow. (5.39)
Der Zustandsvektor des hydraulischen Subsystemes lautet xhydr = (Part flown)
T .
5.3.3 Validierung des Modells des ha¨modynamischen
Systems
Das zuvor identifizierte mathematische Modell des ha¨modynamischen Systems stellt
bisher eine Modellstruktur dar. Die Modellparameter fehlen bisher. Im Folgenden
werden nun einerseits die Modellstruktur validiert und Modellparameter identifi-
ziert.
Dazu werden Vergleiche von Simulationen mittels des zuvor identifizierten Modelles
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mit Messdaten einer ersten Versuchsserie von realen Perfusionen isolierter Schwei-
nenieren genutzt.
Durchfu¨hrung der Perfusionsexperimente Die Gewinnung und Vorbereitung
der Organe entspricht der Vorgehensweise aus Abschnitt 5.2.3. Nach Anschluss eines
Organes an das Nierenperfusionssystem erfolgte zuna¨chst eine Anlaufphase des Sy-
stems (siehe Abbildung 5.12, unten). Wa¨hrend dieser Phase erwa¨rmt sich das Organ
mittels der Temperaturregelung aus Abschnitt 5.2 auf physiologische Temperaturen.
Gleichzeitig erfolgt die Fortsetzung der metabolischen Versorgung, das Organ wird
oxygeniert, dekarboxyliert und mit Na¨hrstoffen versorgt.




, flow und arteriellem Druck Part weitgehend konstant bleiben (siehe
Abbildung 5.12, unten). Die Prozesswerte gelten als konstant, wenn die Varianz der
Messwerte letzten 100 Sekunden von Perfusionsdruck und Fluss jeweils einen indi-
viduellen Schwellwert unterschreitet. Gleichzeitig musste die Nierentemperatur den
eingestellten Temperatursollwert auf ∆T = 1 K erreichen.
In das Perfusionssystem ist in Vorarbeiten dieser Arbeit zu Versuchszwecken fu¨r
die Regelung des arteriellen Druckes ein einfacher adaptiver I-a¨hnlicher Regler zur
Stellung der Pumpendrehzahl RPM implementiert worden:
RPM(k) = RPM(k − 1) + 0, 05 · 1
ZN
· (Part,soll(k − 1)Part,ist(k − 1)). (5.40)
Auf diesem Weg ist es mo¨glich, trotz der Volumenstromquelle als Systemantrieb,
den arteriellen Perfusionsdruck auf einem Sollwert zu halten. Dieser druckgeregelte
Modus entspricht einer weitgehend physiologischen Situation. Im Organismus erha¨lt
eine Niere als Umgebungsbedingung den systemischen Blutdruck. Auf Basis ihrer
autoregulierenden Verhaltensweise stellt die Niere dann durch Vera¨nderung ihrer
Perfusionsimpedanz den Volumenstrom durch sie [66].
Unter diesen Bedingungen sind wa¨hrend einer stabilen Perfusionsphase Drucksoll-
wertspru¨nge unterschiedlich hoher Amplituden durchgefu¨hrt worden. Eine ausfu¨hr-
liche Experimentaldarstellung ist in Abschnitt F zu finden. Messwerte aller System-
gro¨ßen sind bei einer mittleren Samplingzeit von ca. 3 Sekunden abgetastet und
gespeichert worden. Abbildung 5.12 zeigt exemplarisch die Verla¨ufe der hydrauli-
schen Prozessgro¨ßen Perfusatvolumenstrom und Perfusionsdruck.
Vergleichssimulation Parallel zu den Perfusionsversuchen ist der geschlossene
experimentelle Druckregelkreis mitsamt des hydraulischen Subsystems als Zustands-
raummodell in Simulink implementiert worden. Die identischen Sollwertverla¨ufe
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Abbildung 5.12: Zeitverla¨ufe der hydraulischen Prozessgro¨ßen wa¨hrend eines Per-
fusionsversuches zur Modellvalidierung. rot(oben): Drucksollwert,
blau(oben): Druckmesswert, unten: Volumenstrom
der Perfusionsexperimente wurden auf die Simulation angewendet. Die resultie-
renden Zeitverla¨ufe der Sprungantworten der simulierten und real aufgenomme-
nen hydraulischen Prozessgro¨ßen wurden verglichen. Dieses Vorgehen entspricht im
Weitesten einer oﬄine-Prozessidentifikation im geschlossenen Regelkreis [63]. Als
Gu¨tekriterium galt erneut der Fit nach Gleichung 3.11. Ein Fit fu¨r die Verla¨ufe
von Part und flow von jeweils Fit ≥ 0, 95 galt als hinreichend. Der Schwellwert
ist hier willku¨rlich gewa¨hlt, doch an die erreichte Modellgu¨te des Temperatursy-
stems angelehnt. Wa¨hrend der Durchfu¨hrung der Vergleichssimulationen wurde ein
zeitvarianter Charakter des hydraulischen Systems eines Nierenperfusionsprozesses
deutlich. Die Prozessparameter des hier hergeleiteten Modelles unterliegen zeitlichen,
prozessbedingten A¨nderungen. Zur Identifikation der Netzwerkparameter, sind die
Nierenparameter RNiere, CNiere und LNiere fu¨r jeden durchgefu¨hrten Drucksollwert-
sprung manuell und iterativ angena¨hert worden, um einen mo¨glichst maximalen Fit
in Perfusionsdruck und Volumenstrom zu erreichen. Dabei wurde folgendes Vorgehen
angewandt:
• Identifikation der stationa¨ren Endwerte von Perfusionsdruck und Fluss nach
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jedem Sprung,
• Berechnung der Resistance RNiere = Part,statflowstat ,
• Anpassen der Compliance CNiere, um einen hinreichenden Anstieg nachzubil-
den,
• Anpassen der Inertance LNiere, um ein hinreichendes Nachschwingverhalten
nachzubilden.
Exemplarisch sind in Abbildung 5.13 Ausschnitte von Sprungantworten dargestellt.
Abbildung 5.13: Exemplarischer Vergleich von Messdaten (rot) und Simulationsda-
ten (blau) zur Parameteridentifikation der Nierenparameter (links:
Volumenstromverlauf; rechts: Verlauf des arteriellen Perfusions-
druckes) [48]
Insgesamt konnten 107 Drucksollwertspru¨nge von acht Nierenperfusionen ausgewer-
tet werden. Fu¨r alle war es mo¨glich, einen hinreichenden Satz an Nierenparametern
zu identifizieren, ohne die Bedingung Fit ≥ 0, 95 fu¨r den Volumenstrom und den ar-
teriellen Mitteldruck zu verletzen. Als Resultat der Parameteridentifikation entstand
fu¨r jeden Perfusionsversuch an dieser Stelle eine Folge von Nierenparametersa¨tzen.
Innerhalb der einzelnen Folgen ist ein zeitvariantes Verhalten der einzelnen Nierenpa-
rameter RNiere, CNiere und LNiere zu beobachten. Diese zeitliche Varianz der Parame-
ter erkla¨rt sich durch die Autoregulationsta¨tigkeit der Nieren und durch eine starke
funktionelle Verkopplung der Parameter mit den Prozessgro¨ßen der Nierenperfusion
[67], [78]. Die Autoregulation der Niere bewirkt auf Basis von mehreren ineinan-
dergreifenden Effekten, dass der Volumenstrom durch die Niere bei schwankendem
Perfusionsdruck nahezu konstant gehalten wird. Dabei wirken hauptsa¨chlich der
sogenannte Bayliss-Effekt und das tubulo-glomerula¨re Feedback [67]. Der Bayliss-
Effekt beschreibt eine muskula¨re Kontraktion in Gefa¨ßwa¨nden zur A¨nderung des
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Stro¨mungswiderstandes des jeweiligen Gefa¨ßes und somit zur Regulierung des Volu-
menstromes in Abha¨ngigkeit von barosensitiven Zellen in der jeweiligen Gefa¨ßwand.
Der Bayliss-Effekt reagiert auf lokale Drucka¨nderungen. Ein zweiter Effekt ist das
tubulo-glomerula¨re Feedback. Hier sind die Gefa¨ßwandkontraktionen in afferenten
und efferenten Arteriolen einer Niere in Beziehung zur Natriumkonzentration in spe-
ziellen Tubulusabschnitten gesetzt [66]. Dieser Effekt wiederum reguliert die Menge
des filtrierten Prima¨rharnes in der Niere. Die Anteile der verschiedenen Regulati-
onseffekte an der zeitlichen Varianz der Nierenparameter wa¨hrend ex-vivo Perfusion
sind bisher noch unbekannt. In den meisten hier beobachteten Fa¨llen jedoch geht
eine Erniedrigung des Perfusionsdruckes einher mit einer Erniedrigung der Com-
pliance CNiere und einer Erho¨hung des Widerstandes RNiere.
Es zeigt sich bei einigen aufeinanderfolgenden Druckspru¨ngen, dass ein Parameter-
satz genu¨gt, um hinreichend korrekte Zeitverla¨ufe zu erzeugen.
Das identifizierte Modell aus Abschnitt 5.3.2 ist in der Lage, real aufgenommene
Zeitverla¨ufe der hydraulischen Prozessgro¨ßen wa¨hrend einer ex-vivo Nierenperfusion
hinreichend genau abzubilden. Der genaue Wert der Nierenparameter ist dabei aller-
dings wegen des Grundcharakters des Perfusionsprozesses nur als Bereich bekannt,
der wa¨hrend dieser Untersuchungen identifiziert werden konnte. Daher werden an
dieser Stelle Parameterbereiche angegeben (siehe Tabelle 5.3).
Tabelle 5.3: Identifizierte Wertebereiche der Nierenparameter wa¨hrend ex-vivo Nie-
renperfusion
Element Wertebereich
RNiere 0, 425...0, 5 mmHg/ml/min
CNiere 0, 12...0, 67 ml/mmHg
LNiere 0, 02...0, 15 (mmHg·s)/(ml/min)
Zu beachten ist, dass die hier dargestellten Wertebereiche den Perfusionsprozess
nach der Anlaufphase repra¨sentieren. Die Ermittlung der tatsa¨chlichen Werte der
Nierenparameter kann zur Laufzeit des Prozesses geschehen. Identifizierte Verla¨ufe
der Nierenparameter ko¨nnen dann der Bewertung des Organes dienen. Das hier iden-
tifizierte Modell des hydraulischen Systemes der Nierenperfusion ist in Hinblick auf
den Entwurf von Algorithmen zur Regelung des arteriellen Mitteldruckes validiert.
Der Umgang mit dem zeitlich varianten Charakter des Prozesses obliegt nunmehr
dem robusten Entwurf der Regelungsalgorithmen.
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5.3.4 Reglerentwurf zur Druckregelung
Strategien Die Regelung des arteriellen Perfusionsdruckes beinhaltet das Organ
als funktionelle Einheit innerhalb der Regelstrecke. Vor diesem Hintergrund handelt
es sich hier um ein physiologisch ru¨ckgekoppeltes System.
Im Zuge der obigen Identifikation und Validierung des Streckenmodells fu¨r die Rege-
lung des arteriellen Mitteldruckes ist der hoch variante Charakter des hydraulischen
Subprozesses im Rahmen der ex-vivo Nierenperfusion deutlich aufgezeigt worden. Es
konnten Bereiche gezeigt werden, in denen die hydraulischen Prozessparameter einer
Niere schwanken (siehe Tabelle 5.3). Um eine mo¨glichst hohe Sicherheit des automa-
tisierten Perfusionsprozesses zu erreichen, wird an dieser Stelle ein Sicherheitsbereich
fu¨r den Entwurf spa¨terer Druckregler festgelegt (siehe Tabelle 5.4).
Tabelle 5.4: Festgelegter Sicherheitsbereich der Nierenparameter zum Entwurf von
Druckregelungen
Element Wertebereich
RNiere 0, 125...18.75 mmHg/ml/min
CNiere 0, 1...6, 7 m
3/mmHg
LNiere 0, 02...1, 25 (mmHg·s)/(ml/min)
Die teils starken Abweichungen gegenu¨ber bisherigen Wertebereichen in Tabelle 5.3
resultieren aus dem Verhalten des Prozesses, insbesondere in der Anlaufphase einer
Nierenperfusion. Hier zeigen sich, bedingt durch die starke Temperatur- und pH-
Wert-Sensitivita¨t des Perfusionsprozesses, besondere Auswirkungen auf die Prozes-
sparameter [78]. Bedingt durch die starken Prozessschwankungen muss die Strategie
zur Perfusionsdruckregelung auf Prozesssicherheit bzw. Robustheit gegenu¨ber Pro-
zessschwankungen ausgelegt sein. Instabilita¨t der Druckregelung ko¨nnte zum Verlust
eines perfundierten Organes fu¨hren.
Gleichzeitig spielt die Geschwindigkeit der Regelung eine in Grenzen untergeordnete
Rolle. Im physiologischen Fall stellt die kurzfristige Blutdruckregulation auf Ba-
sis des Barorezeptorreflexes den schnellsten Stellmechanismus im Organismus dar
[89]. An dieser Stelle sind Einregelzeiten von TEinregel ≈ 30s zu nennen [11]. Eine
Blutdruckregelung soll an dieser Stelle eine zumindest a¨hnliche Performance errei-
chen. U¨berschwingen des arteriellen Mitteldruckes soll vermieden werden, um un-
erwu¨nschte physiologische Effekte der renalen Autoregulation auszuschließen.
Impedanzadaptive I-Regelung Ein erster Ansatz zur Regelung des arteriel-
len Mitteldruckes wa¨hrend ex-vivo Nierenperfusion entstand im Vorfeld dieser Ar-
beit [157]. Auf Basis der Darstellung der Niere als variablem Stro¨mungswiderstand,
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entstand ein nichtlineares zeitdiskretes Regelgesetz:
RPM(k) = RPM(k − 1) + 0, 05 · 1
ZN
· (Part,soll − Part,ist). (5.41)
Hierbei stellt e(k− 1) = (Part,soll − Part,ist) die Regelabweichung des zuletzt vergan-
genen Zyklusdurchlaufes dar, wa¨hrend RPM(k−1) die letzte Stellgro¨ße, K1 = 0, 05
einen Einstell-Faktor und ZN(k) =
Part,ist(k−1)
flow(k−1) den Impedanzbetrag der Niere dar-
stellt. Fu¨r die Betrachtung zeitdiskreter Systeme gibt es ga¨ngige Methoden. Diese




f(k) · z−k. (5.42)
Na¨here Informationen zum theoretischen Hintergrund sind empfohlen in [85]. Wen-
det man die Z-Transformation nun auf Stellgesetz 5.41 an, so ergibt sich:
K1 · 1
ZN
· E(z) · z−1 +RPM(z) · z−1 = RPM(z). (5.43)
Nach Umstellen in die Form einer U¨bertragungsfunktion von der Regelabweichung
E(z) zur Stellgro¨ße RPM(z), folgt:
RPM(z)
E(z)
= GRPME (z) =
K1 · Z−1N
z − 1 . (5.44)
Diese Reglerstruktur entspricht theoretisch einem I-Regler mit Vorwa¨rts-Integration.
H∞-Synthese In der modernen Regelungstheorie ist die Nutzung von Metho-
den einer automatisierten Reglersynthese unter Minimierung einer H∞-Norm als
Gu¨temaß Stand der Technik. Dabei sind hier die H∞-Synthese und die sogenannte
µ-Synthese zu unterscheiden. Im Zuge dieser Arbeit werden beide Ansa¨tze fu¨r die
robuste Regelung des arteriellen Perfusionsdruckes in Betracht gezogen. Beide Me-
thoden sind real nur als numerisch iterative Na¨herung unter Nutzung der Robust
Control Toolbox von Matlab umsetzbar.
Dabei ist ein gemeinsamer Modellausgangspunkt nutzbar. Dieser umfasst die Dar-
stellung des vorliegenden Regelungsproblemes in einer a¨hnlichen Form zu Abbildung
3.8. In klassischer Regelkreisdarstellung zeigt sich das Problem nach Abbildung 5.14.
Auf Basis der vorangegangenen Modellbildung liegt hier nun ein Prozessmodell
mit strukturierter Unbestimmtheit vor. Dies bedeutet im wesentlichen, dass die
U¨bertragungsfunktionsmatrix der modellierten Unbestimmtheit ∆ nicht voll besetzt
ist.
Gu¨teforderungen an das Verhalten des synthetisierten Reglers werden nun mittels
der Wichtungsfunktionen We und Wu eingebracht. Die Wichtungsfunktionen geben
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Abbildung 5.14: Darstellung des Regelungsproblems der robusten arteriellen Per-
fusionsdruckregelung als klassischer Standardregelkreis mit Wich-
tungsfunktionen und unbestimmter Strecke. Der Regelkreis ist als
LFT dargestellt, sodass Regler K und Unbestimmtheit ∆ stimmen.
jeweils invers eine obere Betragsgrenze fu¨r das gewu¨nschte U¨bertragungsverhalten
von einem beliebigen Systemeingang an den jeweiligen gewichteten Systemausgang
vor. An dieser Stelle wurden nach Anforderungen gema¨ß Abschnitt 5.3.1 Wichtungs-
funktionen erstellt:
We =
(1/M) · s+ ω0





Hierin repra¨sentieren M = 1.2 eine erlaubte Resonanzu¨berho¨hung der Regelabwei-
chung von 20%, A = 0, 01 eine erlaubte bleibende Regelabweichung von -40 dB
und ω0 = 0, 2
1
s
die gewu¨nschte Bandbreite des Systems. Anregungen des Systems,
respektive Sollwerta¨nderungen des Perfusionsdruckes schneller als ω0, werden vom
geregelten System nur noch unzureichend verfolgt. Der maximale Volumenstrom
innerhalb der Stellgro¨ßenbeschra¨nkung betra¨gt hier flowmax = 600 ml/min. Abbil-
dung 5.15 verdeutlicht die Wichtungsfunktionen.
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Abbildung 5.15: Bode-Diagramm zur Darstellung der Wichtungsfunktionen zur In-
tegration der Gu¨teforderungen (rot: We zur Wichtung der Gu¨te der
Regelgro¨ße, blau: Wu Wichtung der Gu¨te der Stellgro¨ße)
Fu¨r den Fall der klassischen H∞-Synthese wird eine Reglersynthese fu¨r das nomina-
le Prozessmodell durchgefu¨hrt. Dies ist gleichbedeutend mit ∆ = 0. Hier verbleibt
die Definition des Nominalfalles innerhalb der Streubereiche der Nierenparameter.
Dabei wurde an dieser Stelle aus Sicht der U¨bertragungseigenschaften der Niere hin-
sichtlich der Versta¨rkung der Worst-Case der dynamischen Elemente als Nominalfall
angenommen. Fu¨r den resistiven Anteil wurde ein mittlerer Wert gewa¨hlt, der ent-
sprechend einen großen tolerablen Streubereich mit guter Gu¨te gewa¨hrleistet.








Hierbei ist G0(s) = C · (s · I −A)−1 ·B +D mit der Einheitsmatrix I. Die Matrizen
















, C = (1 0), D = 0.
Die Reglersynthese lieferte nun eine erreichbare obere Schranke der H∞-Norm des ge-
schlossenen Regelkreises von γ = 0, 842. In Betrachtung der Stabilita¨tsreserven bzgl.
der modellierten Unbestimmtheiten zeigte sich kein instabiles Verhalten innerhalb
der Zielanwendung. Abbildung 5.16 zeigt exemplarisch eine Schar von simulierten
Sprungantworten des modellierten Systems bei Variation der drei unbestimmtheits-
behafteten Parameter.
Die klassische Variante der H∞-Synthese liefert keine Synthese eines robusten Reg-
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Abbildung 5.16: Sprungantwortenschar mit synthetisiertem H∞-Regler bei Varia-
tion der unbestimmtheitsbehafteten Nierenparameter nach Soll-
drucksprung (oben: Perfusionsdruck, unten: Perfusatvolumenstrom,
rot: Nominalmodell, blau: schwankungsbehaftete Parameter, grau:
Sollwert)
lers. Die Robustheit des Systems gegenu¨ber der modellierten Unsicherheit kann je-
doch mittels numerischer Methoden evaluiert werden. So liefert die Worst-Case-
Analyse in Matlab wcgain die Aussage, dass das System gegenu¨ber der modellierten
Unbestimmtheiten robust stabil ist. Erst fu¨r hohe Nierenkapazita¨ten außerhalb des
Streubereiches wird das System instabil.
Bei Anwendung der µ-Synthese wird das gleiche unbestimmtheitsbehaftete Pro-
zessmodell in den entsprechenden Algorithmus eingespeist. Dieser minimiert nun
jedoch nicht mehr die H∞-Norm des geschlossenen Regelkreises, sondern den struk-
turierten Singula¨rwert des Systems bzgl. der modellierten Unbestimmtheit ∆. Es
wird also numerisch, iterativ ein Regler synthetisiert, fu¨r den die modellierte Unbe-
stimmtheit keine Instabilita¨t des Systems hervorruft. Dabei wird nun auf robuste
Gu¨te abgezielt.
In der Umsetzung konnte bei den genutzten Gu¨teforderungen kein Regler synthe-
tisiert werden, da die µ-Synthese bei Nutzung von Gu¨teforderungen in Form von
Wichtungsfunktionen nicht nur robuste Stabilita¨t erzeugt, sondern in dieser Form
auch robuste Gu¨te erzeugt. Forderungen nach robuster Gu¨te laufen ha¨ufig entge-
gen den eigentlichen Gu¨teforderungen. Die Gu¨teforderungen ko¨nnen hier also nicht
robust erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wurde der mittels H∞-Synthese er-
zeugte und numerisch auf robuste Stabilita¨t gepru¨fte Regelalgorithmus verwendet,
da dieser zumindest Gu¨te bzgl. der Stellgro¨ßenbeschra¨nkung garantiert. Lediglich
die Geschwindigkeit der implementierten Regelung entspricht im Unbestimmtheits-
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fall nicht den Gu¨teforderungen der Wichtungsfunktionen. Der Algorithmus wurde
mittels der bilinearen Transformation bei einer Samplingzeit von Tsample = 0, 2 s
diskretisiert und in eine Differenzengleichung u¨berfu¨hrt. Diese wurde im Perfusions-
system implementiert.
Robuste PI-Regelung Wa¨hrend der vorangegangenen H∞-Synthese wurde
ein Worst-Case-Fall identifiziert. Der Entwurf eines robusten PI-Reglers nimmt die-
sen als Nominalfall an. Das Streckenmodell wurde in Matlab implementiert. Ein
robuster PI-Regler wurde mittels des PID Tuners von Matlab parametriert. Dabei
liegt im Falle des hier genutzten Nominalmodells eine numerisch ermittelte Phasen-
reserve von ca. phasemargin = 90 ◦ bei einer Betragsreserve von gainmargin =∞.
Auf dieser Basis wird der parametrierte Regler als robust angesehen. Abbildung
5.17 zeigt exemplarisch eine Schar von Fu¨hrungssprungantworten bei Variation der
unbestimmtheitsbehafteten Nierenparameter.
Abbildung 5.17: Sprungantwortenschar mit PI-Regler bei Variation der unbestimmt-
heitsbehafteten Nierenparameter nach Solldrucksprung (oben: Per-
fusionsdruck, unten: Perfusatvolumenstrom, rot: Nominalmodell,
blau: schwankungsbehaftete Parameter, grau: Sollwert)
Der entwickelte Algorithmus wurde erneut mittels der bilinearen Transformation bei
einer Samplingzeit von Tsample = 0, 2 s diskretisiert und in eine Differenzengleichung
u¨berfu¨hrt. Das Ergebnis wurde im Perfusionssystem implementiert.
Die im vorangegangenen Abschnitt entworfenen Regelungsalgorithmen werden in
Abschnitt 5.5 na¨her beleuchtet und verglichen.
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5.4 Regelung des Blutgassystem
5.4.1 Anforderungen und Strategien zur Blutgasregelung
wa¨hrend ex-vivo Nierenperfusion
Anforderungen an den Prozess Die Regelung der Partialdru¨cke der Blutgase
im Perfusat ist einer der notwendigen Teilprozesse der ex-vivo Nierenperfusion. Fu¨r
die Regelung dieses Prozesses ist es an dieser Stelle erneut notwendig, Anforderungen
und Randbedingungen zu finden. Im physiologischen Prozess der Gasversorgung von
Sa¨ugetieren, liegt die Funktionalita¨t der Lunge darin, veno¨ses Blut zu arterialisie-
ren. Arterielles Blut wird dann den Organsystemen zugefu¨hrt. Das Ziel des ex-vivo
Perfusionsprozesses ist, der isolierten Niere arterialisiertes Perfusat zuzufu¨hren. Im
Falle der Blutgase mit Bezug auf die Prozesstopologie aus Abbildung 5.2 bedeutet
dies, dass veno¨ses Perfusat aus dem Reservoir mittels der Pumpe durch den Oxy-
genator geleitet wird. Dort wird das Perfusat oxygeniert und dekarboxyliert. Dabei
wird dem Oxygenator ein Prozessgas zugefu¨hrt. Das arterialisierte Perfusat wird der
Niere zugefu¨hrt. Die Kondition des Prozessgases dient als Stellgro¨ße.
Wertebereiche fu¨r veno¨se Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdru¨cke, sowie Zielbe-
reiche fu¨r arterielle Partialdru¨cke entstammen der Physiologie und sind in Tabelle
5.5 dargestellt.
Tabelle 5.5: Wertebereiche fu¨r veno¨se und arterielle Blutgaspartialdru¨cke
(nach [124])
Partialdruck Arteriell Veno¨s
Sauerstoff PO2,B,art = 100...180 mmHg PO2,B,ven = 40...60 mmHg
Kohlendioxid PCO2,B,art = 35...45 mmHg PCO2,B,ven = 55...70 mmHg
Aus den Wertebereichen ist ersichtlich, dass die Zielbereiche weitgefasst sind. Dies ist
auf die starke Nichtlinearita¨t der chemischen Transportvorga¨nge der Blutgase in Blut
zuru¨ckzufu¨hren. Vor diesem Hintergrund wird die abgezielte Regelgenauigkeit fu¨r
den arteriellen Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdruck mit ∆PB,art,max = 5 mmHg
angesetzt.
Das Blutgasregelsystem muss nun gema¨ß der Gesamtautomatisierungsstrategie nach
Abschnitt 4.6 unter den Prozessbedingungen der Systemtemperaturen und des Perfu-
satvolumenstromes funktionieren. Im Entwurf von Regelungen ist die Prozessrobust-
heit gegenu¨ber diesen hier als Sto¨rungen interpretierten Gro¨ßen zu beru¨cksichtigen.
Strategie zur Automatisierung bzw. zur gera¨tetechnischen Umsetzung
Fu¨r die Regelungen des Temperatursystemes und des hydraulischen Systemes wur-
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den aufgrund der festen Strategie zur Automatisierung vorrangig Regelungsstrate-
gien analysiert. Fu¨r das Blutgasregelungssystem ko¨nnen verschiedene Automatisie-
rungsstrategien aufgrund mehrerer mo¨glicher physikalischer Stellmo¨glichkeiten ge-
nutzt werden.
Mit Bezug auf Abbildung 4.1 ist erkennbar, dass die Gastransportraten von Sau-
erstoff V˙O2 und Kohlendioxid V˙CO2 u¨ber die Austauschmembran des Oxygenators
entlang eines stoffspezifischen Partialdruckgefa¨lles stattfindet. Vernachla¨ssigt man
Grenzfla¨cheneffekte, so ko¨nnen die Transportvorga¨nge als eindimensionale Diffusio-
nen durch eine Membran dargestellt werden. Die Zusammenha¨nge ergeben sich fu¨r
Sauerstoff und Kohlendioxid zu:
V˙O2 = kO2 · (PO2,G − PO2,B) · Af , (5.48)
V˙CO2 = kCO2 · (PCO2,B − PCO2,G) · Af . (5.49)
Hierin stellen kO2 und kCO2 Austauschkoeffizienten dar, die die Geometrie des Oxy-
genators beschreiben, Af ist die Diffusionsfla¨che. PO2,B] und PCO2,B sind die Gaspar-
tialdru¨cke im Perfusat, respektive Blut. Als einzige beeinflussbare Stellgro¨ßen ver-
bleiben die Gaspartialdru¨cke im Prozessgas. Diese berechnen sich nach dem Henry-
Gesetz nun zu [99]:
PO2,G = FO2 · Pabs, (5.50)
PCO2,G = FCO2 · Pabs. (5.51)
Hieraus wiederum wird ersichtlich, dass zur Einstellung der Gaspartialdru¨cke von
Sauerstoff und Kohlendioxid jeweils der Absolutdruck des Prozessgases und die Stoff-
fraktion zur Verfu¨gung stehen. Hier sind ggf. gegenseitige Verkopplungen zu beden-
ken.
Neben diesen offensichtlichen Stellmo¨glichkeiten steht der Gasvolumenstrom QG
durch den Oxygenator als Stellgro¨ße zur Verfu¨gung. Hinzu kommt der Effekt, dass
Kohlendioxid im Oxygenator eine vielfach erho¨hte Transmembrandiffusivita¨t ge-
genu¨ber Sauerstoff aufweist [99]. Vor diesem Hintergrund ist es in Grenzen mo¨glich,
den Kohlendioxidaustausch mittels des Gasvolumenstroms eines kohlendioxidfreien
Prozessgases einzustellen, ohne den Sauerstoffaustausch zu beeinflussen.
Aus den verfu¨gbaren Stellmo¨glichkeiten ko¨nnen nun sinnvolle Varianten zusammen-
gestellt werden.
In der Literatur ist fu¨r die Anwendung in der ECMO und der Herz-Lungen-Maschine
bereits erfolgreich eine Mischvariante entwickelt worden [99, 91]. Dabei wird ein Pro-
zessgas, das ausschließlich aus Sauerstoff und Stickstoff besteht, also einen Kohlendi-
oxidpartialdruck von Null aufweist, verwendet. Der Sauerstoffaustausch wird mittels
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Variation der Gasfraktionen von Sauerstoff und Stickstoff eingestellt. Der Kohlen-
dioxidaustausch wird dann mittels Gasvolumenstromvariation eingestellt. Bedingt
durch die vergleichsweise kleine Austauschfla¨che eines Oxygenators im Gegensatz
zur menschlichen Lunge, werden abha¨ngig vom Blutvolumenstrom durch den Oxyge-
nator ho¨here Sauerstofffraktionen, als in Luft, im Prozessgas beno¨tigt [99]. Ebenfalls
wurde betrachtet, inwiefern der Absolutdruck des Prozessgases bei Nutzung reinen
Sauerstoffs als Prozessgas als Stellgro¨ße tauglich ist. Die prinzipielle Tauglichkeit
konnte gezeigt werden [51], die routinema¨ßige technische Anwendung scheitert bis-
lang an der Druckabdichtung von handelsu¨blichen Oxygenatoren.
Bei der ex-vivo Nierenperfusion handelt es sich allerdings im Gegensatz zu vorher-
gehend gezeigten Anwendungen um eine Anwendung mit niedrigem Perfusatvolu-
menstrom. Gleichzeitig ist das statische Fu¨llvolumen des Oxygenators zweitrangig.
Fu¨r den Betrieb einer ex-vivo Nierenperfusion genu¨gen Komponenten der Neona-
tologie [47]. Werden nun Komponenten der allgemeinen Pa¨diatrie genutzt, so steht
eine vergleichsweise u¨bergroße Austauschfla¨che im Oxygenator zur Verfu¨gung. Die-
se vergro¨ßerte Diffusionskapazita¨t des Oxygenators ermo¨glicht nun prinzipiell die
Nutzung von Umgebungsluft als Prozessgas. Vor diesem Hintergrund soll in Erwei-
terung des Literaturstands die Regelung der arteriellen Blutgase auf Basis einer Vo-
lumenstromquelle mit Luftversorgung betrachtet werden. Dabei wird der Sauerstoff-
partialdruck nicht geregelt. Vielmehr wird sich der arterielle Sauerstoffpartialdruck
passiv in Abha¨ngigkeit des Perfusatvolumenstromes und des Gasvolumenstromes
einstellen. Die Weite des Zielbereiches la¨sst in diesem Fall unter Missachtung der
Stellgenauigkeit Abweichungen zu. Diese stellen jedoch kein Problem dar, da ober-
halb eines Sauerstoffpartialdruckes von ca. 100 mmHg, aufgrund der Nichtlinearita¨t
des Transportprozesses von Sauerstoff am Ha¨moglobin, bei Partialdruckabweichun-
gen nur noch marginale und vernachla¨ssigbare Konzentrationsa¨nderungen auftre-
ten. Gleichzeitig kann wegen PO2,Luft ≈ 158 mmHg kein unzula¨ssig hoher arterieller
Sauerstoffpartialdruck auftreten. Die zuvor beschriebene Methode der Umgebungs-
luftbegasung stellt auch eine verwandte Version der in Abschnitt 3.3.1 beschriebe-
nen Blutgasregelung des OrganOx Metra dar. Dort wird Umgebungsluft mit reinem
Sauerstoff eines Sauerstoffkonzentrators gemischt, um den Sauerstoffpartialdruck des
Perfusates u¨ber den Oxygenator einzustellen. Eine Kohlendioxidregelung ist im Sy-
stem OrganOx Metra nicht na¨her beschrieben.
Um eine mo¨glichst hohe Performance und Prozessrobustheit zu erreichen steht im
Rahmen dieser Arbeit auch die Methode der vollsta¨ndigen Gasmischung im Fokus.
Die Kohlendioxideinstellung mittels Gasvolumenstrom kann unzula¨ssige Prozessver-
kopplungen mit sich bringen. Wird als Prozessgas nun ein fraktionell variables Ge-
misch aus Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff verwendet, so kann der Sauer-
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stofftransport mittels der Sauerstofffraktion, der Kohlendioxidaustausch mittels der
Kohlendioxidfraktion eingestellt werden. Der jeweilige Rest des Prozessgases ist nach
Pabs = PO2,G + PCO2,G + PN2,G ≈ 755 mmHg Stickstoff.
Die Variation der arteriellen Blutgaspartialdru¨cke wird einen Einfluss auf die veno¨sen
Blutgaspartialdru¨cke haben. Auf diesem Wege wird eine Ru¨ckkopplung von der Nie-
re auf die Regelstrecke entstehen. Diese Ru¨ckkopplung wird als Prozesssto¨rung in-
terpretiert. Im Weiteren werden die hier abgeleiteten Strategien umgesetzt und im
Kontext zu bereits evaluierten Verfahren diskutiert.
5.4.2 Modellbildung des Blutgassystems
Zur Entwicklung von Regelungsalgorithmen in der Simulation, wird in den na¨chsten
Abschnitten ein mathematisches Prozessmodell hergeleitet. Dazu wird zuna¨chst ein
allgemeines den Gasaustausch und Gastransport beschreibendes Modell dargestellt.
Das Modell wird fu¨r die Stellstrategien jeweils um eine Beschreibung der technischen
Umsetzung mit jeweiliger mathematischer Modellierung erweitert.
Blutgastransporte und Messtechnik Das mathematische Modell zur Simula-
tion der Blutgastransport- und Austauschvorga¨nge entstammt von Hexamer et al.
[120]. An dieser Stelle wird das Modell zum Versta¨ndnis der Vorga¨nge beschrieben.
Basis der Modellierung der Austauschvorga¨nge ist ein Drei-Kompartimente-Ansatz.




= QKomp · ([C]i,in − [C]i,out) +Di · (Pi,G−pi) +Ri. (5.52)
Darin stellen Vmc das Volumen des Kompartiments Komp, [C]i die Konzentration
des Stoffes i, Di die Diffusionskapazita¨t des Oxygenators bezu¨glich des Stoffes i, Pi
die Partialdru¨cke des Stoffes i in Gas und Blut und Ri einen stoffspezifischen Offset
dar [99]. Weiterhin stellt QKomp im Blutkompartiment (QB) den Blutfluss und im
Gaskompartiment den Gasfluss (QG) dar. Daraus la¨sst sich direkt die Abha¨ngigkeit
von beiden Volumenstro¨men erkennen. Zusa¨tzlich besteht das Modell aus mehreren
algebraischen Gleichungen.
Betrachtet man zuna¨chst den Sauerstofftransport im Blut, so wird dieser physikalisch
gelo¨st und chemisch gebunden transportiert:
[C]O2,B = αO2 · PO2,B + capB · S(PO2,virt). (5.53)
Hierin sind αO2 der Stoﬄo¨slichkeitskoeffizienten von Sauerstoff in Blutplasma und
capB die Sauerstoffbindungskapazita¨t am Ha¨moglobin des Blutes mit dem Ha¨matokrit
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hkt nach capB = hkt · [C]Hb,rbc, wobei [C]Hb,rbc die Ha¨moglobinkonzentration inner-
halb einer roten Blutzelle darstellt. Die Sauerstoffsa¨ttigung berechnet sich hier zu:
S(x = PO2,virt) =
a1 · x+ a2 · x2 + a3 · x3 + x4
a4 + a5 · x+ a6 · x2 + a7 · x3 + x4 (5.54)
mit
PO2,virt = PO2,B · 100.024(37−T )+0,4(pHvirt−7,4)+0,06·log
40
PCO2,B . (5.55)
In der exponentiellen Abha¨ngigkeit der Sauerstoffsa¨ttigungskurve von der Tempera-
tur, dem pH, sowie dem Kohlendioxidpartialdruck zeigt sich die starke Abha¨ngigkeit
das Sauerstofftransportes. Die Bilanzgleichung gestaltet sich nun zu:







QB · ([C]O2,B,in − [C]O2,B) +DO2,Oxy · (PO2,G − PO2,B).
(5.56)
Hierbei stellt DO2,Oxy die Diffusionskapazita¨t des verwendeten Oxygenators fu¨r Sau-
erstoff dar. Eine Parameteridentifikation dieser Gro¨ße ist in Abschnitt D dargestellt.
Fu¨r das Kohlendioxid zeigen sich die Bilanzgleichungen nach:
VPl · αCO2 · dPCO2,P l
dt
= QPl · ([C]CO2,P l,in − αCO2 · PCO2,P l)+
DCO2,Oxy · (PCO2,G − PCO2,P l) +DCO2,rbc · (PCO2,rbc − PCO2,P l) + VPl ·RHCO3,P l
(5.57)
fu¨r das Kompartiment Blutplasma (Pl) und
Vrbc · αCO2 · dPCO2,rbc
dt
= Qrbc · ([C]CO2,rbc,in − αCO2 · PCO2,rbc)+
DCO2,rbc · (PCO2,P l − PCO2,rbc) + Vrbc ·RHCO3,rbc − Vrbc · d[C]carb
dt
(5.58)
fu¨r das Kompartiment der roten Blutzellen (rbc). Dabei stellen DCO2,Oxy die Diffu-
sionskapazita¨t des verwendeten Oxygenators fu¨r Kohlendioxid und DCO2,rbc fu¨r rote
Blutzellen bzgl. Kohlendioxid dar. Weiter gelten: Vrbc = hkt · VB, VPl = (1−hkt)·VB,
Qrbc = hkt · QB und QPl = (1 − hkt) · QB. Die beteiligten Reaktionen der der De-
hydration von Kohlensa¨ure werden zu:
RHCO3,P l = −ku · αCO2 · PCO2,P l + kv
k
· [H]Pl · [HCO3]Pl, (5.59)
RHCO3,rbc = cat(−ku · αCO2 · PCO2,rbc + kv
k
· [C]H,rbc · [C]HCO3,rbc (5.60)
98
5.4 Regelung des Blutgassystem
berechnet. Hierin stellen ku, kv, k empirische Konstanten und cat einen Katalysefak-
tor dar. [C]H,P l und [C]H,rbc stellen die Wasserstoffionenkonzentration in den Kom-
partimenten Plasma (Pl) und rote Blutzellen (rbc) dar. Im Bereich des Kohlendioxid
sind viele chemische Reaktionen an den Transportvorga¨ngen beteiligt. Kohlendioxid
wird physikalisch gelo¨st, chemisch gebunden als Bikarbonat und chemisch gebun-
den als Carbamino-Verbindung transportiert. Im Zuge dieser Transporte spielen der
Bikarbonattransfer in Plasma:
VPl · d[C]HCO3,P l
dt
= QPl · ([C]HCO3,P l,in − [C]HCO3,P l)−
DHCO3,rbc · ([C]HCO3,P l − [C]HCO3,rbc
r
)− VPl ·RHCO3,P l
(5.61)
und in den roten Blutzellen:
Vrbc · d[C]HCO3,rbc
dt
= Qrbc · ([C]HCO3,rbc,in − [C]HCO3,rbc)+




eine Rolle. Dabei sind die Reaktionskonstante





· (−pHvirt − log(r · [C]H,rbc)) und die Diffusionskapazita¨ten nach
DCO2,rbc =











bestimmbar [99]. Hierin sind τ und T Zeitkonstanten. Hinzu kommt neben der Bi-
karbonatreaktionen auch die Carbamat-Reaktion:
Vrbc · d[C]carb,rbc
dt
= Qrbc · ([C]carb,in − [C]carb) + ka · [C]CO2,rbc·








Hierbei ist [C]carb die Konzentration des Kohlendioxidtragenden Ha¨moglobins. Die
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Konstanten ki stellen empirische Parameter dar. Im Bereich des Kohlendioxidtrans-
portes folgt nun noch der Wasserstoffionentransfer fu¨r Plasma:
VPl · d[C]H,P l
dt
= QPl · ([C]H,P l,in − [C]H,P l)− VPl · 2, 303
βPl





= Qrbc · ([C]H,rbc,in − [C]H,rbc) + Vrbc · 2, 303
βrbc
· [C]H,rbc·
(−RHCO3,rbc + 1, 5 · d[C]carb
dt




Hierbei stellen βPl und βrbc ebenfalls empirische Konstanten dar.
Abschließend folgen die Bilanzgleichungen fu¨r das Gaskompartiment von Sauerstoff:
VG · dFO2
dt




= QG · (FCO2,in − FCO2)−DCO2,Oxy · (PCO2,G − PCO2,B). (5.70)
Das aufgezeigte Modell ist in verschiedenen Anwendungen im Einsatz [99, 94, 147],
auf eine erneute Validierung wird an dieser Stelle verzichtet.
Blutgasmessung Zur quasi-kontinuierlichen Blutgasanalyse existiert bereits seit
vielen Jahren nur ein System auf dem Markt. Das CDI 500 von Terumo ist in der
Lage bei einer Samplingzeit von Tsample,CDI = 6 s mittels optischer und biochemi-
scher Verfahren die Partialdru¨cke von Sauerstoff und Kohlendioxid zu bestimmten.
Um dieses zeitdiskrete Verhalten zeit-kontinuierlich abzubilden, wird die Messung
als PT1-Glied mit einer Zeitkonstanten von TCDI = 20 s approximiert [99]:
PO2,B,mess = PO2,B · 1
TCDI · s+ 1 (5.71)
PCO2,B,mess = PCO2,B · 1
TCDI · s+ 1 . (5.72)
Um eine Totzeit, die aus dem Schlauchweg vom Oxygenator zur Blutgasmessung
resultiert zu vermeiden, ist die Messstelle unmittelbar am Oxygenatorausgang plat-
ziert. Daraus resultierende minimale Totzeiten von wenigen Sekunden werden vor
dem Hintergrund des tra¨gen Prozesses und der la¨ngeren Samplingzeit als vernach-
la¨ssigbar angenommen.
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Umgebungsluftbegasung mit Volumenstromquelle Die Strategie der Um-
gebungsluftbegasung mit Volumenstromquelle beinhaltet zum Ziel, dass zur Rege-
lung des arteriellen Kohlendioxidpartialdruckes der Volumenstrom des Prozessgases
Luft durch den Oxygenator ebenfalls geregelt auf einen Wert eingestellt wird. Das



















Abbildung 5.18: Schematische Darstellung der Kohlendioxidregelung bei Um-
gebungsluftbegasung mit Volumenstromquelle (e: Regelfehler,
QG: Gasvolumenstrom, PCO2: Kohlendioxidpartialdruck, UST :
Steuerspannung, PST : statischer Fo¨rderdruck)
Die technische Umsetzung beinhaltet einen handelsu¨blichen Axiallu¨fter mit bu¨rsten-
losem Gleichstrommotor. Der Motor wird mittels einer steuerbaren Gleichspan-
nung UST = 0...24 V angesteuert. Abha¨ngig von der Steuerspannung, respektive der
Lu¨fterdrehzahl stellt sich ein statischer Staudruck ein, der einen Gasvolumenstrom
durch einen thermischen Massenflussmesser und den unmittelbar folgenden Oxyge-
nator erzeugt. Der Massenflussmesser vom Typ Sensirion EM1 arbeitet bei einer Ab-
tastzeit von Tsample,MFM = 0, 06 s. Der Lu¨fter ist in seinem Stellbereich beschra¨nkt.
Vom Hersteller ist eine Ansprechzeit von maximal TAnsprech,max = 0, 5 s angegeben.
Als Regler K2(s) wurde hier ein einfacher PI-Regler mit Clamping als Anti-Windup
eingesetzt. Der Regler wurde im laufenden Betrieb manuell parametriert. Dabei
konnte bei einer Samplingzeit von Tsample,L = 0, 1 s eine Einregelzeit der Volumen-
stromquelle von ca. TEinregel,Gasflow ≈ 2s erzeugt werden. Die Volumenstromquelle
wird im Weiteren als PT1-Glied mit einer Zeitkonstanten von TV Q = 1, 5 s approxi-
miert.
Vollsta¨ndige Gasmischung Fu¨r die technische Umsetzung der vollsta¨ndigen Gas-
mischung werden drei Gase zum Prozessgas gemischt. Dazu wird ein Gasmischer vom
Typ QCal GMS3, bestehend aus drei Massenflussreglern verwendet. Abbildung 5.19
verdeutlicht das Prinzip.
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Abbildung 5.19: Schematische Darstellung der vollsta¨ndigen Gasmischung (e: Regel-
fehler, F : Gasfraktion, P : Partialdruck)
Zwei dedizierte Regler bestimmen je fu¨r Kohlendioxid und Sauerstoff eine ent-
sprechende Zielfraktion als Stellgro¨ße. Hierbei sind die Stellgro¨ßen limitiert auf
FO2,soll = 0...0, 8 und FCO2,soll = 0...0, 2. Der Gasmischer liefert bei vorgegebenem
Gesamtgasvolumenstrom ein entsprechend konditioniertes Gemisch aus Kohlendi-
oxid, Sauerstoff und Stickstoff gema¨ß:
QG,O2 = QG · FO2 (5.73)
QG,CO2 = QG · FCO2 (5.74)
QG,N2 = QG · FN2. (5.75)
Das Gasgemisch wird mit einem Gesamtvolumenstrom von QG = 1 l/min dem Oxy-
genator zugefu¨hrt. Hier tritt bedingt durch die Leitungsla¨nge vom Gasmischer zum
Oxygenator eine Totzeit auf. Wird der Gesamtgasvolumenstrom bei kleinem Lei-
tungsquerschnitt wie hier groß gewa¨hlt, so liegt die Totzeit bei weniger als einer
Sekunde. Gegenu¨ber der viel gro¨ßeren Verzo¨gerung, die aus der Samplingzeit des
Blutgasmonitors resultiert wird diese Totzeit als vernachla¨ssigbar angenommen. Die
Einregelzeiten der Massenflussregler des Gasmischers liegen nach Herstellerangaben
bei ca. einer Sekunde. Auch diese sind gegenu¨ber dem Verhalten des Blutgasmonitors
vernachla¨ssigbar klein.
5.4.3 Regelungsentwu¨rfe zur Blutgasregelung
Strategie Der Entwurf von Regelungsalgorithmen erfolgte aufgrund der erhebli-
chen Nichtlinearita¨ten des Prozesses simulativ. In vorangegangenen Arbeiten wurden
fu¨r die Mischung von Stickstoff und Sauerstoff bei variablem Gasvolumenstrom be-
reits diverse Ansa¨tze diskutiert. Hierbei wurde insbesondere deutlich, dass eine ein-
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fache und robust ausgelegte PI-Regelung bei minimalem Entwurfs- und Implemen-
tierungsausfwand keine nennenswerten Leistungsnachteile gegenu¨ber deutlich kom-
plexeren Methoden liefert [99]. Vor diesem Hintergrund wurden auch im Rahmen
dieser Arbeit robust ausgelegte PI-Regelungen umgesetzt.
Reglerentwu¨rfe Im Falle der Blutgasregelung verha¨lt sich der Prozess a¨hnlich
dem Temperatursystem. Das Perfusat ist das Konvektionsmedium der Blutgase.
Fu¨r die Parametrierung der Pi-Regler ist an dieser Stelle die einhergehende Pro-
zessabha¨ngigkeit vom Perfusatvolumenstrom besonders zu beru¨cksichtigen. Weitere
Prozessabha¨ngigkeiten bestehen insbesondere gema¨ß Gleichung 5.55 in der tempe-
raturabha¨ngigen Verschiebung der Sauerstoffsa¨ttigungskurve. Um die Regelungen
nun robust auszulegen, konnten ga¨ngige numerische Verfahren zur Bestimmung der
Phasen- und Betragsreserve wegen der erheblichen Nichtlinearita¨ten im Prozess nicht
weiter genutzt werden. Linearisierungen, insbesondere modellbasierte Verfahren zur
exakten Eingangs-Ausgangs-Linearisierung ha¨tten vor dem Hintergrund der erheb-
lichen Modellunsicherheiten beim Ziel einer robusten Auslegung keinen Mehrwert
erbracht.
Fu¨r die manuelle Reglerparametrierung wurden an dieser Stelle eine Vielzahl an
Simulationen durchgefu¨hrt. Dabei lag der Fokus auf einer Kompromissbildung aus
Regelungsperformance und Stabilita¨t vor dem Hintergrund varianter Blutvolumen-
stro¨me. Abbildung 5.20 zeigt exemplarisch die simulierten Zeitverla¨ufe der Regel-
gro¨ßen bei Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨ngen fu¨r einen vergleichsweise niedrigen Perfusatvo-
lumenstrom von QB = 75 ml/min.
Die Regler wurden derart parametriert, dass kein unzula¨ssiges U¨berschwingen auf-
tritt und eine vertretbare Einregelzeit von wenigen Minuten erreicht wird.
Besonderheiten zeigten sich im Falle der Umgebungsluftbegasung aufgrund der pas-
siven Abha¨ngigkeit des Sauerstoffaustausches und der niedrigen Perfusatvolumen-
stro¨me im System. Liegt der Kohlendioxidpartialdruck unterhalb des zugeho¨rigen
Sollwertes, so erniedrigt die Regelung den Gasvolumenstrom auf Null. In diesem
Fall senkt sich ebenfalls der Sauerstoffpartialdruck in unzula¨ssiger Weise. Dieses
Problem wurde durch eine Anpassung der unteren Stellgro¨ßenbeschra¨nkung auf
QG,Luft,min = 10 ml/min behoben. Liegt diese untere Schranke nun hoch genug,
sinkt der Sauerstoffpartialdruck bei Gasvolumenstromerniedrigung nicht unzula¨ssig
ab. Gleichzeitig musste der PI-Regler als langsam parametriert werden, um einem
U¨berschwingen vorzubeugen.
Im Vergleich der Simulationen beider Ansa¨tze zeigte sich bereits ein erheblicher Un-
terschied in der Leistungsfa¨higkeit beider Ansa¨tze. Mit vollsta¨ndiger Gasmischung
konnten die Zielwerte vergleichsweise schnell erreicht werden. Die Gu¨te beider Re-
gelungen ist neben der Einregelzeit a¨hnlich.
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Abbildung 5.20: Simulierte Zeitverla¨ufe der Partialdru¨cke nach
Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨ngen [46]
5.5 Reglertests des Mehrgro¨ßensystems
Nierenperfusionssystem
Die in den vorangegangenen Abschnitten simulativ entworfenen und synthetisierten
Regelungsansa¨tze sind im Rahmen einer zweiten, erweitertern Serie von Perfusions-
experimenten validiert worden. Dazu wurden alle drei hier betrachteten Teilprozesse
innerhalb einzelner Nierenperfusionen evaluiert. Ziele der Reglertests sind die Be-
wertung der umgesetzten Algorithmen am echten Prozess und die Evaluierung der
Tauglichkeit bzw. Zula¨ssigkeit zuvor geta¨tigter Annahmen.
Die Perfusionsexperimente zur Reglervalidierung liefen in ihrer Vorbereitung erneut
nach dem in Abschnitt F dargestellten Vorgehen ab. Zur na¨heren Darstellung des
Ablaufes einer Perfusion dient Abbildung 5.21.
Hierin sind drei charakteristische Perfusionsphasen erkennbar. Die Einteilung kann
Abbildung 5.12 entnommen werden. Zuna¨chst findet nach Anschluss einer Nie-
re an das Perfusionssystem eine Anlaufphase statt. Wa¨hrend dieser wird das Or-
gan reperfundiert. Es wird nach statischer kalter Lagerung erwa¨rmt, oxygeniert
und dekarboxyliert. In dieser Phase hat das Organ virtuell bis zum Erreichen ei-
nes stabilen Zustands erho¨hte Werte der Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxid-
produktion. Weiterhin ist die Anlaufphase durch eine besonders starke Varianz
der ha¨modynamischen Nierenparameter gekennzeichnet. Bedingt durch eine unte-
re Stellgro¨ßenbeschra¨nkung des Perfusatvolumenstromes kommt es initial zu einem
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Abbildung 5.21: Exemplarische Zeitverla¨ufe der wichtigsten Prozessgro¨ßen zur Dar-
stellung einer Nierenperfusion. R stellt hier den Impedanzbetrag
der Niere dar. Tn ist die Nierentemperatur. QB ist der Blutvolu-
menstrom. Part ist der arterielle Perfusionsdruck.
erho¨hten Perfusionsdruck. Definiert wurde das Ende der Anlaufphase durch ein Un-
terschreiten eines Grenzwerts der Varianz der Nierenimpedanz der letzten 30 Se-
kunden und ein U¨berschreiten eines Mindestwertes der Nierentemperatur. Nach der
Anlaufphase folgt eine stabile Perfusionsphase. Innerhalb dieser befindet sich das
Organ in einem vergleichsweise physiologischen Zustand. In dieser Phase treten
kaum organinduzierte Prozessvarianzen auf. Hier wurden zu Testzwecken Druck-
sollwerta¨nderungen aufgepra¨gt. Dies ist als Sprungphase die Dritte der Phasen.
Insgesamt wurden im Rahmen der Reglervalidierungen nun 18 Organe beobach-
tet. Dabei wurden zuna¨chst wa¨hrend der Perfusion einer Niere die Druckregelungen
miteinander verglichen. Nach Auswahl eines verbleibenden Druckregelalgorithmus
wurde das Temperatursystem fu¨r alle Nieren getestet. Schließlich wurden die Blut-
gasregelungen an exemplarischen Nierenperfusionen evaluiert.
5.5.1 Bewertung des geregelten Drucksystems
Zur Bewertung der Druckregelungen sind im Rahmen einer ex-vivo Nierenperfu-
sion zuna¨chst wa¨hrend der stabilen Perfusionsphase die Regelungsansa¨tze gegen-
einander getestet worden. Dazu wurden bei konstanter Nierensolltemperatur von
TN = 38
◦ Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨nge ausgepra¨gt. Vergleiche der Sprungantworten sind
in Abbildung 5.22 dargestellt. Aufgrund des unterschiedlichen Nierenverhaltens bei
Druckerho¨hung und Druckerniedrigung (siehe Abschnitt 5.3.2) werden hier beide
Fa¨lle dargestellt. Tabelle 5.6 stellt dabei bestimmte relative Gu¨temaße dar.
Aus dem direkten Vergleich der Ansa¨tze geht hervor, dass die H∞-Regelung im vor-
liegenden Fall die la¨ngste Einregelzeit, sowohl bei Erho¨hung, also auch bei Erniedri-
gung des Druckes aufweist. Dieses Verhalten ist im Wesentlichen auf die Gu¨teforder-
ungen bzgl. der maximalen Resonanzu¨berho¨hung bzw. der Regelabweichung zuru¨ck-
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Abbildung 5.22: Gegenu¨berstellung von Sprungantworten der Druckregelungen
(oben: Drucksollwerterniedrigungen, unten: Drucksollwert-
erho¨hungen)
zufu¨hren. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass nur die H∞-Regelung kein nennenswer-
tes U¨berschwingen aufweist. Die impedanzadaptive I-Regelung neigt insbesondere
bei Druckerho¨hung zum Nachschwingen. Im Gegensatz zur H∞-Regelung erreichten
der PI-Regler und die Z-adaptive Regelung deutlich ku¨rzere Einregelzeiten.
Im Vergleich der Gu¨temaße zeigt sich auch hier die Z-adaptive Regelung im Vorder-
grund. Sie zeigt die geringsten summierten Abweichungen, wa¨hrend die Intensita¨t
der Abweichungen ebenfalls die kleinste ist. An zweiter Stelle zeigt sich hier die PI-
Regelung.
Auf Basis der Reglererstellung sind hier die H∞-Regelung und der PI-Regler als ro-
bust bzgl. des Perfusionsprozesses zu verstehen. Verkopplungen der Druckregelungen
mit der zugrundeliegenden Prozesstemperatur bestehen nur in den varianten Nieren-
parametern, die den robusten Reglerauslegung zur Basis dienten. Fu¨r die Z-adaptive
Regelung konnte keine Robustheitsanalyse auf theoretischem Weg erfolgen. In allen
Experimenten zeigten sich keine Ausfa¨lle.
Vor dem Hintergrund der Regelgu¨te bei gegebener Robustheitsforderung zeigt sich
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H∞ -2007 54475 105
PI-Regler 421 22449 45
Z-adaptiver Regler 121 15955 28
hier, dass der synthetisierte PI-Regler den besten Kompromiss aus Geschwindigkeit,
Gu¨te und Robustheit darstellt. Zur Illustration der Robustheit des Ansatzes in der
realen Anwendung kann erneut Abbildung 5.21 dienen. Hier wurde wa¨hrend der in-
itialen Aufwa¨rmphase des Perfusionsprozesses die Druckregelung mit PI-Regelung
verwendet. Bei starker A¨nderung der Nierenparameter wird der Perfusionsdruck kon-
stant auf einen Sollwert von Part,soll = 110 mmHg geregelt.
In den Reglertests konnten mit Bezug auf die zuvor gestellten Anforderungen an
die Druckregelung hinreichende stationa¨re Regelgenauigkeiten erreicht werden. Auf
Basis des Vergleiches der Druckregelungen wird in den nachfolgenden Reglertests
nur noch die PI-Druckregelung verwendet.
5.5.2 Bewertung des geregelten Temperatursystems
Fu¨r die Bewertung der Temperaturregelung steht insbesondere die Anlaufphase und
die stabile Perfusionsphase des Perfusionsprozesses im Fokus. In der Anlaufphase
erfolgt die Wiedererwa¨rmung des kalten, isolierten Organs bei sich a¨nderndem flow.
In der Anlaufphase ist die Verkopplung des Mehrgro¨ßenproblems evaluierbar. Nach
Erreichen der stabilen Perfusionsphase a¨ndert sich die Systemtemperatur nur noch
in Folge von Sto¨rungen von außen. In der stabilen Perfusionsphase ist die stationa¨re
Genauigkeit des Temperatursystems bewertbar.
Im Zuge der Betrachtungen konnten nun zuna¨chst die Anlaufphasen von 18 Nieren-
perfusionen beobachtet werden. Abbildung 5.21 zeigte bereits exemplarisch einen
der Verla¨ufe. Das Perfusionssystem ist vor Anschluss der Niere auf einen Wert
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Tvor = 36
◦C vorgewa¨rmt. Nach Anschluss der kalten Niere und Freigabe der Per-
fusion sinkt der Temperaturwert initial ab. Das System erwa¨rmt sich erneut auf
einen hier vorgegebenen Sollwert von zuna¨chst TNiere,soll = 37
◦C. Spa¨ter wurde
der Sollwert hier beispielsweise auf TNiere,soll = 38
◦C erho¨ht. Bei Auswertung der
18 Perfusionsversuche zeigte sich eine mittlere Einregelzeit des Temperatursystems
nach Abschnitt 5.2 von TEinregel,T emp = 30, 38 ± 10, 79 min. Dabei waren variante
Volumenstro¨me in den Anlaufphasen von flowAnlauf = 35...450 ml/min zu beob-
achten. Die starken Volumenstroma¨nderungen stellen eine Abweichung gegenu¨ber
den Entwurfssimulationen des Temperatursystems dar. Trotzdem konnten die Ent-
wurfsziele eingehalten werden, da das System in der Lage ist innerhalb von weniger
als 30 Minuten eine physiologische Temperatur von mindestens TNiere,min = 34
◦C
zu erreichen, ohne dabei unzula¨ssig hohe Systemtemperaturen aufzuweisen.
Bei Beobachtung der stabilen Perfusionsphasen zeigten sich bei 15 der 18 Nieren-
perfusionen leichte Dauerschwingungen der Nierentemperatur. Die Dauerschwin-
gungen hatten eine mittlere Amplitude von ADS = 0, 75 K ± 0, 42 K. Dies ent-
spricht einer Abweichung von 0,17 K der stationa¨ren Genauigkeit gegenu¨ber den
Entwurfsforderungen. Die ungeachtet dessen kleinen Abweichungen erscheinen hin-
sichtlich physiologischer Effekte als akzeptabel. Zusa¨tzlich wurden im Zuge der
Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨nge des ha¨modynamischen Systems aus dem vorangegangenen
Abschnitt keine bemerkenswerten Auswirkungen der A¨nderungen auf das Tempera-
tursystem beobachtet.
Zusammenfassend zeigte sich eine Robustheit des Temperatursystems bei Verkopp-
lung mit dem ha¨modynamischen System der Nierenperfusion. Entwurfsforderungen
zur Temperaturregelung konnten weitgehend erfu¨llt werden.
5.5.3 Bewertung der Blutgasregelungen
Zur Bewertung der Regelungen der arteriellen Partialdru¨cke von Sauerstoff und Koh-
lendioxid mussten die technischen Umsetzungen je an verschiedenen Nierenperfusio-
nen getestet werden. Die Experimente verliefen gema¨ß Kapitel F.
Umgebungsluftbegasung Zuna¨chst wurden wa¨hrend stabiler Perfusionsphasen
Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨nge des Kohlendioxidpartialdruckes auf das System aufgepra¨gt.
Die Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨nge des Kohlendioxidpartialdruckes erfolgten innerhalb des
Wertebereiches fu¨r arterielle Werte von 30 bis 50 mmHg. Ein exemplarischer Verlauf
bei einem Perfusatvolumenstrom vonQB = 100 ml/min und einer Nierentemperatur
von TN ≈ 37◦ ist in Abbildung 5.23 dargestellt.
Hier zeigt sich, dass der Ansatz mit Umgebungsluftbegasung und Volumenstrom-
quelle in der Lage ist, den Partialdrucksollwert innerhalb einer erzielten Einregel-
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Abbildung 5.23: Exemplarische Zeitverla¨ufe der Blutgaspartialdru¨cke und des Gas-
volumenstroms bei Fu¨hrungsgro¨ßena¨nderung bei Umgebungsluft-
begasung mit Volumenstromquelle [46]
zeit von TEinregel,CO2,luft ≈ 250s zu erreichen. Dabei zeigt sich abweichend von der
Simulation ein schwingendes Verhalten. Zur Behebung dieses Problems wurde die
Nachstellzeit des verwendeten PI-Reglers erho¨ht. Weiterhin zeigte sich, dass der Sau-
erstoffpartialdruck kurzzeitig unter den minimal akzeptablen Partialdruckwert von
PO2,art,min = 100 mmHg fiel. Eine weitere Begrenzung der Stellgro¨ße wu¨rde die Koh-
lendioxidpartialdruckregelung weiter verlangsamen. Das Verhalten der gasvolumen-
strombasierten Kohlendioxidpartialdruckregelung ist vom aktuell vorherrschenden
Perfusatvolumenstrom abha¨ngig. Vor diesem Hintergrund wurde die untere Stell-
gro¨ßenbeschra¨nkung im Zuge der Reglertests funktionell vom Perfusatvolumenstrom
abha¨ngig gemacht.
Zur folgenden Bewertung der Robustheit gegenu¨ber A¨nderungen des Temperatur-
bzw. hydraulischen Prozesses wurden wa¨hrend der oben beschriebenen stabilen Per-
fusionsphase A¨nderungen des arteriellen Sollperfusionsdruckes vorgenommen. Dar-
aus resultierend sind A¨nderungen des Perfusatvolumenstromes. Eine A¨nderung der
Systemtemperatur war zur Vorbeugung eines Organverlustes nicht mo¨glich. Die Aus-
wirkungen einer Temperatura¨nderung im System lassen sich weitestgehend durch
eine Volumenstroma¨nderung abbilden, da eine Temperatura¨nderung einen wesentli-
chen Einfluss auf das ha¨modynamische System hat. Ein exemplarischer Zeitverlauf
ist in Abbildung 5.24 dargestellt.
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Abbildung 5.24: Exemplarische Zeitverla¨ufe der Prozessgro¨ßen bei A¨nderung des
Perfusatvolumenstromes bei Umgebungsluftbegasung mit Volu-
menstromquelle [46]
Hierbei zeigt sich, dass bei erheblicher Volumenstroma¨nderung von ca. 50% nur ge-
ringe Abweichungen der Blutgaspartialdru¨cke von weniger als fu¨nf mmHg entstehen.
Vollsta¨ndige Gasmischung Analog der Umgebungsluftbegasung wurden auch
bei der Methode der vollsta¨ndigen Gasmischung zuna¨chst Fu¨hrungsgro¨ßenspru¨nge
auf das System eingepra¨gt. Dabei wurden erneut Sprungweiten innerhalb der Werte-
bereiche fu¨r arterielle Partialdru¨cke von 30 bis 50 mmHg fu¨r Kohlendioxid und 100
bis 150 mmHg fu¨r Sauerstoff. Abbildung 5.25 zeigt einen exemplarischen Verlauf bei
einem Perfusatvolumenstrom von QB = 100 ml/min und einer Systemtemperatur
von TN ≈ 37◦.
Fu¨r diesen Fall zeigten sich keine unerwarteten Nebeneffekte. Die erstellten Rege-
lungen konnten die Zielwerte erreichen. Es trat kein unerwu¨nschtes U¨berschwingen
auf. Die Einregelzeiten deckten sich mit den simulierten Werten.
Das System konnte Einregelzeiten von TEinregel,O2,mix ≈ 200s fu¨r den Sauerstoffpar-
tialdruck und TEinregel,CO2,mix ≈ 100s erreichen.
Zur Bewertung der Prozessrobustheit wurden auch in diesem Szenario erneut Druck-
sollwertspru¨nge zur Erzeugung von Perfusatvolumenstroma¨nderungen aufgepra¨gt.
Exemplarische Zeitverla¨ufe sind in Abbildung 5.26 dargestellt.
110
5.5 Reglertests des Mehrgro¨ßensystems Nierenperfusionssystem
Abbildung 5.25: Exemplarische Zeitverla¨ufe der Blutgaspartialdru¨cke und des Gas-
volumenstroms bei Fu¨hrungsgro¨ßena¨nderungen bei vollsta¨ndiger
Gasmischung [46]
Sowohl bei Erho¨hung, als auch bei Erniedrigung des Perfusatvolumenstromes um
jeweils ca. 50% zeigten sich keine nennenswerten Auslenkungen der arteriellen Par-
tialdru¨cke von Sauerstoff und Kohlendioxid. Die Regelungen waren stets in der Lage,
Sto¨rungen in Form der Prozessverkopplungen auszuregeln.
Vergleich der Ansa¨tze Im Vergleich der Ansa¨tze zur Regelung der arteriel-
len Blutgaspartialdru¨cke zeigten sich zuna¨chst erhebliche Unterschiede in der Lei-
stungsfa¨higkeit der Strategien. Die Umgebungsluftbegasung mit Volumenstromquel-
le erreichte fu¨r die Regelung des arteriellen Kohlendioxidpartialdruckes eine Ein-
regelzeit von TEinregel,CO2,luft ≈ 250s. Dem gegenu¨ber steht eine Einregelzeit der
vollsta¨ndigen Gasmischung von TEinregel,CO2,mix ≈ 100s. Literaturvergleichswerte
liegen hier bei TEinregel,CO2,lit ≈ 120s [99].
Fu¨r den Fall des Sauerstoff steht der erreichten Einregelzeit der vollsta¨ndigen Gas-
mischung von TEinregel,O2,mix ≈ 200s ein Literaturwert von TEinregel,O2,lit ≈ 400s
entgegen [99].
Alle erstellten Blutgasregelungen zeigten kein nennenswertes U¨berschwing- bzw.
Nachschwingverhalten. Keine Instabilita¨ten traten auf. Bei Aufpra¨gen gezielter Sto¨-
rungen durch bekannte Prozessverkopplungen mit dem ha¨modynamischen System
zeigten sich alle Ansa¨tze in der Lage, die Sto¨rungen zu kompensieren. Aus Sicht
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Abbildung 5.26: Exemplarische Zeitverla¨ufe der Prozessgro¨ßen bei A¨nderung des
Perfusatvolumenstromes bei vollsta¨ndiger Gasmischung [46]
der Regelungsperformance und der Prozessrobustheit stellt hier die Methode der
vollsta¨ndigen Gasmischung den besten Kompromiss dar. Die Nutzung des Gasvolu-
menstromes zur Stellung des Kohlendioxidaustausches im Oxygenator zeigte sich als
schwierig und prozesssensitiv im niedrigen Volumenstrombereich QB ≤ 100ml/min.
Ungeachtet dessen erscheint der technische Aufwand zum Aufbau und Betrieb des
Prozesses im Falle der Umgebungsluftbegasung mit Volumenstromquelle vergleichs-
weise einfach.
5.5.4 Bewertung des generalisierten Ansatzes
Im Rahmen der System- und Regelungsentwu¨rfe wurde der generalisierte Ansatz
zur u¨bergreifenden Mehrgro¨ßenregelung aus Abschnitt 4.3 aufgegriffen und fu¨r ein
neu entwickeltes Nierenperfusionssystem umgesetzt. Im Zuge der Reglertests konn-
ten hier nun Erkenntnisse zur Bewertung gewonnen werden.
Bei Test der umgesetzten Regelung des Temperatursystems zeigte sich, dass dieses
gema¨ß Annahmen des generalisierten Ansatzes weitgehend unempfindlich gegenu¨ber
A¨nderungen der anderen Prozessgro¨ßen ist, sofern der Perfusatvolumenstrom einen
systemindividuellen Mindestwert u¨berschreitet. Im Weiteren wurden Regelungsal-
gorithmen fu¨r das ha¨modynamische System bei Nierenperfusion implementiert und
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getestet. Hier zeigte sich, dass eine Druckregelung des ha¨modynamischen Systems bei
Beru¨cksichtigung der Verkopplungen im Prozess stets in der Lage ist, A¨nderungen
der anderen Prozessgro¨ßen nach Auslenkung zu kompensieren. In spezieller Umset-
zung zur Nierenperfusion wurden die Verkopplungen in Form von unbestimmten
Nierenparametern des Prozessmodells beru¨cksichtigt.
Im Falle der Blutgasregelungen konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass die An-
nahmen des generalisierten Ansatzes fu¨r die spezielle Umsetzung zur Nierenperfusion
zutreffen. Da die Prozesstemperatur ohne wesentliche A¨nderungen zur Laufzeit ei-
ne Basis darstellt, sind hier nur wenige Pozesssto¨rungen vorhanden. Trotzdem wa¨re
eine Blutgasregelung in der Lage Schwankungen zu kompensieren. Bei A¨nderungen
im ha¨modynamischen System bestehen ebenfalls die angenommenen Verkopplungen.
Auch hier ist eine Blutgasregelung in der Lage, die Prozesssto¨rungen zu kompensie-
ren, sofern eine Anregung des ha¨modynamischen Systems hinreichend langsam ist.
Die ru¨ckwa¨rtige Verkopplung des Blutgassystems wiederum zum ha¨modynamischen
System wurde im dortigen Prozessmodell abgebildet.
Es zeigte sich, dass der in dieser Arbeit abgeleitete generalisierte Ansatz zur Mehr-
gro¨ßenregelung von isolierten Organen in Perfusionssystemen am Beispiel der Nie-
renperfusion tauglich und korrekt ist. Bedingt durch die Automatisierung des Nie-
renperfusionssystems waren keine Zustandsverschlechterungen der perfundierten Or-
gane zu beobachten. Alle perfundierten Organe konnten anwenderfreundlich, bzw.
einfach erlernbar konditioniert werden. Die Hypothese dieser Arbeit aus Abschnitt
1 konnte insofern besta¨tigt werden.
5.6 Auswertung und Zusammenfassung des
speziellen Ansatzes
Im vorangegangenen Abschnitt wurde der in dieser Arbeit abgeleitete allgemeine
Ansatz zur Mehrgro¨ßenregelung der Organperfusion am speziellen Beispiel der ex-
vivo Nierenperfusion umgesetzt und evaluiert. Dabei wurde zuna¨chst der generische
Ansatz einer Systemtopologie zur Organperfusion gera¨tetechnisch umgesetzt, so-
dass ein funktionsfa¨higes Nierenperfusionssystem entstand. Fu¨r das Gera¨tesystem
erfolgten Modellbildungen der am Perfusionsprozess beteiligten Teilprozesse. Fu¨r
die Teilprozesse der Systemtemperaturen und des ha¨modynamischen Systems er-
folgten robuste Regelungsentwu¨rfe und Vergleiche der Regelungsansa¨tze. Im Falle
des Blutgassystems wurden daru¨ber hinaus technische Umsetzungsvarianten disku-
tiert und Regelungsalgorithmen implementiert. In nachgelagerten Validierungstests
am echten Nierenperfusionsprozess konnte die Funktionalita¨t der prozessorientiert
robusten Mehrgro¨ßenregelung exemplarisch validiert werden.
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Der in Kapitel 4 allgemein entwickelte Ansatz erwies sich in der speziellen Umset-
zung zur ex-vivo Nierenperfusion als tauglich. Eine ausfu¨hrliche zusammenfassende
Auswertung wird in Abschnitt 6 folgen.
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6.1 U¨berblick zur Arbeit
Im dieser Arbeit wurden Ansa¨tze zur Mehrgro¨ßenregelung von Perfusionen isolier-
ter Organe betrachtet. Um einen Einstieg in das Themengebiet zu erhalten, wur-
den in Abschnitt 2 Einsatzszenarien der ex-vivo Organperfusion von Herz, Lunge,
Leber und Niere aufgezeigt. Anschließend wurden auf Literaturbasis die einzelnen
physiologischen und anatomischen Eigenschaften der Perfusionsprozesse der Organ-
systeme herausgearbeitet. Nach der medizinischen Betrachtung der Organperfusi-
onsprozesse erfolgte in Abschnitt 3 eine Einsortierung des Perfusionsprozesses in
den Kontext der extrakorporalen Lebensunterstu¨tzungssysteme. Es wurden rege-
lungstheoretische Hintergru¨nde dargestellt und bekannte Vorarbeiten zur Automa-
tisierung der Organperfusion und des ECLS analysiert, um bekannte Ergebnisse
auf das vorliegende Problem ggf. anzuwenden. Nach den Vorbetrachtungen dieser
Arbeit wurden in Abschnitt 4 zuna¨chst die Organperfusionsprozesse abstrahiert.
Teilprozesse wurden identifiziert, um Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Auf die-
ser Basis wurden im Folgenden Verkopplungen der Teilprozesse des generalisierten
Organperfusionsprozesses identifiziert und evaluiert. Hier wurden schließlich Mehr-
gro¨ßenregelungsansa¨tze diskutiert. Ein verbleibender Mehrgro¨ßenansatz wurde aus-
gewa¨hlt. In Abschnitt 5 wurde der generalisierte Ansatz nun fu¨r das spezielle Bei-
spiel der ex-vivo Nierenperfusion aufgegriffen. Es wurde ein neues Nierenperfusi-
onssystem entworfen und unter Nutzung des generalisierten Ansatzes automatisiert.
Fu¨r das Temperatursystem und das ha¨modynamische System wurden verschiedene
Regelungsansa¨tze hinsichtlich Robustheit und Gu¨te bewertet. Fu¨r das Blutgassy-
stem wurden verschiedene Automatisierungskonzepte implementiert und hinsicht-
lich Tauglichkeit fu¨r die spezielle Anwendung bewertet. Am Beispiel der speziellen
Umsetzung konnte der generalisierte Ansatz bewertet werden. Im Folgenden sollen




6.2 Ableitung von Erkenntnissen dieser Arbeit
6.2.1 Generalisierter Ansatz
Alle Organsysteme eines Organismus haben gemeinsam, dass sie funktionell an den-
selben Organismus gebunden sind. Auf dieser Basis haben sie gema¨ß Abschnitt 4
gemeinsame generalisierte physiologische Bedu¨rfnisse:
• Eine stoffwechselbezogene Versorgung gewa¨hrleistet die Zu- und Abfuhr phy-
siologisch relevanter Stoffe zu und von einzelnen Gewebeabschnitten. Dies um-
fasst sowohl die Zufuhr von Na¨hrstoffen und Sauerstoff, als auch den Abtrans-
port von Kohlendioxid und Stoffwechselprodukten.
• Jedes Organsystem beno¨tigt fu¨r eine physiologische Funktionalita¨t die Bereit-
stellung einer entsprechenden Gewebetemperatur.
• Zur Versorgung mit physiologisch relevanten Stoffen, sowie fu¨r die Wa¨rmezufuhr
beno¨tigen betrachtete Organsysteme die Versorgung mit Perfusat als Konvek-
tionsmedium.
• Ein Organ muss entsprechend seiner individuellen Ausartung mechanisch an-
gepasst gelagert sein. Die Lagerung hat keine Relevanz bezu¨glich einer Pro-
zessregelung.
Fu¨r die Definition eines generalisierten Regelungsproblems zur ex-vivo Organperfu-
sion konnten nun auf Basis der Bedu¨rfnisse der Organsysteme Teilprozesse abgeleitet
werden. Fu¨r die generalisierten Teilprozesse
• Temperatursystem,
• Ha¨modynamisches bzw. hydraulisches System,
• Blutgassystem,
• Elektrolytsystem
wurden beteiligte Prozessgro¨ßen identifiziert. Unter diesen wurden jeweils notwen-
dige Regelgro¨ßen und mo¨gliche Stellgro¨ßen identifiziert. Im Zuge dessen wurden
auch die funktionellen Verkopplungen der generalisierten Teilprozesse der ex-vivo
Organperfusion betrachtet. Schließlich konnte eine generalisierte Regelungsstrategie
ausgewa¨hlt werden. Diese umfasst die dezentrale Mehrgro¨ßenregelung des Perfusi-
onsprozesses. Alle Teilprozesse werden als robuste Einzelgro¨ßenregelungen ausgelegt.
Gegenseitige Verkopplungen werden als Prozesssto¨rungen ausgelegt. Zur Reduktion
der mo¨glichen Sto¨rungen wurden die Einzelregelungen hierarchisch strukturiert.
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6.2.2 Spezieller Ansatz
In einer spezialisierten Fortfu¨hrung der generalisierten Ansa¨tze, wurden diese auf
den Prozess der ex-vivo Nierenperfusion projiziert (siehe Abschnitt 5). Hier wurde
der generalisierte Prozess zuna¨chst auf eine Niere fokussiert. Ein spezielles Nieren-
perfusionssystem wurde geplant, strukturiert und gera¨tetechnisch so umgesetzt, dass
die Bereitstellung aller generalisierten Teilprozesse mit speziellem Fokus mo¨glich ist.
Fu¨r das nun vorhandene Perfusionssystem wurden nun die Teilprozesse automati-
siert.
• Fu¨r das Temperatursystem erfolgte zuna¨chst eine individuelle mathematische
Modellbildung unter Nutzung des allgemeinen Ansatzes einer Energiebilanz fu¨r
stoffdurchla¨ssige Systeme. Das aufgestellte Gesamtmodell des Temperatursy-
stems wurde als Zustandsraummodell in Simulink implementiert und konn-
te in Realexperimenten validiert werden. Dazu wurden reale Zeitverla¨ufe von
Aufwa¨rmphasen des Perfusionssystems mit simulierten Verla¨ufen verglichen.
Schließlich konnten in Simulationen robuste Regelungsalgorithmen entwickelt
werden. Dabei entstand eins robust ausgelegte Kaskadenregelung, die in ihrer
inneren Schleife die Thermostattemperatur mit PI-Regler und Anti Windup
regelt. In Ihrer a¨ußeren Kaskade regelt sie die Perfusattemperatur ebenfalls
mittels PI-Regler und Anti Windup. In Realtests erwies sich das geregelte
Temperatursystem als funktionsfa¨hig gema¨ß der geta¨tigten Annahmen.
• Das ha¨modynamische bzw. hydraulische System der ex-vivo Nierenperfusion
wurde zuna¨chst ebenfalls mathematisch modelliert. Dabei wurden generische
Analogien zwischen Energiegro¨ßen genutzt, um den Perfusionskreislauf mit-
tels elektrotechnischer Methoden darzustellen. Jedes U¨bertragungselement des
Kreislaufes wurde durch ein dreielementiges RLC-Glied dargestellt. Anschlie-
ßend konnte das dynamische System um nicht relevante Elemente geku¨rzt
werden. Es entstand eine verku¨rzte, pra¨gnante elektrotechnische Darstellung
des Perfusionskreislaufes. Aus dieser wurde ein Zustandsraummodell abgelei-
tet, das in Simulink implementiert wurde. Mittels Vergleichssimulationen von
Zeitverla¨ufen des Modelles mit Zeitverla¨ufen von Realexperimenten konnten
Netzwerkparameter zur Beschreibung einer Niere identifiziert werden. Gleich-
zeitig konnte das Modell validiert werden. Im Zuge der Experimente tat sich
ein hoch zeitvarianter Charakter der Nierenparameter auf. Vor diesem Hinter-
grund wurden mittels des Modelles, der nun bekannten Streubereiche der Pro-
zessparameter und der Leistungsziele einer Regelung Regler synthetisiert, die
Robustheit gegenu¨ber der modellierten Unbestimmtheiten versprechen. Da-
bei zeigte sich, dass eine robuste Leistungsfa¨higkeit als Zusammenfu¨hrung der
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Designziele und der modellierte Unbestimmtheit nicht erreichbar ist. Robuste
Stabilita¨t konnte erreicht werden. Im Vergleich dazu wurde auch ein klassi-
scher einfacher PI-Regler robust ausgelegt und mit Anti Windup aufgewertet.
In abschließenden Realexperimenten konnten die implementierten Algorith-
men getestet werden. Es zeigte sich erwartungsgema¨ß, dass die synthetisierte
Regelung die vorgegebene Performance erreicht.
• Das Blutgassystem wurde nun auf Basis eines wohlvalidierten Modelles aus der
Literatur in Simulink implementiert. Dabei wurden in diesem Fall zwei techni-
sche Umsetzungsvarianten - eine Umgebungsluftbegasung mit Volumenstrom-
quelle und eine vollsta¨ndige Gasmischung von Stickstoff, Sauerstoff und Koh-
lendioxid - zusa¨tzlich mathematisch modelliert und technisch implementiert.
Fu¨r beide technischen Stellstrategien zur Blutgasregelung wurden Sauerstoff-
und Kohlendioxidpartialdruckregler auf Basis von PI-Reglern mit Anti Win-
dup ausgelegt. Die entstandenen Blutgasregelungen wurden abschließend in
Realexperimenten gegeneinander getestet. Es zeigte sich ein klarer Leistungs-
und Robustheitsvorteil der fraktionellen Stellstrategie mit vollsta¨ndiger Gas-
mischung gegenu¨ber der Begasung mit Volumenstromquelle. Allerdings stellt
letztere Variante technisch wesentlich weniger Umsetzungsaufwand dar. Vor
dem Hintergrund einer medizinischen Anwendung mit dem Prozessfokus auf
Sicherheit wird die Nutzung der vollsta¨ndigen Gasmischung empfohlen.
6.3 Generalisierung der Ergebnisse von Niere auf
andere Organe
Betrachtet man die Ergebnisse der spezialisierten Ansa¨tze, so lassen sich an dieser
Stelle einige Aussagen auf den generalisierten Ansatz verallgemeinern.
• Die technische Umsetzung eines Temperierungssystemes unter Nutzung eines
Wa¨rmetauschers und der Temperierung des Perfusates la¨sst sich organu¨ber-
greifend anwenden. Die entwickelte Kaskadenregelung zeigte fu¨r niedrige Per-
fusatvolumenstro¨me ihre Leistungsgrenzen auf. Hier sinkt die Gu¨te des zu-
grunde liegenden mathematischen Modelles. Fu¨r hohe Perfusatvolumenstro¨me
verbessern sich Stabilita¨tsreserven und Leistung des Temperatursystems. Der
hier entwickelte spezielle Ansatz la¨sst sich direkt generalisiert fu¨r Organperfu-
sionen von Herz, Lunge, Leber und Niere verwenden.
• Die Nutzung einer generalisierten Analogie von Energiegro¨ßen zur mathema-
tischen Modellierung des ha¨modynamischen Systems der ex-vivo Nierenperfu-
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sion la¨sst sich in dieser Form auch auf andere spezielle Umsetzungen von Or-
ganperfusionssystemen anwenden. Von zentraler Bedeutung ist hier das Wissen
um das spezifische Verhalten des speziellen Organsystems und der technischen
Umsetzung des Perfusionssystems. Auf Basis des individuellen Prozessmodells
lassen sich nun organspezifisch Performance-Ziele einer Druck- bzw. Volumen-
stromregelung definieren. Je nach technischer Umsetzung bzw. Perfusionspro-
zess kann hier erneut eine Rollenpumpe als Volumenstromquelle bzw. nach [99]
eine geregelte Zentrifugalpumpe vereinfacht als Volumenstromquelle zum Ein-
satz kommen. Die Synthese einer robust stabilen Druckregelung ist allgemein
mo¨glich. Auch im Falle des hydraulischen bzw. ha¨modynamischen Systems
la¨sst sich die hier aufgezeigte Methodik allgemein einsetzen.
• In der speziellen Umsetzung der Blutgasregelung fu¨r die ex-vivo Nierenperfusi-
on zeigte sich eine weitreichende Prozessunabha¨ngigkeit. Fu¨r jeden Organper-
fusionsprozess ist das verwendete Perfusat der Blutgastra¨ger. Das spezifische
Organsystem ist lediglich der Verbraucher, der konditioniertes Perfusat zugelie-
fert bekommt. Die Modellierung des Perfusatverhaltens ist organu¨bergreifend
allgemein.
• Im Vergleich verschiedener Stellstrategien zur Blutgasregelung zeigte sich die
Nutzung des Gasvolumenstromes zur Einstellung des Kohlendioxidaustausches
als benachteiligt. Eine Zufuhr von Kohlendioxid zum Perfusat ist nur un-
ter Nutzung der Kohlendioxidproduktion des Verbrauchers in einem Kreislauf
mo¨glich. Insbesondere in der Anwendung einer Blutgasregelung fu¨r die ex-vivo
Lungenperfusion ist dies nicht mo¨glich. Das Verfahren der vollsta¨ndigen Gas-
mischung von Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid zeigte hier erhebliche
Leistungs- und Robustheitsvorteile. A¨hnlich dem Temperatursystem zeigten
sich Leistungsgrenzen des Blutgassystems im unteren Perfusatvolumenstrom-
bereich. Fu¨r ho¨here Volumenstro¨me verbessert sich die Stabilita¨tsreserve des
Prozesses. Die Blutgasregelung mittels vollsta¨ndiger Gasmischung la¨sst sich
vsl. vollsta¨ndig allgemein fu¨r die ex-vivo Organperfusion von Herz, Lunge,
Leber oder Niere nutzen.
Auf Basis der hier aufgezeigten Generalisierungen wird die in Abschnitt 1 geta¨tigte
Hypothese als besta¨tigt angesehen.
6.4 Ausblick zur Arbeit
Die im Rahmen dieser Arbeit erreichten Ergebnisse besitzen hohe Relevanz in Bezug
auf ihre Anwendbarkeit. Die gefundenen Ergebnisse ko¨nnen direkt in der Entwick-
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lung neuer Organperfusionssysteme verwendet bzw. die Methodik kann direkt zur
Implementierung von Automatisierungskonzepten in bestehende Perfusionssysteme
u¨bernommen werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Prozess der ex-vivo Or-
ganperfusion erstmals generalisiert analysiert. Erstmalig wurde eine generalisierte
Regelungsstrategie dokumentiert abgeleitet.
Im weiteren Verlauf der Arbeit konnte ebenfalls erstmalig eine systematisch ab-
geleitete Prozesstopologie zur warmen ex-vivo Nierenperfusion aufgestellt werden.
Weiterhin entstand auf dieser Basis ein neuartiges voll-integriertes ex-vivo Nieren-
perfusionssystem unter Mitwirkung dieser Arbeit.
Unter Nutzung der Ergebnisse dieser Arbeit ist die Schaffung sichererer, einfacher
bedienbarer und schneller erlernbarer Organperfusionssysteme mit geringerem Ent-
wicklungsaufwand mo¨glich. Die Etablierung der Technik der Organperfusion zur Re-
konditionierung, Funktionscharakterisierung und ggf. zum besseren Transport von
Organen kann schneller und kostengu¨nstiger vorangebracht werden.
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Transmedics, Inc.
Die Firma Transmedics, Inc. entstand 1998 in Andover, Massachusetts, USA. Seit-
dem hat das Unternehmen nach bisherigem Stand zwei Systeme fu¨r die normotherme
ku¨nstliche ex-vivo Perfusion von Herzen und Lungen entwickelt. Beide Systeme ba-
sieren auf einer gemeinsamen Tra¨gerplattform [52].
Das Organ Care System (OCSTM) Heart dient dabei der Herzperfusion. Mit diesem
System ko¨nnen isolierte Herzen sowohl physiologisch als auch retrograd perfundiert
werden (vgl. Abschnitt 2.2). Zu diesem Zwecke ist im Perfusionssystem eine so-
genannte Nachlast-Sa¨ule integriert, welche als Perfusatzufuhr zum Herzen und als
Perfusatabfuhr vom Herzen funktionieren kann.
Das OCSTMist als System zur normothermen Perfusion ausgelegt. Perfusat wird
mittels eines Wa¨rmetauschers, wie er in den meisten kommerziellen Oxygenatoren
vorhanden ist vorgewa¨rmt und dem Herzen zugefu¨hrt. Im Oxygenator wird das Per-
fusat mit Sauerstoff angereichert und Kohlendioxid wird entfernt [52]. Analog zum
OCSTMHeart funktioniert auch das OCSTMLung normotherm. Perfusat wird vor-
gewa¨rmt, deoxygeniert und karboxyliert, bevor es zur isolierten Lunge geleitet wird.
Das Organ ist mit einer gewo¨hnlichen trachealen Intubation versehen und kann ex-
tern ventiliert werden (vgl. Abschnitt 2.3.1) [37]. In beiden Systemen, OCSTMHeart
und OCSTMLung, ist das jeweilige Organ konnektiert gelagert in einer sterilen Folie,
die wiederum innerhalb einer schu¨tzenden Hartschale liegt.
Beide, sowohl das (OCSTM) Heart, als auch das (OCSTM) Lung sind in klinischen
Studien in Erprobung (siehe Abschnitt 2.2 und 2.3).
Xvivo AB.
Im Bereich der normothermen und subnormothermen Perfusion isolierter Lungen
sowie der Zellkonservierung ist das Unternehmen Xvivo AB. angesiedelt. Das Un-
ternehmen stammt aus Go¨teborg, Schweden. Zum Portfolio geho¨ren neben einer
speziellen Perfusionslo¨sung fu¨r Lungen und einer individuellen Lungenlagerkammer
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fu¨r ex-vivo Perfusion auch das Perfusionssystem XPSTM . Das System basiert im
Wesentlichen auf handelsu¨blichen Komponenten verschiedener etablierter Hersteller
von Komponenten und Gera¨ten der Kardiotechnik [153].
Integriert sind eine Zentrifugalpumpe Maquet CardioHelp als Antrieb des Perfusi-
onskreislaufes, eine Temperierungseinheit Hamilton C2 sowie eine Einheit zur Ven-
tilation der perfundierten Lunge. Hinzu kommt ein Subsystem zur U¨berwachung
der Perfusatoxygenierung und eine Doxygenierungseinheit. Das XPSTM kann zen-
tral u¨ber einen Touch-Monitor bedient werden. Im Jahr 2014 hat das System sowohl
eine CE-, als auch eine FDA-Zertifizierung erhalten.
Organ Recovery Systems
Organ Recovery Systems ist einer der gro¨ßten Hersteller von Produkten fu¨r die hy-
potherme Perfusion isolierter Nieren. Die Hauptsitze des Unternehmens liegen in
Chicago, USAm Zaventem, Belgien und Sao Paulo, Brasilien. Zentrale Produkte des
Unternehmens sind die Perfusionssysteme LifePort 1.0 und LifePort 1.1 sowie azel-
lula¨re Perfusionslo¨sungen fu¨r die hypotherme Nierenperfusion. Die isolierten Organe
ko¨nnen in den Systemen mittels einer Rollen-Peristaltikpumpe pulsatil und konstant
perfundiert werden. Perfusat wird geku¨hlt, oxygeniert und dekarboxyliert. Anschlie-
ßend wird das Perfusat u¨ber spezielle Organverbinder in das Organ geleitet. Die
Organlagerung dient gleichzeitig als Perfusatreservoir. Mittels integrierter Druck-
und Temperatursensoren kann der Verlauf einer Nierenperfusion u¨berwacht werden.
Gleichzeitig ist auf Basis der Auswertung rheologischer und hydraulischer Parame-
ter im Rahmen der Hypothermie eine Bewertung des perfundierten Organs mo¨glich
[114].
Organ Recovery Systems ist mittlwerweile weltweit agierend. Die Perfusionssysteme
sind sowohl CE-, als auch FDA- zertifiziert.
IGL Group bzw. Waters Medical Systems
Seit 1961 existiert die Firma Waters Medical Systems (ehemals Waters Instruments)
mit Sitz in Rochester, MN, USA. Die Firma entwickelte und vertreibt das System
RM3 zur hypothermen ku¨nstlichen ex-vivo Perfusion von isolierten Nieren. In diesem
System werden Nieren mit oxygeniertem und dekarboxyliertem Perfusat pulsatil
versorgt [58]. Mittlerweile geho¨rt das Unternehmen zur IGL-Group, die weltweit
agiert. In den vergangenen Jahren ist das Nierenperfusionssystem Waves entstanden.
Hierin ko¨nnen isolierte Nieren a¨hnlich zum RM3 hypotherm perfundiert werden. Die
Perfusion erfolgt pulsatil mittels einer Membranpumpe und soll eine Bewertung der
Organviabilita¨t unter hypothermen Bedingungen erlauben [59].
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OrganOx, Ltd.
In Großbritannien entstand im Jahr 2008 als Ausgru¨ndung der University of Ox-
ford das Unternehmen OrganOx Ltd. Gegenstand des Portfolios ist prima¨r das Sy-
stem OrganOx R©metraTM . Dieses dient der normothermen Perfusion von isolier-
ten Lebern. Dabei setzt man beim System auf eine physiologische Perfusion u¨ber
Arteria hepatica und Vena portae [107]. Der Kreislauf wird angetrieben mittels ei-
ner handelsu¨blichen Zentrifugalpumpe. Sanguino¨ses Perfusat wird konditioniert und
aufgeteilt. Arterialisiertes Perfusat wird der Arteria hepatica direkt zugefu¨hrt. Der
restliche Perfusatstrom wird in ein Reservoir zur Erzeugung von gemischtveno¨sen
Verha¨ltnissen geleitet. Dieses Perfusat wird der Vena portae zugefu¨hrt. Parallel da-
zu wird die Galle-Produktion u¨berwacht und ausgewertet. Zusa¨tzlich ist im System
eine Messeinrichtung zur Blutgasanalyse vorhanden. [107]
Organ Assist
Das niederla¨ndische Unternehmen OrganAssist ist als einziger der bekannten kom-
merziellen Akteure im Bereich der Lungen-, Leber- und Nierenperfusion vertreten.
Dazu gibt es die Systeme Kidney Assist, Lung Assist und Liver Assisst. Das System
Kidney Assist dient a¨hnlich der Systeme Waves, RM3 und LifePort der hypother-
men Perfusion isolierter Nieren [110]. Im Gegensatz dazu sind die Systeme Lung
Assist und Liver Assist fu¨r Perfusionen im hypothermen bis zum normothermen Be-
reich ausgelegt. Dazu beinhalten die Systeme neben Pumpenantrieben auch Tempe-
riermodule [111]. Zur Oxygenierung und Decarboxylierung kommen handelsu¨bliche
Komponenten aus der Kardiotechnik zum Einsatz.
Vivoline Medical
Im Bereich der ex-vivo Lungenperfusion ist VivoLine Medical AB angesiedelt. Das
Unternehmen stammt aus Lund, Schweden. Fu¨r die Lungenperfusion existieren die
zwei Systeme LS1 und LS2 im Portfolio. In beiden Fa¨llen handelt es sich um Sy-
steme mit integrierter Rollenperistaltikpumpe, einer Temperiereinrichtung und ei-
nem Gasversorgungssystem. Fu¨r den Perfusionskreislauf selbst kommen sogenann-
te disposable-kits bestehend aus handelsu¨blichen Kardiotechnik-Komponenten zum
Einsatz. Die Lungenperfusionssysteme besitzen zusa¨tzlich Druck- und Temperatur-








B.1 Hintergrund regulatorischer Anforderungen
Gera¨te, Software und Produkte, die in medizinischem Kontext zur diagnostischen
oder therapeutischen Behandlung eines Patienten bestimmt sind und genutzt wer-
den, gelten in Deutschland als Medizinprodukte (MP) [16]. Dabei ist ein aktives
Medizinprodukt, ein solches MP, dessen Betrieb eine externe vom Patienten verschie-
dene Energiequelle erfordert. Zum Schutz von Patienten, Anwendern und Dritten ist
es nach dem Gesetz u¨ber Medizinprodukte als nationale Umsetzung der europa¨ischen
Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.Juni 1993 u¨ber MP verboten, aktive MP
in Verkehr zu bringen, u¨ber deren Nutzung ein begru¨ndeter Verdacht einer Un-
sicherheit besteht. Daher ist es eine Voraussetzung fu¨r das Inverkehrbringen von
MP, diese mittels einer CE -Kennzeichnung zu versehen und dementsprechend ein
Konformita¨tsbewertungsverfahren zur Einhaltung grundlegender Anforderungen zu
durchlaufen. Ist ein aktives MP u¨bereinstimmend mit harmonisierten Normen oder
gleichsinnigen Monografien konform, so wird angenommen, dass ein entsprechendes
MP alle grundlegenden Anforderungen erfu¨llt. [16]
Viele Normen und Standards beziehen sich weniger auf die Anforderungen an die
MP selbst, als vielmehr auf die Art und Weise des Designs, der Entwicklung und die
Herstellung. Wichtige harmonisierte Normen an dieser Stelle sind:
• DIN EN 60601 : Hierbei handelt es sich um eine Normenreihe bestehend aus
sogenannter Basisnorm 60601-1: Medizinische Elektrische Gera¨te - Teil 1: All-
gemeine Festlegungen fu¨r die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Lei-
stungsmerkmale, diversen Erga¨nzungsnormen 60601-1-... sowie besonderen an-
wendungsspezifischen Nebenstandards 60601-2-...
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• DIN EN ISO 13485: Medizinprodukte - Qualita¨tsmanagementsysteme - Anfor-
derungen fu¨r regulatorische Zwecke: Diese Norm legt fest, welche Erfordernisse
an ein Managementsystem zum Design und der Herstellung eines MP bestehen.
• DIN EN ISO 14971: Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements
auf Medizinprodukte
• DIN EN 62366: Medizinprodukte - Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf
Medizinprodukte
B.2 Anforderungen an closed loop Systeme
Im Kontext regulatorischer Randbedingungen an MP spielt die Betrachtung von so-
genannten Closed-Loop-Control -Systemen (CLC) sowie von sogenannten Physiologic-
Closed-Loop-Control -Systemen (PCLC) in dieser Arbeit eine herausragende Rolle.
Im Bereich medizinischer Systeme werden ru¨ckgekoppelte Regelungen bzw. Auto-
matisierungslo¨sungen in drei wesentliche Klassen eingeteilt (siehe Abbildung B.1)
[77]:
• Typ 1: Die Ru¨ckkopplung befindet sich innerhalb des medizinischen Systemes.
Es gibt keine Ru¨ckwirkung des Patienten auf die Automatisierungseinrichtung.
Hierbei handelt es sich um eine Variante der CLC.
• Typ 2: Der Patient u¨bt eine Ru¨ckwirkung auf die ihm zugefu¨hrte Prozessgro¨ße
aus. Der Patient wird somit nur als unbestimmte Sto¨rgro¨ße in das geregelte
System eingekoppelt. Dieser Typ stellt eines weitere Variante einer CLC dar.
• Typ 3: Der Patient ist vollsta¨ndiger Bestandteil der Regelstrecke. Die Patien-
tenreaktion wird als Regelgro¨ße ru¨ckgekoppelt. Dieser Typ stellt direkt eine
PCLC dar.
Als harmonisierte europa¨ische Norm gilt in diesem Kontext die EN 60601-1-10: All-
gemeine Festlegungen fu¨r die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungs-
merkmale – Erga¨nzungsnorm: Anforderungen an die Entwicklung von physiologi-
schen geschlossenen Regelkreisen [2]. Diese Norm definiert eine PCLC sowie betei-
ligte abstrakte Prozessgro¨ßen und legt fest, in welcher Art und in welchem Umfang
PCLC in Hinblick auf die Prozesssicherheit zu pru¨fen sind.
Ein geschlossener Regelkreis jedoch, der eine physiologische Gro¨ße auf Basis einer
nicht an einem Patienten gemessenen Ru¨ckfu¨hrgro¨ße regelt, liegt außerhalb des Gel-
tungsbereiches der Norm [2].
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Abbildung B.1: Schematische Darstellung der Typen von ru¨ckgekoppelten medizini-







Einleitung, Hypothese und Vorbetrachtungen Zur Bestimmung der dynami-
schen Netzwerkparameter der verwendeten Perfusatleitungsschla¨uche wurden indivi-
duelle Betrachtungen durchgefu¨hrt. Das Ziel der Untersuchung ist die quantitative
Bestimmung der dynamischen Schlauchparameter pro La¨ngeneinheit der Leitung.
Dabei liegt die Versuchshypothese zu Grunde, dass eine Silikonschlauchleitung einen
berechenbaren Stro¨mungswiderstand besitzt, dass dessen Dehnbarkeit messbar ist
und dass die Massentra¨gheit der im Schlauch befindlichen Flu¨ssigkeit bestimmbar
ist.
Nimmt man die Stro¨mung einer Flu¨ssigkeit innerhalb eines Schlauches als laminare
Stro¨mung an, so berechnet sich der Stro¨mungswiderstand des Schlauches nach dem
Gesetz von Hagen-Poiseulle:
RSchlauch =
128 · η · l
pi · d4 . (C.1)
Die dynamische Viskosita¨t von verdu¨nntem Blut betra¨gt berechnet sich zu:
ηB/(Pa · s) = 1/1000 · e−5,64+
0,18·104
T/K · e2.31·Hkt. (C.2)
Hierbei stellt T die Temperatur in Kelvin dar. Hkt ist der Ha¨matokrit des Perfusates.
d ist nun der Innendurchmesser des betrachteten Schlauches.
Fu¨r ein langes gerades Rohr- bzw. Schlauchstu¨ck bestimmt sich die Induktivita¨t, die
im hydraulischen Fall die Massentra¨gheit des Systems abbildet zu:
LSchlauch = ρ · l
A
. (C.3)
Hierbei stellt A den Leitungsquerschnitt dar. ρ ist die Dichte des Perfusates.
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Versuchsaufbau und Berechnungsgrundlage Fu¨r die Bestimmung der Schlauch-
kapazita¨tsbela¨ge bzw. dessen Dehnbarkeit ist ein einfacher hydrostatischer Versuch
durchgefu¨hrt worden. Abbildung C.1 verdeutlicht den Aufbau.
Abbildung C.1: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung der Schlauchkapa-
zita¨t
Mittels der Einstellung der Ho¨he h im Versuchsaufbau konnte der hydrostatische
Druck ∆P auf den Schlauch aufgepra¨gt werden. Nimmt man nun einen linearen
Druckabfall entlang der Ho¨he an und ha¨lt die Leitung weitgehend gerade vertikal, so
la¨sst sich mittels der Abnahme der Flu¨ssigkeitssa¨ule ∆h und dem mittleren Druck






Im Rahmen dieser Arbeit kamen ECC-Silikonschla¨uche des Hersteller Raumedic mit






Einleitung und Zielsetzung Die Austauschleistung eines Oxygenators wird mit-
tels dessen Diffusionskapazita¨ten fu¨r Sauerstoff und Kohlendioxid bestimmt. An die-
ser Stelle wurden dazu experimentell Werte ermittelt. Dieser Untersuchung lag das
Ziel zu Grunde, Werte der Diffusionskapazita¨ten fu¨r Sauerstoff und Kohlendioxid
fu¨r einen Oxygenator vom Typ Medos - Hilite 2800.
Aufbau und Durchfu¨hrung Der Versuchsaufbau zur Bestimmung der Diffusi-
onskapazita¨ten richtet sich nach Abbildung D.1.
Abbildung D.1: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung der Diffusionskapa-
zita¨ten
Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus einem Perfusatkreislauf mit zwei
Oxygenatoren. Oxygenator 1 dient der Konditionierung des Perfusates auf gleich-
bleibende veno¨se Werte. Oxygenator 2 wird mittels eines Gases bekannter Zusam-
mensetzung begast. Die Partialdru¨cke von Sauerstoff und Kohlendioxid werden vor
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und hinter Oxygenator 2 mittels eines Terumo - CDI 500 gemessen. Zur Versuchs-
durchfu¨hrung wurde heparinisiertes porcines Vollblut mit einem Ha¨matokrit von
Hkt = 0, 3 verwendet. Nach den Gleichungen 5.53 und
CCO2,Blut = 0, 128 · (PCO2,Blut/mmHg)0,369 (D.1)
lassen sich aus den arteriellen und Veno¨sen Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdru¨cken
jeweils die arterio-veno¨sen Konzentrationsdifferenzen bestimmen. Hieraus ist die
Menge der im Oxygenator transportierten Gasmengen nach
V˙O2 = QB · (CO2,Blut,Ausgang − CO2,Blut,Eingang) (D.2)
V˙CO2 = QB · (CCO2,Blut,Eingang − CO2,Blut,Ausgang) (D.3)




PO2,Gas − PO2,Blut,Eingang (D.4)
DCO2 =
V˙CO2
PCO2,Blut,Eingang − PCO2,Gas . (D.5)





Nachfolgend ist zur U¨bersichtlichkeit das vollsta¨ndige nominelle Zustandsraummo-









(x1 − x2)− (x2−θU )Rth,R,1·cH2O·ρH2O·VR1
QH2O
VWT,th
(x2 − x3)− αWT ·AWT ·(x3−x7)cH2O·ρH2O·VWT,th
QH2O
VR2
(x3 − x4)− (x4−θU )Rth,R,2·cH2O·ρH2O·VR2
QH2O
VS1
(x4 − x5)− (x5−θU )Rth,S,1·cH2O·ρH2O·VS1
QH2O
VR3
(x5 − x6)− (x6−θU )Rth,R,3·cH2O·ρH2O·VR3
flow
VRWT,perf
(x12 − x7) + αWT ·AWT ·(x3−x7)cperf ·ρperf ·VWT,perf
flow
VR4
(x7 − x8)− (x8−θU )Rth,R,4·cperf ·ρperf ·VR4
cperf ·ρperf ·flow
cN ·mN (x8 − x9)
flow
VR5
(x9 − x10)− (x10−θU )Rth,R,5·cperf ·ρperf ·VR5
flow
VS2
(x10 − x11)− (x11−θU )Rth,S,2·cperf ·ρperf ·VS2
flow
VR6
























Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei Serien von Perfusionsexperimenten mit isolierten
Schweinenieren durchgefu¨hrt worden. Wesentliche Unterschiede der beiden Serien
bestanden darin, dass die erste Versuchsserie bis auf die bereits implementierte Z-
adaptive Druckregelung nicht automatisiert durchgefu¨hrt wurde. Im Zuge der ersten
Serien erfolgten die Modellvalidierungen und Parameteridentifikationen. In der zwei-
ten Serie erfolgten die Reglertests im komplett automatisierten Perfusionssystem. Im
Folgenden soll dazu der Experimentelle Rahmen zur Gewinnung, Aufbereitung und
Vorbereitung der Organe aufgezeigt werden.
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Organe entstammen Schweinen der deut-
schen Landrasse. Die Nieren wurden im Zuge eines laufenden Schlachtprozess isoliert.
Zur Nutzung als Perfusat, ist im Zuge dessen das autologe Vollblut aufgefangen und
unter Zugabe von Antikoagulanzien bei ca. 4◦ gelagert worden. Nach Entnahme
aus den Tieren wurden zuna¨chst die Nierengefa¨ße freigelegt. Die nach einer durch-
schnittlichen warmen Ischa¨miezeit von ca. 15 Minuten entnommenen Organe sind
initial mit 50 ml heparinisierter HTK-Lo¨sung (Custodiol) arteriell gespu¨lt worden.
Anschließend erfolgte eine Schwerkraftinfusion mit ca. 300 ml geku¨hltem Custodiol.
Abschließend sind die Organe bei ca. 4◦ fu¨r den Transport zum Perfusionssystem
auf Eis gelagert worden.
Im Zuge einer kalten Ischa¨miezeit von bis zu 12 Stunden sind die gelagerten Nieren
an ihren Gefa¨ßen derart pra¨pariert worden, dass die Organe mit dem neu entwickel-
ten Perfusionssystem aus Abschnitt 5 konnektiert werden ko¨nnen. Dabei wurden
Arterie, Vene und Ureter kanu¨liert. Gleichzeitig wurde das Gera¨tesystem zur Nie-
renperfusion initial mit Ringer-Lo¨sung vorgefu¨llt. Anschließend wurde Blut eingefu¨llt
und konditioniert, sodass ein Ha¨matokrit von Hkt = 0, 3 bei einem pH-Wert von
pH = 7, 45 vorlag. Schließlich wurden Organ und System verbunden. Die Perfusion
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